
Futurabond DC ist ein mit Nanopartikeln verstärktes dualhärtendes Self-Etch-Bond
zur Herstellung eines dauerhaften, randspaltfreien Verbundes zwischen Zahnhartsub-
stanz und licht-, selbst- oder dualhärtendem Füllungs-/Befestigungsmaterial. Dieses
selbstätzende Adhäsiv besteht aus 2 Komponenten.
Futurabond DC erreicht ohne separates Ätzen der Zahnsubstanz die gleichen Haft-
eigenschaften wie Total-Etch-Präparate. Futurabond DC toleriert Restfeuchtigkeit.
Futurabond DC ist universell bei allen licht-, selbst- oder dualhärtenden Composi-
tes, Compomeren und Ormocer®en einsetzbar.

Anwendungsgebiete/Indikationen:
- Direkte selbst- oder dualhärtende Composite Restaurationen und Stumpfaufbauten
- Direkte lichthärtende Restaurationen auf Composite-/Compomer-/Ormocer®-Basis
- Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Compositezementen
- Indirekte Restaurationen; bei Verwendung von dualhärtenden/selbsthärtenden

Compositezementen zum Befestigen von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken-
versorgungen

Anwendung:
1. Trockenlegung
Aufgrund der anschließenden Applikation des Füllungsmaterials ist eine
Trockenlegung des Arbeitsfeldes erforderlich. Jegliche Kontamination der
Kavität mit Blut oder Speichel ist zu vermeiden. Kofferdam wird empfohlen.

2. Präparation
Kavität nach den Prinzipien der adhäsiven Füllungstechnik präparieren. Kavität
mit Wasser reinigen. Überschüssiges Wasser mit einem sanften Luftstrom ver-
blasen. Dentin nicht zu stark trocknen. Ziel ist eine leicht feuchte Kavitäten-
oberfläche. Wenn nicht präpariert wurde (z. B. zervikaler Defekt), Oberfläche
gründlich reinigen und den Schmelzrand mit einem Finierdiamanten aufrauen.
Pulpanahe Bereiche durch eine geeignete Unterfüllung auf Calciumhydroxid-
Basis schützen.

3. Mischen
Futurabond DC ist dualhärtend und muss deshalb sofort nach dem Anmischen
weiterverarbeitet werden.
Bei Verwendung der Flasche:
1 Tropfen Liquid 1 und 1 Tropfen Liquid 2 auf einer Mischpalette mit einem
Single Tim ca. 2 s gründlich mischen (ergibt selbstätzendes Adhäsiv).
Bei Verwendung von SingleDose:
Eine SingleDose an der Perforation abtrennen und die bedruckte Seite nach oben
drehen. SingleDose Blister zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und
durch Druck auf den blauen mit „press here” markierten Teil des Blisters akti-
vieren. Dadurch gelangt Liquid 1 im Verhältnis 1:1 zu Liquid 2 in den Entnah-
mehof. Mit dem Single Tim die Folie durchstoßen, Loch durch eine
Kreisbewegung aufweiten, und durch mehrmaliges Rühren eine homogene
Mischung von Liquid 1 und Liquid 2 herstellen.

4. Futurabond DC applizieren
Das Adhäsiv in nicht zu dünner Schicht auf Schmelz/Dentin auftragen und 20 s
in die Zahnsubstanz einmassieren. Hinweis: Das angemischte Bonding ist licht-
härtend, daher ist eine zu intensive Umgebungslichtexposition zu vermeiden. Die
OP-Leuchte während der Applikation abdimmen.

5. Trocknen
Adhäsivschicht mit Luftbläser mind. 5 s trocknen.

6. Polymerisieren
6.1. Direkte Restauration
Lichthärtende, selbst- und dualhärtende Materialien
Bei Verwendung von lichthärtenden, selbst- oder dualhärtenden Füllungsma-
terialien muss die Bondingschicht 10 s mit Blaulicht (Halogen- oder LED-
Lampe) polymerisiert werden.
6.2. Indirekte Restauration
Lichthärtende Befestigungscomposites
Bei Verwendung von lichthärtenden Befestigungsmaterialien muss die Bon-
dingschicht 10 s mit Blaulicht (Halogen- oder LED-Lampe) polymerisiert werden.
Selbst- oder dualhärtende Befestigungsmaterialien
Bei Verwendung von dual-/selbsthärtenden Befestigungsmaterialien stellt
Futurabond DC auch ohne Lichthärtung einen guten Haftverbund her.
Optional kann zusätzlich eine Lichthärtung für 10 s mit Blaulicht (Halogen- oder
LED-Lampe) erfolgen.
Befestigung von Wurzelstiften
1. Für die Befestigung von Wurzelstiften wird das angemischte Futurabond

DC (Liquid 1 und 2) mit einem Applikator in den Wurzelkanal und auf die
okklusale Oberfläche des Stumpfes 20 s einmassiert. Lösungsmittel mit
ölfreier Luft 5 s verblasen. Eventuelle Materialüberschüsse durch Abtupfen
mit einem saugfähigen Papierstreifen entfernen. Die Bondingschicht nicht
lichthärten.

2. Den nach Herstellerangaben vorbereiteten Wurzelstift mit einem geeigne-
ten Befestigungsmaterial, z. B. RReebbiillddaa  DDCC oder BBiiffiixx  QQMM (s. entspre-
chende Gebrauchsanweisung), unter Erzielung leichter Zementüberschüsse 
in den Wurzelkanal einbringen. 

33.. Zur Fixierung des Wurzelstiftes und zur Aushärtung des okklusal auf-
gebrachten FFuuttuurraabboonndd  DDCC min. 40 s lichthärten.

7. Hinweis beim Befestigen von Marylandbrücken
Beim Befestigen von Marylandbrücken muss bei Verwendung von Futurabond
DC der Schmelz vor dem Auftragen des Bondings durch Aufrauen oder Ätzen
mit Phosphorsäuregel konditioniert werden.
Selbstätzende Bondmaterialien sind auf unpräpariertem Schmelz weniger wirk-
sam. Eine Überapplikation von Bondmaterial auf ungeschliffenem und nicht ab-
geschrägtem Schmelz kann zu Randverfärbung führen. Für optimale
Haftergebnisse mit Futurabond DC sollte der Schmelz in Klasse III, IV, V und
bei Diastemaverschlüssen im Voraus präpariert werden.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen:
- Der Blister darf vor der Aktivierung nicht geknickt werden. Sollte der Blister 
offensichtlich Beschädigungen wie Falten oder Knicke aufweisen, darf er nicht 
mehr verwendet werden.

- Die Blisterfolie bzw. das Etikett dürfen weder an der Ober- noch an der Unterseite 
mit den Fingernägeln beschädigt werden.

- Es dürfen zum Aktivieren keine Werkzeuge verwendet werden. Das Aktivieren darf 
ausschließlich zwischen Daumen und Zeigefinger stattfinden, wobei der Daumen
genau auf der Markierung des Etiketts und der Zeigefinger direkt auf der gegen-
überliegenden Unterseite platziert werden muss.

- Das Aktivieren und das anschließende Durchstechen mit dem Single Tim sollte 
nicht in Augennähe durchgeführt werden.

- Niemals auf beide Mulden gleichzeitig drücken oder die Flüssigkeit zwischen den 
Mulden hin- und herdrücken.

- Phenolische Substanzen (z. B. eugenolhaltige provisorische Materialien) beein-
trächtigen die Polymerisation und sind daher mit Futurabond DC nicht in Kon-
takt zu bringen. Futurabond DC enthält organische Säuren, Bis-GMA, HEMA, 
TMPTMA, Campherchinon, Amine (DABE), BHT, Katalysatoren, Fluoride und Etha-
nol. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diese Inhaltsstoffe von
Futurabond DC ist auf die Anwendung zu verzichten. Kontakt mit der Mund-
schleimhaut vermeiden. Die Mundschleimhaut kann sich bei Kontakt mit 
Futurabond DC wegen der Koagulation von Proteinen weißlich verfärben. Dabei 
handelt es sich um eine reversible Erscheinung, die innerhalb von wenigen Tagen 
abklingt. Bei Augenkontakt mit Futurabond DC sofort mit viel Wasser spülen und
einen Arzt aufsuchen. 

Lager- und Anwendungshinweise:
Futurabond DC-Flaschen nach Gebrauch fest verschließen. Stehend lagern, um
Rücklaufen der Flüssigkeit zu gewährleisten. Lagerung bei 4 °C - 23 °C.
Vor Anwendung auf Raumtemperatur bringen.
Futurabond DC nicht direktem Sonnenlicht oder der OP-Leuchte aussetzen. 
Futurabond DC nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden!

Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit es die
Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wörtlichen
und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen abge-
geben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht
davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten An-
wendungszwecke zu prüfen. Da die Anwendung unserer Präparate ohne unsere
Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wir ge-
währleisten selbstverständlich die Qualität unserer Präparate entsprechend beste-
hender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und
Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.

Instructions for use

Futurabond DC is a dual-curing, self-etching bond reinforced with nano-particles for
creating a durable bond between tooth substance and light-, self- and dual-curing
restoratives without marginal leakage. This all-in-one adhesive consists of 2 com-
ponents, which eliminates the need for a separate etching step yet still achieves the
same adhesive properties as total-etch bonds. 
Futurabond DC tolerates residual moisture and can be used universally with all light-
curing, self-curing and dual-curing composites, compomers and Ormocer®s.

Indications:
- Direct self-curing or dual-curing composite restorations and core build-ups
- Direct light-curing composite/compomer/Ormocer®-based restorations
- Fixing of root pins/posts with dual-curing or self-curing composite cements
- Indirect restorations; when using dual-curing/self-curing composite cements for

bonding of inlays, onlays, crowns and bridges

Application:
1. Preventing contamination

A dry working field is essential due to the subsequent application of the restora-
tive. Avoid contamination with blood or saliva. Use of a rubber dam is recom-
mended.

2. Preparation
Prepare the cavity according to the principles of the adhesive restoration tech-
nique. Rinse cavity thoroughly with water. Remove excess moisture with a faint
air jet. Do not overdry dentine. The surface of the cavitiy should remain slightly
moist. If the tooth has not been prepared (e.g. cervical defect) the surface must
be thoroughly cleaned and the enamel margin roughened with a finishing dia-
mond. Areas in close proximity of the pulp should be protected with a suitable 
calcium hydroxide-based liner.

3. Mixing
Futurabond DC is dual-curing and therefore must be applied immediately after
mixing. 
When using the bottled version:
Mix 1 drop of Liquid 1 and 1 drop of Liquid 2 on a mixing palette with a 
Single Tim for approximately 2 s (produces a self-etching adhesive).
When using SingleDose:
Detach a SingleDose at the perforation and turn the printed side upwards. To
activate, hold the SingleDose blister between thumb and forefinger and press
on the part of the blister marked “press here” in blue. This injects Liquid 1 into 
Liquid 2 in the dispensing bay in a 1:1 ratio. Pierce the foil of the dispensing bay
with the Single Tim, enlarge the hole with a circular movement and stir well to
create a homogeneous mixture.

4. Futurabond DC application
Apply the adhesive in a layer of medium thickness to the enamel/dentine and
rub into the tooth surface for 20 s. Please note: The mixed bond is light-curing,
thus should not be exposed to intensive ambient light. The operating light
should be dimmed during application.

5. Drying
Dry the adhesive layer for at least 5 s with an air syringe.

6. Polymerisation
6.1. Direct restoration
Light-curing, self-curing and dual-curing materials
The bonding layer must be polymerised with blue light (halogen or LED lights) for
10 s when using light-curing, self-curing and dual-curing restoratives.

6.2. Indirect restoration
Light-curing luting composites
The bonding layer must be polymerised with blue light (halogen or LED lights)
for 10 s when using light-curing luting materials.

Self-curing or dual-curing luting materials
When using dual-curing or self-curing luting materials, Futurabond DC also
provides excellent adhesion without light-curing. Futurabond DC can also be
light-cured for 10 s with blue light (halogen or LED lights) as an optional step.

Luting of root pins
1. Massage the mixed Futurabond DC (liquid 1 and 2) into the occlusal 

surface of the core and into the root canal for 20 s with an applicator. 
Disperse solvent with an oil-free air-jet for 5 s. Remove excess material by 
dabbing it off with an absorbent strip of paper. Do not light-cure the 
bonding layer.

2. Having prepared the root post in accordance with the manufacturer's 
instructions, insert it into the root canal using a suitable luting material such 
as RReebbiillddaa  DDCC or BBiiffiixx  QQMM (see respective instructions for use). The aim is 
to obtain a slight excess of cement.

33..  Light-cure for at least 40 s to fix the root post and cure the FFuuttuurraabboonndd  DDCC
applied to the occlusal surface.

7. Advice on luting Maryland Bridges
For luting Maryland bridges, the enamel must either be roughened or condi-
tioned with a phosphoric acid etching gel before applying Futurabond DC.
Self-etching bonding materials are less effective on unprepared enamel. 
Overapplication of bonding material to enamel that has not been ground or
bevelled can lead to margin discoloration. For optimal adhesion results with
Futurabond DC, the enamel should be prepared in advance in class III, IV, V
cavities and for diastema closures.

Warnings and precautionary measures:
- Do not fold blister before activation. Blisters with obvious damage such as creases 

or kinks should not be used.
- Do not damage either the blister foil or tab on either the top or the bottom side 

with fingernails.
- Do not use any type of instrument for activation. Only the thumb and index finger 

should be used for activation with the thumb placed exactly over the mark on the
label and the index finger placed exactly on the opposite side of the package.

- Activation and subsequent puncturing of the foil with a Single Tim should not take 
place within close proximity to the eyes. 

- Never simultaneously press the reservoir from both sides or press the liquid back 
and forth between the reservoirs.  

- Phenolic substances (e.g. temporary materials containing eugenol) impair poly-
merisation and should therefore not be used in contact with Futurabond DC. 
Futurabond DC contains organic acids, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, cam-
pherchinon, amines (DABE), BHT, catalysts, fluorides and ethanol. Futurabond 
DC should not be used in case of known hypersensitivities (allergies) to any of 
these ingredients. Avoid contact with the oral  mucosa. Contact of the oral 
mucosa with Futurabond DC may result in a whitish discolouration caused by
the coagulation of proteins. This is a reversible occurrence that subsides within a
few days. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of clean water and 
seek medical advice. 

Advice for storage and usage:
Tightly close Futurabond DC bottles after use. Store in an upright position to 
guarantee flow-back of the liquid. Store at temperatures between 4 °C - 23 °C. Allow 
Futurabond DC to reach room temperature before use. Do not expose 
Futurabond DC to direct sunlight or the chairlight. Do not use Futurabond DC after
expiry date.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of
the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has
been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or
advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suit-
ability for the intended purposes of application. As the application of our preparations
is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we
guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and
corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.

Futurabond DC est un bonding automordançant à durcissement dual, renforcé aux
nanoparticules, pour obtenir une adhésion durable, sans hiatus, entre les tissus den-
taires et les matériaux d’obturation/de collage à durcissement photo, auto ou dual.
Il s’agit d’un adhésif automordançant à deux composants. 
Futurabond DC obtient des valeurs d’adhésion identiques que les adhésifs Total-
etch, sans mordançage séparé des tissus dentaires. Futurabond DC tolère des 
humidités restantes. 
Futurabond DC est compatible avec tous les composites, compomères et Ormo-
cer®s à durcissement photo, auto ou dual. 

Domaines d’application/indications :
- Restaurations directes et reconstitutions de moignons de composites à durcisse-

ment auto ou dual 
- Restaurations directes photopolymérisables à base de composite/compomère/ 

Ormocer®

- Collage de pivots radiculaires avec des ciments en composite à durcissement 
dual ou auto

- Restaurations indirectes ; lors de l’utilisation de ciments en composite à durcisse-
ment dual/auto pour le scellement d’inlays, onlays, couronnes et bridges

Application :
1. Assèchement

En raison de l’application postérieure du matériau d’obturation un champ opé-
ratoire sec est important. Eviter toute contamination de la cavité avec du sang
ou de la salive. L’utilisation d’une digue en caoutchouc est recommandée. 

2. Préparation
Préparer la cavité selon les règles de la technique d’obturation adhésive. Net-
toyer la cavité à l’eau. Enlever l’humidité excédentaire au jet d’air faible. Ne pas
trop sécher la dentine. L’objectif est une surface de cavité légèrement 
humide. Si la dent n’a pas été préparée (par ex. défaut cervical), nettoyer la
surface soigneusement et rendre rugueux le bord de l’émail avec un diamant
de finition. Protéger les secteurs à proximité de la pulpe avec un fond de 
cavité approprié à base d’hydroxyde de calcium. 

3. Mélange
Futurabond DC est un bonding à durcissement dual et doit être appliqué 
immédiatement après le mélange. 
En utilisant le flacon :
Mélanger soigneusement pendant env. 2 s 1 goutte du liquide 1 et 1 goutte du
liquide 2 sur une palette  malaxage avec un Single Tim (le résultat est un adhé-
sif automordançant). 
En utilisant la SingleDose :
Détacher une SingleDose à la perforation et tourner le côté imprimé vers le
haut. Pour activer, garder le blister SingleDose entre le pouce et l’index, et pres-
ser sur la partie bleue, marquée « press here ». De cette manière le liquide 1
coule dans le liquide 2 dans le rapport 1:1 dans le compartiment principal du
blister. Percer la feuille d’alu avec le Single Tim flexible, agrandir le trou par
une rotation circulaire et remuer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène
des liquides 1 et 2. 

4. Appliquer Futurabond DC
Appliquer l’adhésif en couche (non pas trop fine) sur l’émail/la dentine et faire
pénétrer dans les tissus dentaires pendant 20 s. Remarque : Le bonding 
mélangé est photopolymérisable, éviter donc une exposition à la lumière trop
intensive. Diminuer l'intensité de la lampe opératoire lors de l'application.

5. Sécher
Sécher la couche d’adhésif avec la soufflette pendant min. 5 s. 

6. Polymériser
6.1. Restaurations directes
Matériaux à durcissement photo, auto et dual
Lors de l’utilisation de matériaux d’obturation à durcissement photo, auto ou
dual la couche du bonding doit être polymérisée à la lumière bleue (lampe ha-
logène ou LED) pendant 10 s. 
6.2. Restaurations indirectes
Composites de collage photopolymérisables
Lors de l’utilisation de matériaux de collage photopolymérisables la couche du
bonding doit être polymérisée à la lumière bleue (lampe halogène ou LED) pen-
dant 10 s. 
Matériaux de collage à durcissement auto ou dual
Lors de l’utilisation de matériaux de collage à durcissement dual/auto 
Futurabond DC crée une bonne adhésion, même sans photopolymérisation. 
Optionnellement, une photopolymérisation additionnelle à la lumière bleue
(lampe halogène ou LED) pendant 10 s peut être effectuée. 
Collage de pivots radiculaires
1. Pour le collage de pivots radiculaires, faire pénétrer le mélange de 

Futurabond DC (liquide 1 et 2) à l’aide d’un applicateur dans le canal 
radiculaire et sur la surface occlusale du moignon pendant 20 s.
Enlever le solvant au jet d’air exempt d’huile pendant 5 s. Enlever le 
matériau excédentaire en l’essuyant à l’aide d’une bande en papier absor-
bante. NNee  ppaass photopolymériser la couche du bonding. 

2. Insérer le pivot radiculaire préparé selon les indications du fabricant à l’aide
d’un matériau de scellement approprié, par ex. RReebbiillddaa  DDCC ou BBiiffiixx  QQMM  
(voir le mode d’emploi correspondant) dans le canal radiculaire, en laissant 
déborder des excédents de ciment. 

3. Pour la fixation du pivot radiculaire et pour le durcissement de FFuuttuurraabboonndd  
DDCC, appliqué du côté occlusal, photopolymériser pendant 40 s au minimum.

7. Indication pour le collage de bridges Maryland
Lors du collage de bridges Maryland il faut conditionner l’émail avant l’appli-
cation du bonding Futurabond DC en le rendant rugueux ou en le mordançant
avec du gel d’acide phosphorique. 
Des matériaux de bonding automordançants sont moins effectifs sur l’émail
non-préparé. Un surdosage du matériau de bonding sur l’émail non-meulé et
non-biseauté peut résulter dans une coloration marginale. Pour obtenir une
adhésion optimale avec Futurabond DC, préparer l’émail pour les classes III,
IV, V et en cas d’une fermeture de diastème au préalable. 

Indications, précautions : 
- Le blister ne doit pas être plié avant l’activation. Au cas où le blister montre des 

plis ou autres endommagements visibles, il ne doit plus être utilisé. 
- Ne pas endommager la feuille d’alu du blister ou l’étiquette avec les ongles ni à 

la partie supérieure, ni à la partie inférieure. 
- Ne pas utiliser des outils pour l’activation. L’activation ne doit s’effectuer qu’en-

tre le pouce et l’index en plaçant le pouce exactement sur le marquage de 
l’étiquette et l’index sur la partie inférieure directement d’en face. 

- Ne pas effectuer l’activation et la perforation de la feuille d’alu avec le Single Tim
à la proximité des yeux. 

- Ne jamais presser sur les deux réservoirs en même temps et ne pas essayer de 
faire un mélange des deux liquides en pressant sur les deux réservoirs en alter-
nance. 

- Des substances phénoliques (par ex. des matériaux provisoires à l’eugénol) ont 
une influence négative sur la polymérisation et ne doivent pas entrer en contact 
avec Futurabond DC. Futurabond DC contient des acides organiques, Bis-
GMA, HEMA, TMPTMA,  camphoroquinone, amines (DABE), BHT, catalyseurs, 
fluorures et éthanol. Dans le cas d’hypersensibilités (allergies) connues à ces 
composants de Futurabond DC ne pas utiliser le produit. Eviter le contact avec 
la muqueuse buccale. En contact avec FFuuttuurraabboonndd  DDCC, la muqueuse buccale
peut avoir un aspect blanchâtre en raison de la coagulation des protéines. Il s’agit
d’un phénomène réversible qui disparaît pendant quelques jours. En cas de
contact de Futurabond DC avec les yeux, rincer immédiatement abondamment
à l’eau et consulter un médecin. 

Indications pour le stockage et l’application : 
Bien fermer les flacons de Futurabond DC après usage. Stocker en position verti-
cale pour garantir que le liquide reflue. Stocker à une température entre 4 °C à 23 °C.
Faire monter à la température ambiante avant l’application. 
Ne pas exposer Futurabond DC à la lumière directe du soleil ou à la lampe opéra-
toire. Ne plus utiliser Futurabond DC après la date de péremption !

Nos préparations ont été développées pour utilisation en dentisterie. Quant à l’utili-
sation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ou par
écrit ont été données en bonne connaissance de cause et sans engagement de
notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les
préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour 
l’application envisagée. Puisque l’utilisation de nos préparations s’effectue en dehors
de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous
garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes
ainsi que selon les standards correspondants à nos conditions générales de vente
et de livraison.

Futurabond DC es un adhesivo de autograbado reforzado con nano-partículas para
una adhesión duradera y sin fugas marginales entre la sustancia dentaria dura y el
material de obturación/fijación fotopolimerizable, autopolimerizable o de curado
dual. Este adhesivo de autograbado consiste de 2 componentes.
Futurabond DC consigue, sin grabar por separado la sustancia dentaria, las mis-
mas propiedades de adhesión que preparados de grabado total. Futurabond DC to-
lera la humedad remanente. 
Futurabond DC es universal, pudiendo ser utilizado con cualquier composite, com-
pómero u Ormocer® fotopolimerizable, autopolimerizable o de curado dual. 

Ámbitos de aplicación/indicaciones:
- Restauraciones directas de composite autopolimerizables o curado dual y 

reconstrucciones de muñones
- Restauraciones directas fotopolimerizables a base de composite/compómeros/ 

Ormocer®es
- Fijación de pernos radiculares con cementos de composite autopolimerizables y 

curado dual
- Restauraciones indirectas; al utilizar cementos de composite de curado dual/

autopolimerizables para fijar inlays, onlays, coronas y puentes 

Aplicación:
1. Secado

Debido a la posterior aplicación del material de obturación fotopolimerizable,
es necesario secar la superficie a trabajar. Evítese toda contaminación de la
cavidad con sangre o saliva. Se recomienda el uso de un dique de goma. 

2. Preparación 
Preparar la cavidad según los principios de la técnica de obturación adhesiva.
Limpiar la cavidad con agua. Repartir agua excedente con un chorro de aire 
ligero. Atender a que la dentina no esté demasiado seca. La superficie de la 
cavidad debe estar ligeramente húmeda. Si el diente no ha sido preparado (p.
ej. defecto cervical), limpiar esmeradamente la superficie y asperizar el borde
de esmalte con una piedra de diamante de terminación. Proteger las áreas pró-
ximas a la pulpa con un relleno de base que esté basado en hidróxido de calcio.

3. Mezcla
Futurabond DC es de curado dual y, por eso, tiene que ser trabajado inme-
diatamente después de la mezcla.
Al utilizar el frasco:
Mezclar esmeradamente, aprox. 2 s, 1 gota del líquido 1 y 1 gota del líquido 2
en una paleta de mezcla con un Single Tim (da como resultado un adhesivo
autograbable). 
Al utilizar el SingleDose:
Separar un SingleDose doblando por la perforación y poner la parte escrita
para arriba. Para activar, aguantar el blister SingleDose entre el dedo gordo y
el índice y presionar en el blister en donde está indicado “press here” en azul.
Esto inyecta el líquido 2 en el líquido 1 en el émbolo dispensador en una ración
1:1. Perforar el folio del émbolo dispensador con un Single Tim flexible, agran-
dar el agujero con movimientos circulares y crear una mezcla homogénea 
removiendo el líquido 1 y el líquido 2. 

4. Aplicar Futurabond DC
Aplicar el adhesivo en una capa no demasiada fina en esmalte y dentina y 
frotar durante 20 s en la sustancia dentaria. 
Indicación: El bonding mezclado es fotopolimerizable, por eso se debe evitar
una exposición a la luz ambiental muy intensiva. La luz operatoria debería ser
amortiguada durante la aplicación.

5. Secado
Secar por lo menos 5 s la capa del adhesivo con un soplador de aire. 

6. Fotopolimerización
6.1 Restauración directa
Materiales fotopolimerizables, de curado dual y autopolimerizables
Al utilizar materiales de restauración fotopolimerizables, de curado dual o au-
topolimerizables, se tiene que polimerizar 10 s la capa adhesiva con luz azul
(lámpara halógena o LED).
6.2 Restauración indirecta
Composites de fijación fotopolimerizables
Al utilizar materiales de fijación fotopolimerizables, se tiene que polimerizar 
10 s la capa adhesiva con luz azul (lámpara halógena o LED). 
Materiales de fijación autopolimerizables o de curado dual
Al utilizar materiales de fijación autopolimerizables/de curado dual, 
Futurabond DC también provee una adhesión excelente sin fotopolimeriza-
ción. Como un paso opcional también se puede fotopolimerizar adicionalmente 
10 s con luz azul (lámpara halógena o LED).
Fijación de pernos radiculares
1. Para la fijación de pernos radiculares se frota 20 s el Futurabond DC

mezclado (líquido 1 y 2) con un aplicador en el canal radicular y en la 
superficie oclusal del muñón. Dispersar unos 5 s el disolvente con aire sin
aceite. Eliminar eventuales excedentes de material empapando con una 
tira de papel absorbente. No fotopolimerizar la capa adhesiva.

2. Después de haber preparado el poste radicular de acuerdo a las instruc-
ciones del fabricante, insertarlo en el conducto radicular usando un mate-
rial de fijación apropiado como p. ej. RReebbiillddaa  DDCC o BBiiffiixx  QQMM (ver instruc-
ciones de uso correspondientes). El objetivo es obtener un ligero exceso
del cemento en el conducto radicular.

33.. Fotopolimerizar por lo menos 40 s para fijar el poste radicular y curar el 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC aplicado en la superficie oclusal.

7. Indicaciones en cuanto a la fijación de puentes Maryland
Para fijar puentes Maryland, el esmalte tiene que ser asperizado o acondicio-
nado con gel grabador fosfóricoácido antes de aplicar el Futurabond DC. 
Materiales adhesivos de autograbado son menos efectivos en esmalte no pre-
parado. Una sobre-aplicación del material adhesivo en esmalte no desgastado
y esmalte no rebajado en bisel puede llevar a cabo decoloraciones 
marginales. Para resultados de adhesión óptimos con Futurabond DC se 
debería preparar también de antemano el esmalte en las clases III, IV, V y en
cierres diastema.

Indicaciones, medidas precautorias:
- El blister no puede ser doblado antes de la activación. En caso de que el blister 

presente evidentemente daños como dobleces o pliegues, ya no puede ser 
utilizado. 

- La lámina de blister respectivamente la etiqueta no deben ser dañadas con las 
uñas ni en la parte superior ni inferior. 

- No se pueden utilizar ningunos instrumentos para la activación. La activación 
solamente puede ser efectuada con pulgar e índice. El pulgar tiene que estar exac-
tamente en la marca de la etiqueta y el índice en la parte inferior opuesta. 

- La activación y la perforación ulterior con el Single Tim no deberían ser efectua-
das cerca de los ojos. 

- No presionar nunca al mismo tiempo en los dos hoyos ni presionar el líquido entre 
los hoyos de un lado al otro. 

- Sustancias fenólicas (p. ej. materiales provisionales que contienen eugenol) afectan 
la polimerización, por lo que no deben entrar en contacto con Futurabond DC. 
Futurabond DC contiene ácidos orgánicos, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, canfe-
roquinona, aminos (DABE), BHT, catalizadores, fluoruros y etanol. Futurabond
DC no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estes 
ingredientes. Evitar el contacto con la mucosa bucal. La mucosa bucal puede 
colorearse de blanco en caso de contacto con FFuuttuurraabboonndd  DDCC, por la coagula-
ción de proteínas. Se trata de una aparición reversible que disminuye dentro de
pocos días. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con
abundante agua y consultar a un médico. 

Indicaciones para conservación y aplicación:
Cerrar bien los frascos de Futurabond DC después de su uso. Conservar en posi-
ción vertical para garantizar que el líquido se refluya. Conservar a temperatura am-
biente entre 4 °C - 23 °C. Antes de su uso, el material tiene que alcanzar la
temperatura ambiente. No exponer Futurabond DC a la directa luz del sol o a la
lámpara de operaciones. ¡No utilizar Futurabond DC después de la fecha de cadu-
cidad!

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se
refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones ver-
bales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender.
Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los preparados su-
ministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado
que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma
se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la 
calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo
con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.

Futurabond DC é um adesivo autocondicionante, de polimerização dual, reforçado
com nanopartículas para a obtenção de uma adesão permanente e sem fendas mar-
ginais entre os tecidos duros dentários e os materiais de restauração fotopolimeri-
záveis, autopolimerizáveis ou de polimerização dual. Este adesivo “tudo-em-um”
consiste em dois componentes, eliminando a necessidade de ataque ácido prévio,
e apresenta as mesmas propriedades de adesão dos adesivos com ataque ácido
total. 
Futurabond DC é tolerante à humidade residual e pode ser utilizado com todos os
compósitos, compómeros e Ormocer®es de polimerização fotoactivada, auto-acti-
vada ou dual.

Indicações:
- Restaurações directas e reconstrução de núcleos a compósito de polimerização 
auto-activada ou dual 

- Restaurações directas a compósito/compómero/Ormocer® fotopolimerizáveis
- Fixação de espigões intra-radiculares com cimentos de resina de polimerização
auto-activada ou dual

- Restaurações indirectas com aplicação de cimentos de resina de polimerização
auto-activada ou dual para cimentação de inlays, onlays, coroas e pontes

Aplicação:
1. Isolamento do campo
Um campo de trabalho seco é essencial devido à subsequente aplicação de
materiais de restauração. Evite contaminação com sangue ou saliva. Reco-
menda-se a utilização de um dique de borracha.

2. Preparação
Preparar a cavidade de acordo com os princípios da técnica de restauração
adesiva. Lavar cuidadosamente a cavidade. Remover o excesso de humidade
com jacto de ar fraco. Não secar a dentina completamente. A superfície den-
tinária deve permanecer ligeiramente húmida.
Se o dente não foi preparado (p.ex. defeito cervical) a superfície deve ser bem
limpa e a margem em esmalte deve ser ligeiramente desgastada com uma
broca diamantada de acabamento, para o aumento da rugosidade superficial.
As zonas próximas da polpa devem ser protegidas com uma base cavitária
apropriada, à base de hidróxido de cálcio.

3. Mistura
Futurabond DC é de polimerização dual pelo que deve ser aplicado imedia-
tamente após a mistura.
Utilizando a versão em frascos:
Misture uma gota do líquido 1 e uma gota do líquido 2 num godé de mistura
com um Single Tim por aproximadamente 2 s (produz um adesivo autopoli-
merizável).
Utilizando a versão SingleDose:
Destaque uma SingleDose pelo picotado e mantenha a face impressa para
cima. Para activar segure a SingleDose entre o polegar e o indicador, pressione
o blister na zona azul com a indicação "press here". Isto injecta o líquido 1 no 
líquido 2, na bolsa de mistura, numa proporção 1:1. Fure a capa protectora
com um Single Tim, alargando o orifício com movimentos circulares e mexa
para criar uma mistura homogénea. 

4. Aplicação do Futurabond DC
Aplicar uma camada não muito fina do adesivo no esmalte e na dentina e mas-
sajar na superfície dentária 20 s.
Atenção: O adesivo misturado é fotopolimerizável, pelo que deve evitar a ex-
posição à luz ambiente intensa. A luz operatória deverá ser reduzida durante a
aplicação.

5. Secagem
Secar a camada de adesivo com jacto de ar durante pelo menos 5 s.

6. Polimerização
6.1. Restaurações directas
MMaatteerriiaaiiss  ddee  ppoolliimmeerriizzaaççããoo  ffoottooaaccttiivvaaddaa,,  aauuttoo--aaccttiivvaaddaa  oouu  dduuaall
A camada adesiva deve ser polimerizada com luz azul (halogéneo ou LED) 
durante 10 s.
6.2. Restaurações indirectas
Cimentos de resina fotopolimerizáveis
A camada adesiva deve ser polimerizada com luz azul (halogéneo ou LED) 
durante 10 s.
Cimentos de resina de polimerização auto-activada ou dual
Com a aplicação de materiais de polimerização auto-activada ou dual, 
Futurabond DC também obtém excelente adesão mesmo que não seja foto-
polimerizado. Futurabond DC pode ser fotopolimerizado com luz azul (halo-
géneo ou LED) durante 10 s como passo opcional.
Cimentação de espigões intra-radiculares
1. Massaje a mistura de Futurabond DC (líquidos 1 e 2) na face oclusal do 
coto dentário e no canal radicular durante 20 s com um aplicador. Disperse 
o solvente com jacto de ar sem óleo durante 5 s. Remova os excessos com
uma tira de papel absorvente. NNããoo fotopolimerize a camada adesiva.

2. Após preparar o espigão intra-radicular segundo as instruções do 
fabricante, introduza-o no canal radicular com um material de cimentação 
adequado, como p. ex. RReebbiillddaa  DDCC ou BBiiffiixx  QQMM (v. as respectivas instru-
ções de utilização), de maneira que se obtenha um ligeiro excesso de 
cimento.

3. Para fixar o espigão intra-radicular e polimerizar o FFuuttuurraabboonndd  DDCC  
aplicado na superfície oclusal, fotopolimerize durante pelo menos 40 s.

7. Conselho na cimentação de pontes Maryland
Para a cimentação de pontes Maryland, aumentar a rugosidade do esmalte
mediante desgaste superficial ou condicionamento com ácido fosfórico antes
da aplicação de Futurabond DC.
Adesivos autocondicionantes são menos eficazes no esmalte não preparado.
Aplicar adesivo no esmalte não preparado nem biselado pode provocar 
alterações de cor nas margens. Para obtenção de resultados óptimos com 
Futurabond DC, em classes III, IV, V e encerramento de diastema, o esmalte
deve ser previamente preparado.

Avisos e precauções:
- Não perfure o blister antes da activação. Blisteres com danos evidentes, como 
dobras ou vincos, não devem ser usados.

- Não danifique a capa ou bolsas do blister com as unhas.
- Não use qualquer instrumento para activação. Apenas os dedos  polegar e indica-
dor devem ser usados para a activação, colocando o polegar na marca indicada 
“press here” e o indicador no lado oposto.

- A activação e a perfuração com Single Tim não devem ser realizadas próximo dos 
olhos.

- Nunca pressione simultaneamente ambos os reservatórios nem faça passar o 
líquido para trás e para a frente de um reservatório para o outro.

- Substâncias fenólicas (p. ex. materiais provisórios contendo eugenol) prejudicam 
a polimerização, pelo que não devem ser usadas com Futurabond DC. 
Futurabond DC contém ácidos orgânicos, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, canforo-
quinona, aminas (DABE), BHT, catalisadores, fluoretos e etanol. Futurabond DC
não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qual-
quer destes componentes. Evite o contacto com a mucosa oral. O contacto de
FFuuttuurraabboonndd  DDCC com a mucosa oral pode resultar numa descolora-
ção esbranquiçada, provocada pela coagulação de proteínas. Esta ocorrência é 
reversível em poucos dias. Em caso de contacto com os olhos, lave abundante-
mente com água e consulte um médico.

Conselhos para armazenamento e utilização:
Feche os frascos de Futurabond DC firmemente após cada utilização. Armazene os
frascos na vertical para assegurar o retorno do líquido. Mantenha a temperaturas
entre 4 ºC - 23 ºC. Deixar atingir a temperatura ambiente antes da utilização. Não 
exponha Futurabond DC à luz solar directa nem à luz do reflector. Não utilize 
Futurabond DC após o prazo de validade.

Os nossos preparados são desenvolvidos para uso no sector odontológico. No que
se refere à aplicação dos preparados por nós fornecidos, as nossas instruções e
recomendações verbais e/ou escritas estão desprovidas de qualquer compromisso,
estando de acordo com os nossos conhecimentos. As nossas instruções e/ou con-
selhos não isentam o utilizador de examinar os preparados por nós fornecidos no
que se refere à adequação às aplicações pretendidas. Dado que a aplicação dos
nossos produtos não é efectuada sob o nosso controlo, esta é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador. Naturalmente, asseguramos a qualidade dos 
nossos preparados em conformidade com as normas existentes e de acordo com
as condições gerais de venda e entrega.

Futurabond DC è un adesivo smalto dentinale automordenzante (self etching), a
doppia polimerizzazione, rinforzato con nano-particelle per la realizzazione di ade-
sione definitiva e priva di gap marginali tra dente e materiale da otturazione autopo-
limerizzante e a doppia polimerizzazione. Questo adesivo „All in one“ si presenta in 2
componenti che eliminano la necessità di una fase di mordenzatura separata, pur ot-
tenendo le stesse caratteristiche adesive degli adesivi total-etch. Futurabond DC
tollera la presenza di umidità residua è può essere utilizzato in modo universale con
qualsiasi composito fotopolimerizzabile, autopolimerizzante e a doppia polimeriz-
zazione, compomeri e Ormocer®.

Indicazioni:
- Restauri diretti con compositi fotopolimerizzabili, autopolimerizzanti e a doppia 

polimerizzazione e per la ricostruzione di monconi
- Restauri diretti con compositi fotopolimerizzabili, compomeri, Ormocer®

- Fissaggio di perni canalari, perni in fibra con cementi compositi autopolimeriz-
zanti e a doppia polimerizzazione

- Restauri indiretti con l’applicazione di cementi compositi autopolimerizzanti e a 
doppia polimerizzazione per l’adesione di inlay, onlay, corone e ponti

Applicazione:

1. Prevenzione della contaminazione
Per la corretta applicazione del prodotto, è essenziale operare in un campo
asciutto. Evitare la contaminazione della cavità con sangue o saliva. Si racco-
manda l’utilizzo di una diga di gomma.

2. Preparazione
Preparare la cavità seguendo i principi della tecnica di otturazione adesiva. 
Risciacquare accuratamente la cavità. Rimuovere l’umidità in eccesso con un
getto d’aria. Non essiccare la dentina. La superficie dentinale deve rimanere
leggermente umida.
In caso il dente non sia stato preparato (per es. in caso di difetto cervicale) 
detergere la superficie e irruvidire lo smalto con una fresa diamantata fine. 
Proteggere le regioni adiacenti alla polpa con un sottofondo a base di idrossido
di calcio.

3. Miscelazione
Futurabond DC è a doppia polimerizzazione e quindi deve essere utilizzato 
subito dopo la miscelazione. 

Usando la bottiglietta: 
Miscelare con un Single Tim, in una vaschetta di miscelazione, una goccia di 
liquido 1 con una goccia di liquido 2 per circa 2 s (il risulato è un adesivo 
automordenzante).
Usando la SingleDose:
Staccare un blister lungo la perforazione e girare la parte stampata verso l’alto.
Attivare il blister SingleDose premendo con il pollice e l’indice sulla scritta
“press here” stampata in blue. In questo modo il liquido 1 raggiunge il 
liquido 2 nel serbatoio di prelievo con il rapporto di 1:1. Forare la pellicola con
un Single Tim, allargare il foro con un movimento circolare e mescolare bene
per ottenere una miscela omogenea.

4. Applicazione di Futurabond DC
Applicare l'adesivo in modo da formare uno strato di medio spessore su smalto
e dentina e far penetrare nella superficie del dente per 20 s.
Attenzione: L’adesivo miscelato è fotopolimerizzabile e quindi non deve essere
esposto a luce ambientale intensa. Durante l’operazione, diminuire l’intensità
della lampada operativa.

5. Asciugatura
Asciugare lo strato dell'adesivo con l’aria della siringa per almeno 5 s.

6. Polimerizzazione

6.1 Restauri diretti
Materiali fotopolimerizzabili, autopolimerizzanti e a doppia polimerizza-
zione
Con materiali da restauro  fotopolimerizzabili, autopolimerizzanti e a doppia po-
limerizzazione, lo strato adesivo deve essere polimerizzato con luce blu (lam-
pada alogena o a LED) per 10 s. 

6.2 Restauri indiretti
Cementi compositi fotopolimerizzabili
Con materiali di cementazione fotopolimerizzabili, lo strato adesivo deve essere
polimerizzato con luce blu (lampada alogena o a LED) per 10 s. 
Cementi compositi autopolimerizzanti e a doppia polimerizzazione
Con materiali di cementazione autopolimerizzanti e a doppia polimerizzazione,
Futurabond DC assicura un’eccellente adesione anche senza fotopolimeriz-
zazione. In alternativa, Futurabond DC può anche essere polimerizzato con
luce blu (lampada alogena o a LED) per 10 s.

Cementazione di perni canalari
1. Con un applicatore, massaggiare la miscela di Futurabond DC (liquido 1 e

2) sulla superficie occlusale del core e del canale radicolare per 20 s.
Soffiare il solvente con un getto d’aria privo di olio per 5 s. Rimuovere il 
materiale in eccesso con una striscia di carta assorbente. NNoonn fotopolime-
rizzare lo strato adesivo.

2. Dopo aver preparato il perno canalare secondo le istruzioni del produttore,
inserirlo nel canale radicolare utilizzando un materiale di cementazione 
adeguato, per esempio RReebbiillddaa  DDCC o BBiiffiixx  QQMM (vedi istruzioni per l’uso 
corrispondenti) assicurandosi di avere un leggero eccesso di cemento.

33.. Per il fissaggio del perno canalare e per l’indurimento del FFuuttuurraabboonndd  DDCC  
applicato nella superficie occlusale fotopolimerizzare per almeno 40 s.

7. Consigli per la cementazione di ponti Maryland
Per la cementazione di ponti Maryland, lo smalto deve essere irruvidito o con-
dizionato con un mordenzante a base di acido fosforico prima dell’applicazione
di Futurabond DC.
I materiali adesivi automordenzanti sono meno efficaci sullo smalto non pre-
parato. L’applicazione di materiale adesivo su smalto non trattato o bisellato
può causare decolorazione dei margini. In caso di restauri di III, IV e V classe e
chiusure di diastemi, per ottenere risultati ottimali con Futurabond DC lo
smalto deve essere precedentemente preparato.

Indicazioni e precauzioni:
- Non piegare il blister prima dell’attivazione. Non utilizzare blister che presentino 
evidenti segni di danneggiamento quali screpolature e fessure.

- Nel manipolare il blister, fare attenzione a non rovinare la pellicola o la linguetta con 
le unghie.

- Per l’attivazione, non utilizzare alcuno strumento.
Utilizzare solo il pollice e l’indice, posizionando il pollice esattamente sulla parte 
marcata e l’indice esattamente sul lato opposto del blister.

- L’attivazione e la successiva perforazione del blister con un Single Tim non 
devono essere eseguite in prossimità degli occhi.

- Non premere mai contemporaneamente il serbatoio da entrambi i lati o spingere 
avanti e indietro il liquido da un serbatoio all’altro.

- Le sostanze fenoliche (ad. es. cementi provvisori a base di eugenolo) intaccano 
la polimerizzazione, quindi non devono entrare in contatto con Futurabond DC.
Futurabond DC contiene acidi organici, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, canforo-
chinone, ammine (DABE), BHT, catalizzatori, fluoro ed etanolo. Futurabond DC
non deve essere utilizzato in caso di allergie note a questi componenti. 
Evitare il contatto con la mucosa orale. Il contatto delle mucose orali con 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC può portare a decolorazioni bianche causate dalla coagulazione
delle proteine. Questa evenienza è reversibile e si risolve in pochi giorni. In caso
di contatto con gli occhi, sciacquarli accuratamente con abbondante acqua e
consultare un medico. 

Istruzioni per la conservazione e l'applicazione:
Dopo l’uso, chiudere bene la bottiglietta di Futurabond DC e conservare in posizione
verticale, evitando in questo modo la fuoriuscita di liquido. Conservare ad una tem-
peratura di 4 °C - 23 °C. Prima di essere impiegato dev’avere una temperatura pari a
quella ambientale. Non esporre Futurabond DC alla luce diretta del sole o alla 
lampada operatoria. Non utilizzare Futurabond DC oltre alla data di scadenza.

I nostri preparati sono stati sviluppati per essere utilizzati in odontoiatria. Per quanto
riguarda l’applicazione dei prodotti da noi forniti, le informazioni verbali e/o scritte
sono fornite secondo le nostre competenze e senza obblighi. Le informazioni e/o i
suggerimenti forniti non esonerano dall’esaminare la documentazione relativa alla
loro idoneità per gli scopi desiderati. Dato che l’utilizzo dei nostri prodotti non è sotto
il nostro controllo, l’utilizzatore è pienamente responsabile del loro uso. Natural-
mente, noi garantiamo la qualità dei nostri prodotti secondo gli standard esistenti e
la loro corrispondenza alle condizioni indicate nei termini di vendita e di fornitura.
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Futurabond DC is een duaalhardend, zelfetsend bonding-systeem versterkt met
nano-deeltjes voor het duurzaam hechten van tandsubstantie aan licht-, chemisch-
en duaalhardende composieten zonder randlekkage. Dit zelfetsende composiet 
bestaat uit 2 componenten.  Futurabond DC bereikt zonder het apart etsen van de
tandsubstantie gelijke hechtingseigenschappen als van een ´total ets´systeem. 
Futurabond DC tolereert rest vochtigheid en kan universeel toegepast worden bij
alle licht-, chemisch- en duaal hardende composieten, compomeren en Ormocer®en.

Toepassingsgebied:
- Directe chemisch- of duaalhardende composiet restauraties en stomp opbouwen
- Directe licht hardende composiet/compomeer en Ormocer® gebaseerde restau-

raties
- Bevestigen van wortelstiften met duaal- of chemisch hardende composiet 

cementen
- Indirecte restauraties: met behulp van duaal-  of chemisch hardende composiet 

cementen voor het bevestigen van inlays, onlays, kronen en bruggen

Toepassing:

1. Droogleggen
Gezien het aansluitend appliceren van het vulmateriaal is het droogleggen van
het werkveld noodzakelijk. Het contamineren met bloed of speeksel moet ver-
meden worden. Het gebruik van rubberdam wordt aanbevolen.

2. Preparatie 
De caviteit volgens de principes van de adhesieve vultechniek preparen. Cavi-
teit grondig met water spoelen. Overtollig water met een zachte luchtstroom
wegblazen. Dentine niet te droog blazen. Het dentine oppervlak moet enigszins
vochtig blijven. Als er niet geprepareerd wordt (bijvoorbeeld bij een cervicaal
defect) dan dient de oppervlakte grondig gereinigd te worden en moet de gla-
zuurrand opgeruwd worden met een fineer diamant boortje.
Gebieden in de buurt van de pulpa moeten beschermd worden door het aan-
brengen van een geschikte onderlaag op basis van calciumhydroxide.

3. Mengen
Futurabond DC is duaal hardend en moet daarom direct na het mengen aan-
gebracht worden. 
Bij gebruik van het flesje:
Op een mengpalet worden één druppel Liquid 1 en één druppel Liquid 2 ca. 
2 s gemengd met behulp van een Single Tim (er ontstaat een zelf-etsend 
adhesief).
Bij gebruik van de SingleDose:
Scheur een SingleDose af langs de perforatie en draai de bedrukte kant naar
boven. SingleDose activeren door tussen duim en wijsvinger op het blauwe
deel de met “press here” gemerkte plaats te drukken. Dit injecteert vloeistof 
1 in vloeistof 2 in een 1:1 verhouding in de mengruimte. Druk de folie door met
behulp van de flexible Single Tim, vergroot het gat door draaiende bewegin-
gen te maken en zorg voor een homogeen mengsel door goed en stevig te 
roeren.

4. Futurabond DC aanbrengen
Breng het adhesief in een niet te dunne laag aan op het dentine/glazuur en
masseer dit in de tandsubstandie gedurende 20 s goed in.
Opmerking: De aangemengde bonding is lichthardend, vermijdt daarom bloot-
stelling aan te intensief omgevingslicht. De OP-lamp gedurende de applicatie
dimmen.

5. Drogen
Droog de adhesieve laag voor minimaal 5 s met een luchtblazer.

6. Polymerisatie

6.1 Directe restauratie
Licht-, chemisch- en duaal hardende materialen
De bonding laag moet gedurende 10 s gepolymeriseerd worden met blauw-
licht (halogeen of LED lampen) bij gebruik van licht-, chemisch- en duaalhar-
dende vulmaterialen.

6.2 Indirecte materialen
Lichthardende bevestigings materialen
De bonding laag moet gedurende 10 s gepolymeriseerd worden met blauw-
licht (halogeen of LED lampen) bij gebruik van lichthardende bevestigings 
materialen.
Chemisch- of duaalhardende materialen
Futurabond DC zorgt ook voor een uitstekende hechting zonder lichtharden bij
het gebruik van chemisch- of duaalhardende materialen. Optioneel kan 
Futurabond DC ook gedurende 10 s belicht worden (halogeen of LED lampen).

Bevestigen van wortelstiften
1. Masseer de gemengde Futurabond DC (vloeistof 1 en 2) op het occlusale 

vlak van de stomp en in het wortelkanaal voor 20 s met een applicator.
Oplosmiddel met olievrije lucht uitblazen. 
Overtollig materiaal verwijderen met behulp van een absorberend papiertje. 
De bondinglaag nniieett harden. 

2. Na het prepareren van de wortelstift volgens de gebruiksaanwijzing van de
fabrikant de stift in het wortelkanaal bevestigen met een daarvoor geschikt 
cement zoals RReebbiillddaa  DDCC of BBiiffiixx  QQMM (zie de bijbehorende gebruiksaanwij-
zing). De bedoeling is dat er een klein overschot aan cement overblijft.

33.. Voor het fixeren van de wortelstift en voor het uitharden van de occlusaal
aangebrachte FFuuttuurraabboonndd  DDCC min. 40 s. lichtharden. 

7. Aanwijzingen voor het bevestigen van etsbruggen
Voor het appliceren van Futurabond DC dient het glazuur opgeruwd of 
geconditioneerd te worden met behulp van fosforzuur (ets-gel).
Zelfetsende bondingsystemen zijn minder succesvol op ongeprepareerd gla-
zuur. Het aanbrengen van overtollig bondingmateriaal op glazuur waarbij niet
opgeruwd is of een bevel aangebracht is kan voor randverkleuring zorgen. Voor
optimale hechtings-resultaten met Futurabond DC moet het glazuur bij klasse
III, IV en V en met diastema sluiting geprepareerd worden.

Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:
- De blister niet vouwen voor het activeren. Blisters met een duidelijke beschadiging 
zoals vouwen en knikken niet gebruiken.

- De blister met de nagels niet beschadigen aan boven en onderzijde.
- Voor het activeren geen instrument gebruiken. Slechts de duim- en wijsvinger 
dienen gebruikt te worden voor de activering. Plaats de duim op de gemarkeerde
plaats en de wijsvinger precies op de tegengestelde kant en druk om te activeren 
beide vingers samen.

- Zorg bij het activeren en daarna doordrukken van de folie met behulp van een 
Single Tim voor een ruime afstand naar de ogen.

- Nooit beide reservoirs tegelijk indrukken of vloeistof tussen beide reservoirs 
uitwisselen.

- Fenolsubstanties (bv. eugenol bevattende tijdelijke cementen) hebben een nade-
lige invloed op de polymerisatie en mogen daarom niet in contact komen met 
Futurabond DC. Futurabond DC bevat organische zuren, Bis-GMA, HEMA, 
TMPTMA, camforoquinonem, amine (DABE), BHT, catalyst, fluoride en ethanol. Bij
bekende overgevoeligheden (allergien) voor de inhoudsstoffen in Futurabond DC
moet van het gebruik afgezien worden. Vermijd een contact met de slijmvliezen
van de mond. Het mondslijmvlies kan na contact met FFuuttuurraabboonndd  DDCC wit 
verkleuren als gevolg van coagulatie van proteïnen. Dit is een omkeerbare 
reaktie die na een aantal dagen afneemt. Indien Futurabond DC in contact is 
gekomen met de ogen, direct met veel water uitspoelen en een arts raadplegen.

Aanwijzingen voor opslag en gebruik:
Futurabond DC flesjes na gebruik goed sluiten. Rechtop bewaren om teruglopen
van de vloeistof te garanderen. Opslaan tussen 4 °C en 23 °C. 
Laat het product voor het gebruik op kamertemperatur komen.
Futurabond DC niet direct aan daglicht of operatielamp blootstellen. Futurabond DC
niet meer gebruiken na de vervaldatum.

Onze preparaten worden ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. Voor het ge-
bruik van door ons geleverde preparaten geldt dat onze mondelinge en/of schrifte-
lijke aanwijzingen naar beste weten worden gegeven, maar dat deze niet bindend
zijn. Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de plicht de door ons ge-
leverde preparaten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te keuren. Aangezien
het gebruik van onze preparaten gebeurt buiten onze controle is deze uitsluitend
voor uw eigen verantwoording. Uiteraard garanderen wij de kwaliteit van onze pre-
paraten in overeenstemming met de bestaande normen als ook in overeenstemming
met de voorwaarden als vastgelegd in onze algemene leverings- en verkoopsvoor-
waarden.

Futurabond DC er en dualhærdende, selvætsende bond der er forstærket med
nano-partikler for at skabe en holdbar binding mellem tandsubstans og lys-, selv- og
dualhærdende restaureringsmaterialer uden marginal lækage. Denne alt-i-et adhæ-
siv består af 2 komponenter, der eliminerer nødvendigheden af separat ætsning og
stadig giver fordelene fra total-æts bindingssystemerne. Futurabond DC tolererer
restfugt og kan bruges med alle lys-, kemisk- og dualhærdende kompositter, 
kompomerer og Ormocer®er.

Indikationer:
- Direkte selv- eller dualhærdende komposit restaureringer og opbygninger
- Direkte lyshærdende komposit/kompomer/Ormocer® baserede restaureringer
- Cementering af rodstifter med dual- eller selvhærdende kompositcement
- Indirekte restaureringer med applicering af dual- eller selvhærdende komposit-

cement til at bonde inlays, onlays, kroner og broer

Fremgangsmåde:

1. Undgå kontaminering
Et tørt arbejdsfelt er nødvendigt af hensyn til den efterfølgende applicering af
restaureringen. Undgå kontaminering med blod eller saliva. Brug er kofferdam
er anbefalet.

2. Præparation
Præparer kaviteten efter reglerne for adhæsiv restaureringsteknik. Skyl kavite-
ten grundigt. Fjern overskydende væske med forsigtig luft-påblæsning, men
udtør ikke dentinen. Dentinoverfladen bør forblive let fugtig.
Hvis tanden ikke er præpareret (f. eks. cervical defekt) skal overfladen renses
grundigt og emaljekanten skal gøres ru med en finerdiamant.
Områder tæt ved pulpa bør beskyttes med en egnet calciumhydroxydliner.

3. Blanding
Futurabond DC er dualhærdende og skal derfor appliceres umiddelbart efter
blanding. 
Ved brug af flaske:
1 dråbe af væske 1 og 2 blandes på en blandeblok med en Single Tim i 
ca. 2 s (skaber en selv-ætsende adhæsiv).
Ved brug af SingleDose:
Løsriv en SingleDose ved at folde langs perforeringen og hold den printede
side opad. For at aktivere, holdes SingleDose blisteret mellem tommel- og 
pegefinger og der presses på blisteret hvor der står “press here” med blåt.
Dette blander væske 1 med væske 2 i blandingsforholdet 1:1. Pres hul på 
folien med en Single Tim, forstør hullet med cirkulære bevægelser og bland
for at skabe en homogen blanding.

4. Futurabond DC applicering
Applicer adhæsiven i et medium tykt lag på emalje/dentin og 20 s masser ind
i tandsubstansen.
Bemærk: Den blandede bond er lyshærdende og må derfor ikke udsættes for
kraftigt lys fra omgivelserne. Arbejdslyset skal være dæmpet under påføringen.

5. Tørring
Tør adhæsivlaget med luftpåblæsning i mindst 5 s.

6. Polymerisering

6.1 Direkte restaurering
Lys-, selv- og dualhærdende materialer
Bondinglaget skal polymeriseres med blålys (halogen- eller LED lys) i 10 s. hvis
der bruges lys-, selv- og dualhærdende materialer.

6.2 Indirekte restaurering
Lyshærdende cementerings komposit
Med applicering af dual- eller selvhærdende cementeringsmateriale giver 
Futurabond DC også fortræffelige bindinger uden lyshærdning. Futurabond
DC kan også hærdes i 10 s. med blålys (halogen eller LED) som en valgmulig-
hed.

Selv- og dualhærdende cementeringsmateriale
Ved applicering af dual- eller kemiskhærdende cementeringsmateriale, giver
Futurabond DC også fortræffelig binding uden lyspolymerisering.
Futurabond DC kan også lyshærdes i 10 s med blåt lys (halogen eller LED lys).

Cementering af rodstifter
1. Masser den blandede Futurabond DC (væske 1 og 2) på occlusalfladen af

opbygningen og i rodkanalen i 20 s. med en applikator. Fordel opløsning 
med en oliefri luftstrøm i 5 s. Fjern overskydende materiale med absor-
berende papir. Bondinglaget skal iikkkkee lyshærdes.

2. Efter at have forberedt rodstiften efter producentens foreskrifter, monteres
denne i rodkanalen med et passende cementeringsmateriale, som eksem-
pelvis RReebbiillddaa  DDCC eller BBiiffiixx  SSEE (følg respektive brugsanvisninger). Der bør 
være en lille smule cement overskud.

33.. Lyshærd i minimum 40 s, for at fiksere rodstiften og hærde FFuuttuurraabboonndd  DDCC
på den okklusale overflade.

7. Råd om cementering af Maryland broer
For at cementere Maryland broer skal emaljen enten være ru eller ætset med
fosforsyre før applicering af Futurabond DC. Selvætsende bondingsystemer er
mindre effektive på upræpareret emalje. Applicering af bondingmateriale på
ubehandlet emalje kan føre til kant misfarvning. For optimale bindingsresulta-
ter med Futurabond DC skal emaljen i klasse III, IV og V og ved diastema luk-
ninger, præpareres på forhånd.

Yderligere information og advarsler:
- Fold ikke blisterpakken før aktivering. Blisterpakninger med tydelige skader som 
folder eller knæk bør ikke bruges.

- Ødelæg ikke blisterfolien og skad hverken over- eller undersiden med fingernegle.
- Brug ikke et instrument til aktivering. Kun tommel- og pegefinger skal bruges til 
aktivering med tommelfingeren placeret nøjagtigt på mærket og pegefingeren
nøjagtigt på modsatte side af pakningen.

- Aktivering og fortsat punktering af folien med en Single Tim bør ikke finde sted i 
nærheden af øjnene.

- Pres aldrig samtidig fra begge sider og pres ikke væsken frem og tilbage mellem 
reservoirne.

- Phenoler (fx eugenolholdige temporære materialer) forstyrrer polymeriseringen og 
skal derfor ikke bruges med Futurabond DC. Futurabond DC indeholder 
organiske syrer, Bis-GMA, HEMA TMPTMA, campherchinon, aminer (DABE), BHT, 
katalysatoren, fluor og ethanol. Futurabond DC bør ikke bruges i tilfælde af 
kendte allergier mod materialets ingridienser. Undgå kontakt med mundslimhin-
den. Kontakt med oral mucosa, kan resultere i hvide misfarvninger, grundet 
coagulation af proteiner. Dette er ikke farligt, og forsvinder i løbet af et par dage.
Kommer Futurabond DC i øjnene, skylles straks med rigelige mængder vand og
en læge kontaktes.

Opbevaring:
Luk Futurabond DC flaskerne tæt efter brug. Lad dem stå opretstående for at være
sikker på at væskerne løber tilbage. Opbevares mellem 4 °C og 23 °C. 
Inden anvendelsen skal det dog have stuetemperatur igen.
Eksponer ikke Futurabond DC for direkte lys fra solen eller operationslampen. 
Anvend ikke Futurabond DC efter udløbsdatoen.

Vore præparater udvikles til brug inden for dentalområdet. Vores mundtlige hen-
holdsvis skriftlige anvisninger og rådgivning om brug af vore præparater er afgivet
uforbindende og i overensstemmelse med vores bedste viden. De bør imidlertid
under alle omstændigheder selv forvisse Dem om, at præparatet er egnet til det på-
tænkte formål. Eftersom anvendelsen af vore præparater ikke er underlagt vor kon-
trol, er denne udelukkende på Deres eget ansvar. Vi garanterer naturligvis for, at
kvaliteten af vore præparater opfylder eksisterende normer samt de standarder, som er
fastlagt i vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Futurabond DC on kaksoiskovetteinen itse-etsaava sidosaine vahvistettuna nano-
partikkeleilla, joiden avulla saadaan aikaiseksi kestävä sidos hammasaineksen ja
valo-, kemiallis- ja kaksoiskovetteisen täytemateriaalin kanssa ilman reunavuotoja.
Tämä kaikki yhdessä, all-in-one, adhesiivi sisältää kaksi komponenttia, jotka elimi-
noivat erillisen etsausvaiheen ja silti saavuttaen yhtä hyvät adhesiiviominaisuudet
kuin total-etch sidosaineilla. 
Futurabond DC sietää jäännöskosteutta ja voidaan käyttää universaalisti kaikkien
valo-, kemiallis- ja kaksoiskovetteisten yhdistelmämuovien, kompomeerien ja 
Ormocer®ien kanssa..

Käyttöalueet:
- suoriin restoraatioihin kemiallis- ja kaksoiskovetteisten täytemateriaalien ja

pilareiden kanssa
- suoriin restoraatioihin valokovetteisten/kompomeerien/Ormocer®-pohjaisten

yhdistelmämuovien kanssa
- kiinnitettäessä juurikanavanastoja/ruuveja kaksois- tai kemialliskovetteisen

yhdistelmämuovisementtien kanssa
- epäsuoriin restoraatioihin; applikoitaessa kaksois-/kemialliskovetteista 

yhdistelmämuovisementtiä kiinnitettäessä inlayt, onlayt, kruunut ja sillat

Käyttötapa:

1. Kontaminaation ehkäisy
Työn alla oleva alue on tärkeä kuivata myöhempää restauraatiota varten. 
Vältä kaviteetin kontaminoitumista syljen tai veren kanssa.
Kofferdamkumin käyttö on suositeltavaa.

2. Preparointi
Preparoi kaviteetti noudattaen yleisiä adhesiivi restauraatio täyttötekniikoita.
Huuhtele kaviteetti huolellisesti. Poista ylimääräinen kosteus ilmapuustaimen
avulla. Älä kuivaa liikaa dentiiniä. Dentiinin pinta pitäisi jäädä hieman kosteaksi.
Mikäli hammasta ei ole preparoitu (esim. kervikaalidefektit) tulisi pinta 
puhdistaa huolellisesti ja kiillereuna tulisi karhentaa viimeistelytimantilla. Pul-
pan läheisyydessä olevat alueet tulisi suojata sopivalla kalsiumhydroksidipoh-
jaisella linerilla.

3. Sekoittaminen
Futurabond DC on kaksoiskovetteinen ja se tulee applikoida välittömästi se-
koittamisen jälkeen. 
Käytettäessä pulloversiota:
Annostele yksi tippa kumpaakin nestettä 1 ja 2 sekoituskuppiin ja sekoita niitä
keskenään Single Timin avulla noin 2 s ajan (valmistaakseen itse-etsaavan 
adhesiivin).
Käytettäessä SingleDose kerta-annoksia:
Tartu SingleDose kerta-annoksesta, siten että blisterin tekstiosa osoittaa ylös-
päin. Aktivoitaessa pidä blisteristä kiinni etusormella ja peukalolla ja 
paina puristaen kohdasta missä lukee englanniksi “press here” sinisellä.
Täten neste 1 injektoituu nesteeseen 2 foliokuplassa suhteessa 1:1. 
Puhkaise folion pinta kuplan yläpuolelta Single Tim stiksillä, suurenna 
folioon puhkaistua reikää pyörivin liikkein sekoittaen saaden aikaan homogee-
ninen seos.

4. Futurabond DC:n applikointi
Applikoi paksuudeltaan keskisuuri adhesiivikerros kiilteeseen/dentiiniin ja hiero
sitä hampaan pintaan 20 s ajan. Huom! Sekoitettu sidosaine on valokovettei-
nen, joten sitä ei saa altistaa ympäröivälle valolle. Toimenpiteessä käytettävä 
valaistus pitäisi himmentää applikoinnin ajaksi.

5. Kuivaus
Kuivaa adhesiivikerrosta ilmapuustaimella 5 s ajan.

6. Valokovetus:

6.1. Suora restoraatio
Valo-, kemiallis- ja kaksoiskovetteiset materiaalit
Polymeroi sidoskerros sinisellä valolla (halogeenivalolla tai LED-valolla) 
10 s ajan käytettäessä valo-, kemiallis-ja kaksoiskovetteisia materiaaleja.

6.2. Epäsuora restoraatio
Valokovetteiset kiinnitysmuovit
Sidoskerros kovetetaan sinisellä valolla (halogeenivalolla tai LED-valolla) 
10 s ajan käytettäessä valokovetteisia kiinnitysmateriaaleja.

Kemiallis- ja kaksoiskovetteiset kiinnitysmateriaalit
Applikoitaessa kaksois- tai kemialliskovetteisia materiaaleja, 
Futurabond DC mahdollistaa erinomaisen adheesion ilman valokovetusta. 
Futurabond DC voidaan myös valokovettaa 10 s ajan sinisellä valolla (halo-
geeni tai LED valoilla) valinnaisesti.

Juurikavanastojen kiinnittäminen:
1. Hiero sekoitettua FFuuttuurraabboonndd  DDCC:tä (nesteet 1 ja 2) pilarin okklusaalipinnalle 

ja juurikanavaan 20 s ajan applikaattorilla. Levitä liuote ilmapuustaamalla 
öljyttömällä ilmalla 5 s ajan. Poista ylimäärät taputtelemalla ne pois 
imukykyisellä paperilla. ÄÄllää valokoveta sidoskerrosta.

22.. Sen jälkeen kun olet käsitellyt nastan valmistajan ohjeiden mukaisesti, 
sisään aseta juurikanavanasta käyttäen siihen tarkoitukseen sopivaa kiinni-
tysmateriaalia, kuten RReebbiillddaa  DDCC  tai BBiiffiixx  QQMM materiaaleja (noudattaen 
annettuja käyttöohjeita) tavoitteena olisi, että jäisi hieman materiaalin 
ylimääriä.

33.. Valokoveta 40 s ajan kiinnittääksesi juurikanavanasta paikoilleen ja koveta 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC, mikä applikoitiin okklusaalipinnalle.

7. Ohjeet kiinnitettäessä Maryland siltoja
Kiinnitettäessä Maryland siltoja, kiille tulee joko karhentaa tai käsitellä 
fosforietsaushappogeelillä ennen Futurabond DC:n käyttöä.
Itse-etsaavat sidosaineet ovat vähemmän tehokkaita preparoimattomaan
kiilteeseen sidostettaessa. Jos kiillettä ei ole pohjustettu tai särmätty niin 
sidosaineen lisäys voi johtaa reunojen värjääntymiseen. Futurabond DC:llä
saavutetaan optimaaliset sidosarvot kiilteeseen kaviteettiluokkiin III, IV, V
ja diasteemojen sulkemisessa, kun kiilteen preparointi tehdään etukäteen.

Lisätiedot/varotoimenpiteet:
- Älä taita blisteriä, kerta-annosta, ennen aktivointia. Blistereitä, jotka ovat 

vauriouituneet mm. rypistymällä tai kiertymällä, ei pitäisi käyttää.
- Älä vahingoita blisterin foliota tai kielekettä sen ylä- eikä alapuolelta kynsilläsi.
- Älä käytä minkäänlaisia instrumentteja aktivointiin. Vain peukalolla ja etusormella 

aktivoidaan siihen merkityillä paikoilla, etusormen ollessa tarkalleen oikeassa 
paikassa blisterin toisella puolella.

- Aktivointi ja myöhempi folion puhkaisu Single Tim avulla ei pitäisi tapahtua 
silmien välittömässä läheisyydessä.

- Älä koskaan paina samanaikaisesti kuplan molemmin puolin tai paina 
nestettä takaisin ja eteenpäin kuplien välillä.

- Fenolipitoiset aineet (esim. eugenolia sisältävät väliaikaiset materiaalit) häiritsevät
kovettumista ja niitä ei saa olla kontaktissa Futurabond DC:n kanssa. 
Futurabond DC sisältää orgaanisia happoja, Bis-GMAa, HEMAa, TMPTMAta,
kamfrokinonia, amiineja (DABE), BHTtä, katalystejä, fluoridia ja etanolia.
Futurabond DC ei pitäisi käyttää mikäli on todettuja yliherkkyyksiä (allergioita) 
kyseisille ainesosille. Vältä kosketusta suun limakalvon kanssa. 
Futurabond DC:n kontakti suun limakalvoon saattaa aiheuttaa vaaleita 
värimuutoksia, jotka johtuvat proteiinien hyytymisestä. Tilanne palautuu ennalleen
muutamassa päivässä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät heti runsaalla
vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Tietoa säilytyksestä ja käytöstä:
Sulje Futurabond DC pullot tiiviisti heti käytön jälkeen ja säilytä ne pystyasennoissa,
jotta taataan nesteen takaisin virtaus. Säilytä 4 °C - 23 °C:ssa. 
Anna Futurabond DC:n saavuttaa huoneen lämpötila ennen käyttöä. 
Futurabond DC:tä ei saa altistaa suoraan auringonvalolle tai tuolivalolle. 
Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkintäkäyttöön. Toimittamiemme tuotteiden 
käyttöä koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme olleiden parhaiden
tietojemme mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. Antamamme tiedot tai neuvot eivät
vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun
käyttöön. Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on
itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmisteidemme 
voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien
yleisten sopimusehtojen mukaisuuden.

Futurabond DC er en dual-herdende, selv-etsende bonding, forsterket med nano-
partikler, som gir en varig bonding mellom tannsubstans og lysherdende-, selvher-
dende og dualherdende fyllingsmaterialer uten marginal lekkasje. Denne alt-i ett
adhesiven består av 2 komponenter, som eliminerer behovet for separat etsing, sam-
tidig som man oppnår de samme adhesive egenskaper som total-etsing-
bondinger. 
Futurabond DC tolererer restfuktighet og kan brukes universelt med alle lys-, selv-
og dualherdende kompositter, kompomerer og Ormocer®er.

Bruksområder:
- Direkte selvherdende eller dualherdende fyllingsmaterialer og konusoppbyggende

materialer
- Direkte lysherdende kompositter, kompomerer og Ormocer®-baserte fyllingsmate-

rialer
- Sementering av rotstifter/posts med dualherdende eller selvherdende kompositt-

sementer
- Indirekte restaureringer: med applikasjon av dualherdende/selvherdende kompo-

sittsementer for bonding av inlays, onlays, kroner og broer

Applikasjon:

1. Tørking
På grunn av den påfølgende applikasjon av fyllingsmateriale er det nødvendig
med et tørt arbeidsområde.

2. Preparering
Preparer kaviteten etter vanlige prinsipper for adhesiv fyllingsteknikk. Spyl 
kaviteten helt ren. Fjern overflødig fuktighet, men la dentinet være litt fuktig.
Dersom tannen ikke må prepareres (f.eks cervikale defekter), må overflaten 
rengjøres grundig og emaljekantene slipes lett med en polerings-diamant.
Områder nær pulpa må beskyttes med et egnet foringsmateriale basert på 
calcium hydroksyd.

3. Blanding
Futurabond DC er dualherdende og må derfor appliseres øyeblikkelig etter
blanding.
Når man bruker flaskeversjonen:
Bland 1 dråpe av væske 1 med 1 dråpe av væske 2 på en blandepalett med en
Single Tim i 2 s (produserer en selvetsende adhesiv).
Når man bruker SingleDose:
Løsne en SingleDose ved å brette langs perforasjonen og dra siden med trykk
opp. For å aktivere, hold SingleDose blisteren mellom tommel og pekefinger
og press blisteren hvor det er skrevet “press here” med blå skrift. Dette pres-
ser væske 1 inn til væske 2 i forholdet 1:1. Perforer folien i blandereservoaret
med en Single Tim og utvid hullet med sirklende bevegelser. Rør væskene
sammen for å lage en homogen blanding.

4. Futurabond DC applikasjon
Appliser et ikke for tynt lag med adhesiv på emalje/dentin overflaten og gni 
materialet inn i tannoverflaten 20 s.
Merk: Den blandede bonding er lys-herdende, og skal derfor ikke eksponeres
for intensivt behandlingslys. Behandlingslampen bør derfor dempes under 
applikasjon.  

5. Tørking
Tørk adhesiv laget med en luftstrøm i minst 5 s.

6. Polymerisering

6.1 Direkte fyllinger
Lysherdende, selvherdende og dualherdende materiale
Ved bruk av lysherdende, selvherdende eller dualherdende materialer skal 
bondingen polymeriseres med blått lys (halogen- eller LED-lys) i 10 s.

6.2 Indirekte fyllinger
Lysherdende kompositter for sementering
Ved bruk av lysherdende materialer for sementering skal bondingen polymeri-
seres med blått lys (halogen- eller LED-lys) i 10 s.
Selvherdende- eller dualherdende materiale for sementering
Ved bruk av selvherdende- eller dualherdende materiale for sementering, sør-
ger Futurabond DC også for utmerket adhesjon uten lysherding. Futurabond
DC kan også polymeriseres i 10 s med blått lys (halogen- eller LED-lys), som
et valgfritt steg.

Sementering av rotstifter
1. Gni den ferdig blandede Futurabond DC (væske 1 og 2) inn i den okklusale 

overflate på konus og rot-kanal i 20 s. Blås solvent med oljefri luftstrøm i 
5 s. Fjern overflødig materiale med en absorberende pinne eller
strip. Bondingen skal iikkkkee lysherdes.

2. Etter å ha preparert rotstiften I henhold til produsentens instruksjoner, 
settes den inn i rotkanalen og sementeres med en egnet sement som f.eks 
RReebbiillddaa  DDCC eller BBiiffiixx  QQMM (se de respektive bruksanvisninger). Sørg for å
få et lite overskudd med sement.

33..  Lysherd i minimum 40 s for å fiksere rotstiften og herde FFuuttuurraabboonndd  DDCC
som er applisert på de okklusale flater.

7. Sementering av Maryland-broer
Ved sementering av Maryland-broer må enten emaljen bli rubbet eller bli påført
en syre-etsende gel før applikasjon av Futurabond DC.
Selv-etsende bondinger er mindre effektive på upreparert emalje. Påføring av
bonding på emalje som ikke er behandlet kan føre til marginal misfarging. For
å oppnå maksimal adhesjon på emalje ved bruk av Futurabond DC i klasse III,
IV, V og med lukking av diastema må disse behandles på forhånd.

Indikasjoner og forbehold:
- Ikke brett blisterpakningene før blanding.
Blisterpakninger med skader, som bretter og skrukker, bør ikke brukes.

- Unngå å skade, enten blisterfolien eller væskereser-voarene, på enten over- eller 
undersiden, med neglene. 

- Ikke bruk instrumenter for aktivering av materialet. Tommel og pekefinger brukes 
for aktivering ved å plassere tommelen nøyaktig på det blå punktet og peke-
fingeren nøyaktig på motstående punkt på den andre siden av blister-
pakningen.

- Aktivering og påfølgende perforasjon av folien med Single Tim, bør ikke utføres 
nær øynene.

- Press aldri på begge reservoarene samtidig eller press væsken frem og tilbake 
mellom reservoarene.

- Fenol substanser (for eksempel eugenol-holdige midlertidige materialer) forstyr-
rer polymiseringen og må ikke komme i kontakt med Futurabond DC. 
Futurabond DC inneholder organiske syrer, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, 
kamferquinon, aminer (DABE), BHT, katalysatoren, fluor og etanol. Futurabond
DC skal ikke brukes i tilfeller med kjente allergier mot noen av materialets ingre-
dienser. Unngå kontakt med slimhinner. Futurabond DC som kommer i kontakt
med slimhinner kan føre til en hvit misfarging, på grunn av koalgulering av 
proteiner.  Dette er en midlertidig misfarging som vil bli borte i løpet av noen få
dager. Ved kontakt med Futurabond DC i øyne, skyll øyeblikkelig med mye vann
og kontakt lege.

Informasjon om lagring og bruk:
Lukk Futurabond DC flaskene godt etter bruk og lagre de i stående stilling for å
sikre at væsken renner tilbake i flaskene. Lagres ved 4 °C - 23 °C. Før anvendelsen
bør den varmes opp til romtemperatur. Ikke utsett Futurabond DC for direkte sollys
eller arbeidslys. Futurabond DC skal ikke brukes etter utløp av holdbarhetsdato.

Våre produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen. Når det gjelder våre produkter er
våre muntlige eller skriftlige informasjoner gitt etter beste viten og uten forpliktelse.
Vår informasjon og våre anbefalinger fritar deg ikke for ansvaret for at produktet 
brukes til det produktet er ment for. Siden bruk av våre produkter skjer uten vår 
kontroll er den fullstendig på eget ansvar. Selvfølgelig garanterer vi for kvaliteten på
våre produkter som følger internasjonale standarder og de betingelser som er 
stipulert i våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Futurabond DC är ett dualhärdande självetsande bondingmaterial förstärkt med 
nanopartiklar för kreativ och permanent bonding mellan tandsubstans och ljus-,
själv- och dualhärdande kompositer utan marginalt läckage. Denna allt i ett adhesiv 
består av 2 komponenter, vilket eliminerar behovet av separat etsningssteg, men
ändå uppnår samma adhesiva egenskaper som totaletspreparat. Futurabond DC
tolererar fuktrester och kan användas generellt med alla ljus-, själv- och dualhär-
dande kompositer och Ormocer®er.

Indikationer:
− direkta själv- eller dualhärdande kompositrestaurationer och pelaruppbyggnad
− direkta ljushärdande komposit/compomer/Ormocer® baserade restaurationer
− fixering av pins eller stift i rotkanal med dual- eller själv-härdande komposit-

cement
− indirekta restaurationer; med användning av dual- eller självhärdande komposit-

cement för bonding av inlägg, onlays, kronor och broar

Användningssätt:
1. Förhindrande av kontamination

Ett torrt arbetsområde är väsentligt för den efterföljande appliceringen av 
restaurationen. Undvik kontaminering med blod och saliv. Användning av 
kofferdam rekommenderas. 

2. Förberedelse
Förbered kaviteten enligt principerna för adhesiv restaurationsteknik. Rengör
kaviteten noga. 
Avlägsna överskott av fukt med en svag luftblästring. Torka inte ut dentinet.
Dentinytan ska fortfarande vara något fuktig.
Om tanden inte har preparerats (t.ex. cervikal defekt) måste ytan rengöras väl
och emaljkanten ruggas upp med en finirdiamant. 
Pulpanära områden ska skyddas med en passande calciumhydroxidliner.

3. Blandning
Futurabond DC är dualhärdande och måste därför appliceras omedelbart efter
tillblandning. 
Vid användning av flaska:
Blanda en droppe av vätska 1 med en droppe av vätska 2 på ett blandnings-
block med en Single Tim i ca 2 s (ger en självetsande adhesiv). 
Vid användning av SingleDose: 
Lösgör en SingleDose genom att riva av vid perforeringen och håll den tryckta
sidan uppåt. För att aktivera håll SingleDose-blistern mellan tumme och 
pekfinger och tryck på blistern där det med blått står ”press here”: Detta 
sprutar in vätskorna 1 och 2 i proportionerna 1:1 i dipenserbehållaren. Perfo-
rera behållaren med en Single Tim, förstora hålet med en cirkulär rörelse och
blanda väl för att skapa en homogen blandning.

4. Applicering av Futurabond DC
Applicera adhesiven i ett medeltjockt skikt på emalj/dentin och gnugga in den
i tandytan i 20 s.
Obs: Den blandade bondingen är ljushärdande och ska därför inte utsättas för
intensivt omgivande ljus. Operationslampan ska dämpas under appliceringen.

5. Torkning
Torka adhesiven i minst 5 s med luftbläster.

6. Polymerisering
6.1. Direkt restauration
Ljus-, själv- och dualhärdande material 
Bondingskiktet måste polymeriseras med blåljus (halogen eller LED ljus) i 10 s
när ljus-, själv- och dualhärdande restaurationer används.
6.2. Indirekt restauration
Ljushärdande fastsättningskompositer
Bondingskiktet måste polymeriseras med blåljus (halogen eller LED ljus) i 10 s
när ljushärdande fastsättningsmaterial används.
Själv- eller dualhärdande fastsättningsmaterial
Vid applicering av dual- eller självhärdande fastsättningsmaterial ger 
Futurabond DC utmärkt adhesion utan ljushärdning. Futurabond DC kan
också ljushärdas i 10 s som ett extra steg.
Fastsättning av rotstift 
1. Massera in den tillblandade FFuuttuurraabboonndd  DDCC (vätska 1 och 2) på den ock-

lusala delen av preparationen och i rotkanalen i 20 s med en applikator. 
Dunsta lösningsmedlet med en oljefri luftström i 5 s. Avlägsna över-
skottsmaterial genom att badda lätt med ett absorberande papper. Ljus-
härda iinnttee bondinglagret.

22.. Efter att preparerat rotstiftet enligt tillverkarens instruktioner, placera det i
rotkanalen med användning av ett lämpligt cement, som RReebbiillddaa  DDCC eller 
BBiiffiixx  QQMM (se respektive bruksanvisning). Sikta på att få ett lätt överskott av 
cement.

33.. Ljushärda i minst 40 s för att fixera rotstiftet och härda den FFuuttuurraabboonndd
DDCC som applicerats på den ocklusala ytan.

7. Råd vid fastsättning av Marylandbroar
Före fastsättning av Marylandbroar måste emaljen ruggas upp eller etsas med
fosforsyragel innan Futurabond DC appliceras.
Självetsande bondingmaterial är mindre effektiva på opreparerad emalj. Appli-
cering av bondingmaterial på emalj som inte har slipats eller ruggats upp kan
leda till missfärgning av kanten. För optimal adhesion med Futurabond DC ska
emaljen vid klass III, IV, V och vid diastemaslutningar prepareras i förväg. 

Varnings- och försiktighetsåtgärder:
- Blisterförpackningen får inte brytas före aktivering. Blister med tydlig skada som 
skrynklor eller brott ska inte användas. 

- Skada inte blisterns folie eller etikett vare sig på över- eller undersidan med 
fingernaglarna.

- Använd inte någon typ av instrument vid aktiveringen. Aktivering ska enbart ske 
med tumme och pekfinger, med tummen exakt placerad på etikettens markering
och pekfingret exakt på andra sidan av förpackningen.

- Aktivering och därpå följande punktering av folien med Single Tim ska inte ske i 
närheten av ögonen.

- Tryck aldrig samtidigt på båda sidor av behållaren och pressa inte heller vätskan 
fram och tillbaka mella behållarna.

- Fenolhaltiga ämnen (t.ex. temporära material innehållande eugenol) stör poly-
meriseringen och ska inte användas tillsammans med Futurabond DC.
Futurabond DC innehåller organiska syror, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, kamfer-
kinon, aminer (DABE), BHT, katalysatorna, fluorider och etanol. Futurabond DC
ska inte användas vid känd hypersensitivitet (allergi) mot något av innehållet.
Undvik kontakt med munslemhinna. Vid kontakt med Futurabond DC på 
munslemhinnan kan vita missfärgningar uppstå på grund av koagulation av 
proteiner. Detta är ett reversibelt tillstånd som försvinner inom några dagar. Vid
kontakt med ögon skölj noggrant med rikliga mängder vatten och kontakta 
läkare.

Råd för förvaring och användning:
Stäng noga Futurabond DC efter användning. Förvara upprätt för att garantera
återflöde av vätskan. Förvara vid temperatur mellan 4 °C och 23 °C. 
Värm till rumtemperatur före användning. Utsätt inte Futurabond DC för direkt 
solljus eller operations-belysningen.
Använd inte Futurabond DC efter utgångsdatum.

Våra beredningar är utvecklade för dentalområdet. Den information vi lämnat 
avspeglar vår kunskap i dagsläget om användning av produkten, men innebär ingen
garanti från vår sida. Våra muntliga eller skriftliga upplysningar och/eller råd 
befriar inte användaren från skyldigheten att själv bedöma huruvida produkten är
lämplig för det avsedda ändamålet. Eftersom vi inte kan styra hur produkten 
används faller hela ansvaret på användaren i det enskilda fallet. Vi garanterar 
naturligtvis att vår produkt uppfyller kraven i tillämpliga standarder och motsvarar
de villkor som anges i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.
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Οδηγίες χρήσης

Το FFuuttuurraabboonndd  DDCC είναι ένας διπλού-πολυμερισμού, αυτόαδροποιούμενος συγκολλητι-
κός παράγοντας ενισχυμένος με νάνοσωματίδια, για την δημιουργίας δεσμού μεγάλης
διάρκειας μεταξύ της οδοντικής ουσίας και των φώτο- αύτο- και διπλούπολυμερισμού
εμφρακτικών υλικών χωρίς μικροδιείσδυση. Αυτή η όλα-σε-ένα συγκόλληση αποτελείται
από 2 συστατικά, γεγονός το οποίο αφαιρεί την ανάγκη για ξεχωριστή αδροποίηση, πα-
ρόλα αυτά επιτυγχάνει τις ίδιες συγκολλητικές ιδιότητες όπως και στις συγκολλήσεις με
ολική αδροποίηση.
Το FFuuttuurraabboonndd  DDCC ανέχεται την υπολειπόμενη υγρασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
γενική χρήση με όλες τις φώτο- αύτο- και διπλού- πολυμερισμού σύνθετης ρητίνες, τα
compomers και τα Ormocer®s.

ΕΕννδδεείίξξεειιςς::
- άμεσες αποκαταστάσεις αύτο- ή διπλού- πολυμερισμού σύνθετων ρητινών και 

ανασυστάσεις κολοβωμάτων 
- άμεσες αποκαταστάσεις φώτο- πολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών/compomers/

Ormocer®s
- συγκόλληση ριζικών καρφίδων/αξόνων με διπλού ή αύτο- πολυμεριζόμενη ρητινούχο

κονία
- έμμεσες αποκαταστάσεις: όταν χρησιμοποιείται διπλού- και αύτο- πολυμεριζόμενη 

ρητινούχος κονία για συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών και γεφυρών 

ΕΕφφααρρμμοογγήή::
11.. ΑΑπποοφφυυγγήή  εεππιιμμόόλλυυννσσηηςς

Λόγω της επακόλουθης διαδικασίας εφαρμογής της αποκατάστασης, ένα στεγνό
εργασιακό πεδίου είναι απαραίτητο. Αποφύγετε οποιαδήποτε επιμόλυνση με αίμα
ή σάλιο. Συνιστάται η χρήση ελαστικού απομονωτήρα. 

22.. ΠΠρροοεεττοοιιμμαασσίίαα
Προετοιμάστε την κοιλότητα σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής των εμφράξεων
με συγκόλληση. Ξεπλύνετε επιμελώς την κοιλότητα. Απομακρύνετε την περίσσεια
της υγρασίας με ελαφρύ ρεύμα αέρα. Μην ξηράνετε την οδοντίνη υπερβολικά. Η
επιφάνεια της οδοντίνης πρέπει να παραμείνει ελαφρός υγρή. Αν το δόντι δεν έχει
προετοιμαστεί (π.χ. αυχενικές βλάβες) η επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί 
επιμελώς και τα όρια της αδαμαντίνης θα πρέπει να τραχυνθούν με ένα διαμάντι
φινιρίσματος. Οι περιοχές κοντά στον πολφό πρέπει να προστατεύονται από ένα
κατάλληλο ουδέτερο στρώμα με βάση το υδροξείδιο του ασβεστίου. 

33.. ΑΑννάάμμιιξξηη
Το FFuuttuurraabboonndd  DDCC είναι διπλά πολυμεριζόμενο και γι’ αυτό πρέπει να τοποθετεί-
ται αμέσως μετά την ανάμιξη.
ΧΧρρήήσσηη  ααππόό  ττοο  μμπποουυκκααλλάάκκιι::
Αναμίξτε 1 σταγόνα του Υγρού 1 με 1 σταγόνα του Υγρού 2 σε μία παλέτα ανάμι-
ξης με ένα SSiinnggllee  TTiimm για περίπου 2 δεύτερα (δημιουργείται έτσι ένα αυτο-αδρο-
ποιούμενο συγκολλητικό).
ΧΧρρήήσσηη  ττωωνν  SingleDose::
Διαχωρίστε ένα blister SingleDose από την καρτέλα τους και γυρίστε την τυπω-
μένη επιφάνεια προς τα πάνω.  Για την ενεργοποίηση, κρατήστε το blister Single
Dose ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη και πιέστε εκεί που αναγράφει με μπλε
γράμματα ¨press here¨. Έτσι εγχέεται το Υγρό 1 στο Υγρό 2 μέσα στην κοιλότητα
ανάμιξης σε αναλογία 1:1. Σπάστε την φολίδα στην κοιλότητα ανάμιξης με ένα 
SSiinnggllee  TTiimm, μεγεθύνετε το άνοιγμα με κυκλικές κινήσεις και δημιουργείστε ένα ομοι-
ογενές μίγμα αναμιγνύοντας.

44.. ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  FFuuttuurraabboonndd  DDCC
Εφαρμόστε ένα στρώμα μετρίου πάχους συγκολλητικού στην αδαμαντίνη/οδον-
τίνη και κάνετε με αυτό μασάζ στην οδοντική ουσία για 20 δεύτερα. Παρακαλώ
προσέξτε: ο αναμεμειγμένος συγκολλητικός παράγοντας είναι διπλά-πολυμεριζό-
μενος, και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να εκτίθεται άμεσα με το φυσικό φως. Το
φως του οδοντιατρικού προβολέα θα πρέπει να χαμηλώνει κατά την εφαρμογή.  

55.. ΣΣττέέγγννωωμμαα
Στεγνώστε το στρώμα του συγκολλητικού με ρεύμα αέρος για τουλάχιστο 5 δεύτερα.

66.. ΠΠοολλυυμμεερριισσμμόόςς
66..11..  ΆΆμμεεσσηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη
ΦΦώώττοο--  ΑΑύύττοο--  κκααιι  ΔΔιιππλλοούύ--  πποολλυυμμεερριισσμμοούύ  υυλλιικκάά
Το συγκολλητικό στρώμα πρέπει να πολυμερίζεται με μπλε φως (αλογόνου ή LED-
φως) για 10 δεύτερα όταν χρησιμοποιείται φώτο- αύτο- και διπλά- πολυμεριζό-
μενα υλικά αποκατάστασης
66..22..  ΈΈμμμμεεσσηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη
ΦΦώώττοο--  πποολλυυμμεερριιζζόόμμεενναα  υυλλιικκάά  σσυυγγκκόόλλλληησσηηςς  σσύύννθθεεττηηςς  ρρηηττίίννηηςς
Το συγκολλητικό στρώμα πρέπει να πολυμερίζεται με μπλε φως (αλογόνου ή LED-
φως) για 10 δεύτερα όταν χρησιμοποιείτε φώτο-πολυμεριζόμενα υλικά συγκόλλη-
σης. 
ΑΑύύττοο--  κκααιι  ΔΔιιππλλοούύ--  πποολλυυμμεερριισσμμοούύ  υυλλιικκάά  σσυυγγκκόόλλλληησσηηςς
Με την εφαρμογή αύτο- και διπλού- πολυμερισμού υλικών συγκόλλησης, το 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC παρέχει επίσης εξαιρετική συγκόλληση χωρίς φωτο-πολυμερισμό.
Το FFuuttuurraabboonndd  DDCC μπορεί επίσης να φωτο-πολυμεριστεί για 10 δεύτερα με μπλε
φως (αλογόνου ή LED-φως) σαν προαιρετικό βήμα.  
ΣΣυυγγκκόόλλλληησσηη  ρριιζζιικκώώνν  κκααρρφφίίδδωωνν//ααξξόόννωωνν
11.. Κάνετε μασάζ του αναμεμειγμένου FFuuttuurraabboonndd  DDCC (υγρό 1 και υγρό 2) πάνω

στην μασητική επιφάνεια του κολοβώματος και του ριζικού σωλήνα για 20 δεύ-
τερα με ένα εργαλείο εφαρμογής. Διασκορπίστε τον διαλύτη με ρεύμα αέρος 
ελεύθερο ελαίου για 5 δεύτερα. Απομακρύνετε την περίσσεια του υλικού 
ταμπονάροντάς την με μια απορροφητική ταινία ή χαρτί. ΜΜηηνν φωτο-πολυμερί-
σετε το συγκολλητικό στρώμα.

22.. Έχοντας προετοιμάσει τον ριζικό άξονα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή, εισχωρήστε τον στο ριζικό κανάλι χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο 
υλικό συγκόλλησης όπως το RReebbiillddaa  DDCC ή το BBiififixx  QQMM (βλ.αντίστοιχες οδηγίες 
χρήσης). Σκοπός εδώ είναι η διατήρηση ελάχιστης περίσσειας της κονίας.

33.. Φωτο-πολυμερίστε για τουλάχιστον 40 δεύτερα για να σταθεροποιηθεί ο ριζικός
άξονας και στη συνέχεια πολυμερίστε το FFuuttuurraabboonndd  DDCC που έχει τοποθετηθεί 
στην μασητική επιφάνεια  

77..  ΣΣυυμμββοουυλλέέςς  γγιιαα  σσυυγγκκόόλλλληησσηη  γγεεφφυυρρώώνν  MMaarryyllaanndd
Για την συγκόλληση γεφυρών Maryland, η αδαμαντίνη θα πρέπει είτε να τραχυν-
θεί είτε να προετοιμαστεί με αδροποιητικό ζελέ φωσφορικού οξέως πριν την το-
ποθέτηση του FFuuttuurraabboonndd  DDCC.
Τα αυτό-αδροποιούμενα συγκολλητικά υλικά είναι λιγότερο αποτελεσματικά στη
μη-προετοιμασμένη αδαμαντίνη. Η τοποθέτηση συγκολλητικού υλικού σε αδαμαν-
τίνη που δεν έχει τροχιστεί ή λοξοτομηθεί μπορεί να οδηγήσει σε δυσχρωμίες των
ορίων. Για ιδανικά αποτελέσματα συγκόλλησης με το FFuuttuurraabboonndd  DDCC, η αδαμαν-
τίνη θα πρέπει να προετοιμαστεί πρωταρχικά σε κοιλότητες ομάδας III, IV, V και με
κλειστά διαστήματα.

ΣΣυυμμββοουυλλέέςς  κκααιι  ππρροολληηππττιικκάά  μμέέττρραα::
- Μην ανοίγετε τα blister πριν από την χρήση. Blisters με εμφανή σημάδια όπως πτυ-

χές ή ατέλειες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Μην τραυματίζετε τα blister ούτε να χαράζετε την πάνω ή την κάτω όψη τους με το 

νύχι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα εργαλείο για την ενεργοποίηση. Μόνο ο αντίχειρας και ο

δείκτης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση, με τον αντίχειρα 
τοποθετημένο ακριβώς στην θέση που ενδείκνυται και τον δείκτη τοποθετημένο στην 
ακριβώς αντίθετη όψη της κάψουλας.

- Η ενεργοποίηση και η επακόλουθη διάτρηση της φολίδας με SSiinnggllee  TTiimm δεν θα 
πρέπει να γίνεται κοντά στα μάτια.

- Μην πιέζετε ποτέ ταυτόχρονα τα δύο ρεζερβουάρ ή μην πιέζετε το υγρό μπρος – 
πίσω ανάμεσα στα ρεζερβουάρ. 

- Οι φαινολικές ουσίες (π.χ. προσωρινά συγκολλητικά με ευγενόλη) εμποδίζουν τον
πολυμερισμό και δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το FFuuttuurraabboonndd  DDCC. Το 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC περιέχει οργανικά οξέα, Bis-GMA, ΗΕΜΑ, ΤΜΡΤΜΑ, καμφοροκινόνη, 
αμίνες, (DABE), BHT, καταλύτες, φθόρια και εθανόλη. Το FFuuttuurraabboonndd  DDCC δεν θα πρέ-
πει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γνωστών υπερευαισθησιών (αλλεργίες) σε 
οποιοδήποτε από αυτά τα συστατικά. Αποφεύγετε την επαφή με το βλεννογόνο του 
στόματος. Η επαφή του FFuuttuurraabboonndd  DDCC με το βλεννογόνο του στόματος μπορεί να
προκαλέσει λευκές κηλίδες που δημιουργούνται από την πήξη των πρωτεϊνών. Αυτή
είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση η οποία υποχωρεί μέσα σε λίγες μέρες. Σε 
περίπτωση επαφής του με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και 
συμβουλευτείτε ένα οφθαλμίατρο. 

ΣΣυυμμββοουυλλέέςς  γγιιαα  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  κκααιι  χχρρήήσσηη::
Κλείνετε σφιχτά τα μπουκαλάκια του FFuuttuurraabboonndd  DDCC μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε σε
κατακόρυφη θέση για να εξασφαλίσετε την επιστροφή του υγρού στο μπουκαλάκι. Απο-
θηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 °C - 23 °C. Επιτρέψτε στο FFuuttuurraabboonndd  DDCC  να φθά-
σει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Μην εκθέτετε το FFuuttuurraabboonndd  DDCC σε
άμεσο ηλιακό φως ή στο φως του οδοντιατρικού προβολέα. Μην χρησιμοποιείτε το 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC μετά την ημερομηνία λήξης.

Τα παρασκευάσματά μας δημιουργήθηκαν για οδοντιατρική χρήση. Όσον αφορά στην
εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας, οι πληροφορίες που δίνονται είναι βασισμέ-
νες στην πολυετή γνώση μας και δεν είναι υποχρεωτικές. Οι πληροφορίες και οι συμ-
βουλές μας δεν αποκλείουν τη δική σας εξέταση και δοκιμή των προϊόντων ως προς
την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Όμως για οποιαδήποτε δοκιμή
που γίνεται χωρίς τον δικό μας έλεγχο, η ευθύνη είναι αποκλειστικά του χρήστη. Φυσικά,
εγγυόμαστε για την ποιότητα των παρασκευασμάτων μας σύμφωνα με τις υπάρχουσες
ρυθμίσεις και ανάλογα με τους καθορισμένους γενικούς όρους πώλησης και διάθεσης.

Инструкция по применению
РРааззрреешшеенн  кк  ппррииммееннееннииюю  ннаа  ттееррррииттооррииии  

№№  ФФСС33  22000099//0055771133

ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ  – усиленный наночастицами самопротравливающий бонд двой-
ного отверждения для получения устойчивого соединения без нарушения крае-
вого прилегания между твердыми тканями зуба и пломбировочным/фиксирующим
материалом фото-, химического или двойного отверждения. Данный самопро-
травливающий адгезив состоит из 2 компонентов. 
Без отдельного протравливания зубных тканей ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ достигает таких
же показателей адгезии, как и препараты на основе тотального травления. 
ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ толерантен к остаточной влаге.
ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ  универсален и применяется со всеми  композитами, компомерами
и Oрмокер®ами фото-, химического или двойного отверждения.

ООббллаассттии  ппррииммееннеенниияя//ппооккааззаанниияя::
- Прямые реставрации и наращивание культи зуба с помощью композитов 

химического или двойного отверждения
- Прямые фотополимерные реставрации на основе композитов/компоме-

ров/Oрмокер®ов
- Φиксация корневых штифтов с помощью композитных цементов химиче-

ского или двойного отверждения
- Непрямые реставрации; при применении композитных цементов химиче-

ского или двойного отверждения для фиксации вкладок, накладок, коронок 
и мостовидных протезов

ППррииммееннееннииее::
11.. ИИззоолляяцциияя  ррааббооччееггоо  ппоолляя

Необходимым условием для аппликации пломбировочного материала яв-
ляется изоляция рабочего поля. Исключить любые загрязнения полости кро-
вью или слюной. Рекомендуется применять коффердам.

22.. ППррееппааррииррооввааннииее
Препарировать полость в соответствии с принципами адгезивной техники
пломбирования. Промыть полость водой. Избыточную влагу удалить с помо-
щью слабой воздушной струи. Дентин не пересушивать. Целью является по-
лучение слегка влажной поверхности дентина. Непрепарированную
поверхность (напр., пришеечный некариозный дефект) тщательно очистить и
обработать края эмали алмазным финиром. Участки непосредственной бли-
зости к пульпе покрыть соответствующей прокладкой на основе гидроксида
кальция.

33.. ССммеешшииввааннииее
ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ представляет собой материал двойного отверждения, по-
этому наносить его следует сразу же после смешивания.
ИИссппооллььззооввааннииее  ффллааккооннаа::
В течение ≈ 2 с на специальной пластинке смешать с помощью ССииннгглл  ТТиимм
одну каплю жидкости 1 с одной каплей жидкости 2 (для получения самопро-
травливающего адгезива).
ИИссппооллььззооввааннииее  УниДозы::
Отделить УниДозу по линии перфорации и повернуть вверх стороной с на-
печатанным текстом. Взять блистерную упаковку УниДозы большим и указа-
тельным пальцами и активировать ее, нажимая с усилием на синюю часть
блистера с маркировкой «press here». Благодаря этому жидкость  1 попадет
в заборную емкость в соотношении 1:1 к жидкости 2. С помощью ССииннгглл  ТТиимм
проткнуть фольгу, круговым движением расширить отверстие и многократ-
ным перемешиванием  получить гомогенную смесь жидкостей 1 и 2.

44.. ААппппллииккаацциияя  ФФууттууррааббооннддаа  ДДЦЦ
Нанести адгезив не слишком тонким слоем на эмаль/дентин и втирать в ткани
зуба в течение 20 с.
Указание: Смешанный бондинг полимеризуется под воздействием света, по-
этому стоит избегать слишком интенсивного освещения. Во время апплика-
ции следует выключить/отвернуть операционную лампу.

55.. ВВыыссуушшииввааннииее
Слой адгезива сушить воздушной струей не менее 5 с.

66..  ППооллииммееррииззаацциияя
66..11  ППрряяммааяя  рреессттаавврраацциияя
ММааттееррииааллыы  ффооттоо--,,  ххииммииччеессккооггоо  ии  ддввооййннооггоо  ооттввеерржжддеенниияя
При применении материалов фото-, химического или двойного отверждения
бондинговый слой требуется полимеризовать синим светом (галогенная или
светодиодная лампа) в течение 10 с.
66..22  ННееппрряяммааяя  рреессттаавврраацциияя
ССввееттооооттввеерржжддааееммыыее  ккооммппооззииттыы  ддлляя  ффииккссааццииии
При применении светоотверждаемых материалов для фиксации бондинго-
вый слой полимеризовать синим светом (галогенная или светодиодная лампа)
в течение 10 с.
ККооммппооззииттыы  ддлляя  ффииккссааццииии  ххииммииччеессккооггоо  ииллии  ддввооййннооггоо  ооттввеерржжддеенниияя
При применении материалов для фиксации химического или двойного 
отверждения ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ создает хорошее сцепление в том числе и без
фотополимеризации.
По усмотрению возможна дополнительная фотополимеризация синим све-
том (галогенная или светодиодная лампа) в течение 10 с.
ФФииккссаацциияя  ккооррннееввыыхх  шшттииффттоовв  
11. Для фиксации корневых штифтов замешанный ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ (жидко-

сти 1 и 2) втирать аппликатором в корневой канал и на окклюзионные
поверхности культи в течение 20 с. Растворитель  раздуть воздухом без 
примесей масла в течение 5 с. Возможные излишки материала в канале 
удалить с помощью впитывающих бумажных штифтов. Бондинговый 
слой ннее полимеризовать.

22.. Штифт, подготовленный согласно рекомендациям производителя, зафик-
сировать в корневом канале с помощью подходящего фиксирующего 
композитного цемента, напр., РРееббииллььддаа  ДДЦЦ или ББииффиикксс  ККММ (см. соответ-
ствующую инструкцию по применению), при этом важно наличие незначи-
тельного избытка цемента в корневом канале.

33.. Для фиксации корневого штифта и для полимеризации ФФууттууррааббооннддаа  ДДЦЦ, 
нанесенного на окклюзионную поверхность, полимеризовать в течение 
минимум 40 с.  

77.. УУккааззаанниияя  ппоо  ффииккссааццииии  ммээррииллееннддссккиихх  ммооссттоо
При использовании ФФууттууррааббооннддаа  ДДЦЦ для фиксации мэрилендских мостов
перед  нанесением бондинга создать на эмали шероховатость или протра-
вить ее травильным гелем на основе фосфорной кислоты.
На непрепарированной эмали самопротравливающие бонды менее 
эффективны. Избыточное нанесение бонда на нешлифованную или 
нескошенную эмаль может вызвать краевое окрашивание. Для оптимальных
результатов адгезии с использованием ФФууттууррааббооннддаа  ДДЦЦ при дефектах эмали
III, IV, V классов и диастеме следует выполнить предварительное препариро-
вание. 

УУккааззаанниияя,,  ммееррыы  ппррееддооссттоорроожжннооссттии::
- До активации блистерную упаковку не сгибать. Если у блистера есть види-

мые повреждения, напр., складки, загибы, в таком случае его больше не 
использовать. 

- Не допускать повреждений фольги и этикетки ногтями с верхней или нижней 
стороны.

- Не использовать для активации какие-либо инструменты. Активировать 
только с помощью большого и указательного пальцев, причем большой 
палец должен располагаться точно на маркировке этикетки, а указательный – 
с противоположной стороны снизу.

- Не выполнять активацию и прокалывание с помощью ССииннгглл  ТТиимм в непос-
редственной близости от глаз.

- Не нажимать на обе емкости сразу и не перемещать жидкость между ними 
туда – обратно.

- Фенольные субстанции (напр., эвгенолсодержащие временные материалы) 
нарушают полимеризацию и поэтому не должны контактировать с 
ФФууттууррааббооннддоомм  ДДЦЦ. ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ содержит органические кислоты Bis-GMA,
НЕМА, ТМРТМА, камферхинон, амины (DABE), ВНТ, катализаторы, фтор и 
этанол. При наличии повышенной чувствительности (аллергии) к данным 
компонентам ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ, следует отказаться от его применения.
Избегать контакта со слизистой оболочкой полости рта. Слизистая оболочка
при контакте с ФФууттууррааббооннддоомм  ДДЦЦ может приобретать 
белесоватый оттенок из-за коагуляции протеинов. Это обратимые явления, 
проходящие в течение нескольких дней. В случае попадания 
ФФууттууррааббооннддаа  ДДЦЦ в глаза промыть большим количеством воды и обратиться 
к врачу. 

УУккааззаанниияя  ппоо  ххррааннееннииюю  ии  ппррииммееннееннииюю::
Флаконы с ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ после применения плотно закрыть. Хранить в верти-
кальном положении, чтобы обеспечить стекание жидкости во флакон. Хранить
при температуре 4 °C - 23 °С. Перед применением выдержать при комнатной тем-
пературе. Не оставлять ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ под прямыми солнечными лучами или опе-
рационной лампой. После истечения срока годности ФФууттууррааббоонндд  ДДЦЦ  не 
применять!

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. 
Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные
и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно
честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или консультация не из-
бавляют Вас от того, чтобы проверять поставляемые нами препараты на их при-
годность к использованию в задуманных целях. Поскольку применение наших
препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится ис-
ключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших
материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - установленным
стандартам.

FFuuttuurraabboonndd  DDCC to podwójnie wiążący, samowytrawiający system łączący wzmocniony
nanocząsteczkami, przeznaczony do tworzenia trwałego połączenia pomiędzy tkankami
zęba a materiałami wypełniającymi polimeryzowanymi za pomocą światła, samopoli-
meryzującymi oraz podwójnie wiążącymi bez przecieku brzeżnego. Ten materiał typu
wszystko-w-jednym (all-in-one) zawiera dwa składniki, dzięki którym można wyelimi-
nować oddzielny etap wytrawiania przy zachowaniu takich samych właściwości adhe-
zyjnych jak systemy przeznaczone do stosowania w technice całkowitego wytrawiania
(total etch).
FFuuttuurraabboonndd  DDCC nie jest wrażliwy na nieznaczną wilgoć i może być stosowany w połą-
czeniu ze wszystkimi materiałami kompozytowymi, kompomerami i Ormocer®ami poli-
meryzowanymi za pomocą światła, samopolimeryzującymi i podwójnie wiążącymi.

WWsskkaazzaanniiaa::
- Wypełnienia kompozytowe lub odbudowa zrębu zęba metodą  bezpośrednią z 

samopolimeryzujących lub podwójnie wiążących materiałów kompozytowych
- Wypełnienia wykonywane metodą bezpośrednią ze światłoutwardzalnych 

materiałów kompozytowych, kompomerów lub Ormocer®ów 
- Mocowanie wkładów lub ćwieków korzeniowych za pomocą cementów kompo-

zytowych podwójnie wiążących lub samopolimeryzujących
- Wypełnienia wykonywane metodą pośrednią; w połączeniu z cementami kompo-

zytowymi podwójnie wiążącymi lub samopolimeryzującymi do osadzania wkładów, 
nakładów, koron i mostów

ZZaassttoossoowwaanniiee::
11..  ZZaappoobbiieeggaanniiee  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiuu

Ze względu na to, że po położeniu systemu wiążącego będzie wykonywana od-
budowa, konieczne jest zapewnienie suchości pola zabiegowego. Należy unikać
zanieczyszczenia krwią lub śliną. Zaleca się stosowanie koferdamu.

22..  PPrrzzyyggoottoowwaanniiee
Opracować ubytek zgodnie z zasadami obowiązującymi dla techniki odbudowy
adhezyjnej. Dokładnie wypłukać ubytek. Usunąć nadmiar wody delikatnym stru-
mieniem powietrza. Nie należy przesuszać zębiny. Powierzchnia zębiny powinna
pozostać lekko wilgotna. Jeśli nie opracowywano zęba (np. w przypadku ubytków
przyszyjkowych), należy dokładnie oczyścić powierzchnię i schropowacić brzeg
szkliwa za pomocą diamentowego wiertła do wykańczania preparacji. Okolice po-
łożone blisko miazgi należy zabezpieczyć przy użyciu odpowiedniego podkładu
na bazie wodorotlenku wapnia.

33..  MMiieesszzaanniiee
FFuuttuurraabboonndd  DDCC ma podwójny mechanizm wiązania, dlatego należy go nakładać
bezpośrednio po zmieszaniu.
WW  pprrzzyyppaaddkkuu  wweerrssjjii  ww  bbuutteelleecczzccee::
Mieszać 1 kroplę płynu Liquid 1 i 1 kroplę płynu Liquid 2 na podkładce do mie-
szania za pomocą końcówki SSiinnggllee  TTiimm przez około 2 sekundy (uzyskujemy w ten
sposób samowytrawiający system wiążący).
WW  pprrzzyyppaaddkkuu  ssttoossoowwaanniiaa  wweerrssjjii SingleDose:
Otworzyć opakowanie SingleDose, przerywając je wzdłuż perforacji i wyciągając
stroną zadrukowaną do góry. W celu aktywacji chwycić blister SingleDose kciu-
kiem i palcem wskazującym i ścisnąć go w miejscu, gdzie widnieje niebieski napis
„press here” („naciśnij tutaj”). W ten sposób płyn Liquid 1 jest wstrzykiwany do
płynu Liquid 2, znajdującego się w podajniku, w stosunku 1 : 1. Przekłuć folię po-
dajnika za pomocą końcówki SSiinnggllee  TTiimm, powiększyć otwór ruchami okrężnymi i
dokładnie wymieszać płyny do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

44..  NNaakkłłaaddaanniiee  pprreeppaarraattuu  FFuuttuurraabboonndd  DDCC
Nałożyć na szkliwo/zębinę warstwę systemu wiążącego o średniej grubości i wcie-
rać go w powierzchnię zęba przez 20 s.
Wskazówka: Zmieszany system wiążący jest światłoutwardzalny, dlatego należy
unikać kontaktu z intensywnym światłem. Zaleca się przyciemnić lampę zabie-
gową podczas aplikacji. 

55..  SSuusszzeenniiee
Rozdmuchać warstwę systemu wiążącego przez 5 s przy użyciu lekkiego stru-
mienia powietrza.

66..  PPoolliimmeerryyzzaaccjjaa
66..11..  OOddbbuuddoowwaa  mmeettooddąą  bbeezzppoośśrreeddnniiąą
MMaatteerriiaałłyy  śśwwiiaattłłoouuttwwaarrddzzaallnnee,,  ssaammooppoolliimmeerryyzzuujjąąccee  ii  ppooddwwóójjnniiee  wwiiąążżąąccee
W przypadku stosowania materiału światłoutwardzalnego, samopolimeryzującego
lub podwójnie wiążącego należy polimeryzować warstwę systemu wiążącego przy
użyciu niebieskiego światła (lampy halogenowej lub LED) przez 10 s.
66..22..  OOddbbuuddoowwaa  mmeettooddąą  ppoośśrreeddnniiąą
Światłoutwardzalne cementy kompozytowe
W przypadku stosowania cementów światłoutwardzalnych należy polimeryzować
warstwę systemu wiążącego przy użyciu niebieskiego światła (lampy halogeno-
wej lub LED) przez 10 s.
CCeemmeennttyy  ssaammooppoolliimmeerryyzzuujjąąccee  lluubb  ppooddwwóójjnniiee  wwiiąążżąąccee
W przypadku stosowania cementów samopolimeryzujących lub podwójnie wią-
żących system FFuuttuurraabboonndd  DDCC zapewnia doskonałą adhezję bez konieczności
polimeryzacji za pomocą światła. Można także opcjonalnie naświetlać preparat
FFuuttuurraabboonndd  DDCC za pomocą niebieskiego światła (lampy halogenowej lub LED)
przez 10 s.
CCeemmeennttoowwaanniiee  ććwwiieekkóóww  kkoorrzzeenniioowwyycchh
11..  Wcierać wymieszany preparat FFuuttuurraabboonndd  DDCC  (zmieszane płyny 1 i 2) w

powierzchnię okluzyjną podbudowy i ściany kanału korzeniowego przez 
20 s za pomocą aplikatora. Rozdmuchać powietrzem przez 5 s w celu 
odparowania rozpuszczalnika. Usunąć nadmiary materiału za pomocą 
papierowego sączka. NNiiee  ppoolliimmeerryyzzoowwaaćć  warstwy systemu wiążącego za
pomocą światła.

22.. Zgodnie z zaleceniami producenta przygotowany wkład korzeniowy należy
mocować na odpowiedni cement mocujący np. RReebbiillddaa  DDCC lub BBiiffiixx  QQMM  
(odpowiednie instrukcje obsługi), przy zachowaniu niewielkiego nadmiaru 
cementu umieścić w kanale korzeniowym.

33..  Aby utwardzić zamocowany wkład i utwardzić FFuuttuurraabboonndd  DDCC w części koro-
nowej należy polimeryzować  min. 40 s. 

77..  PPoorraaddaa  ddoottyycczząąccaa  cceemmeennttoowwaanniiaa  mmoossttóóww  ttyyppuu  MMaarryyllaanndd
W przypadku cementowania mostu typu Maryland należy przed nałożeniem pre-
paratu FFuuttuurraabboonndd  DDCC schropowacić powierzchnię szkliwa lub wytrawić ją za po-
mocą kwasu fosforowego.
Samowytrawiające systemy wiążące mniej skutecznie działają na nieopracowaną
powierzchnię szkliwa. Nałożenie systemu wiążącego na szkliwo, które nie zostało
schropowacone lub ścięte, może prowadzić do przebarwiania brzegów uzupeł-
nienia. Dla uzyskania przy pomocy materiału FFuuttuurraabboonndd  DDCC optymalnej adhezji
należy w przypadku ubytków klasy III, IV i V oraz z przypadku zamykania diastemy
przygotować wcześniej szkliwo.

OOssttrrzzeeżżeenniiaa  ii  śśrrooddkkii  oossttrroożżnnoośśccii::
- Nie otwierać blistra przed aktywacją materiału. Nie należy stosować blistrów, na 

których widać uszkodzenia, na przykład zgiętych lub poskręcanych.
- Nie należy uszkadzać folii blistra ani etykiety na którejkolwiek z powierzchni za 

pomocą paznokci.
- W celu aktywacji materiału nie należy stosować żadnych narzędzi. Do aktywacji  

należy używać wyłącznie kciuka i palca wskazującego, umieszczając kciuk dokład-
nie w oznaczonym miejscu, a palec wskazujący dokładnie po przeciwnej stronie 
opakowania.

- Podczas aktywacji i następnie przekłuwania folii za pomocą końcówki SSiinnggllee  TTiimm  
należy trzymać opakowanie z dala od oczu.

- Nigdy nie należy ściskać pojemnika jednocześnie z dwóch stron ani przelewać 
płynu w tę i z powrotem z jednego pojemnika do drugiego. 

- Związki fenolowe (np. materiały do wypełnień tymczasowych zawierające eugenol)
zaburzają polimeryzację, dlatego nie należy używać ich wraz z preparatem 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC. Preparat FFuuttuurraabboonndd  DDCC zawiera kwasy organiczne, Bis-GMA,
HEMA, TMPTMA, kamforochinon, aminy (DABE), BHT, katalizatory i etanol. Przy 
rozpoznanej nadwrażliwości (alergiach) na składniki FFuuttuurraabboonndd  DDCC należy zrezyg-
nować z aplikacji preparatu. Unikać kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej. Kontakt
preparatu FFuuttuurraabboonndd  DDCC z błoną śluzową jamy ustnej może spowodować 
koagulację białek objawiającą się odwracalnym białawym przebarwieniem śluzówki,
ustępującym w ciągu kilku dni. W razie kontaktu z oczami przemyć je dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza.

PPoorraaddyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzeecchhoowwyywwaanniiaa  ii  uużżyycciiaa::
Po zastosowaniu preparatu FFuuttuurraabboonndd  DDC należy szczelnie zamknąć buteleczki. 
Przechowywać w pozycji pionowej, aby umożliwić spływanie płynu. Przechowywać w
temperaturze 4 °C - 23 °C. Przed zastosowaniem pozostawić preparat FFuuttuurraabboonndd  DDCC
do osiągnięcia temperatury pokojowej. Preparatu FFuuttuurraabboonndd nie wolno poddawać
bezpośredniemu narażeniu na światło słoneczne lub światło lampy stomatologicznej.
Nie należy stosować preparatu FFuuttuurraabboonndd  DDCC po upływie daty przydatności.

Oferowane przez nas preparaty opracowano do stosowania w stomatologii. Udzielamy
ustnych i pisemnych porad dotyczących stosowania dostarczonych przez nas prepa-
ratów wedle naszej najlepszej wiedzy, nie możemy jednak ponosić za nie odpowie-
dzialności. Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniają Państwa z
obowiązku sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamie-
rzonych celów. Ponieważ stosowanie naszych produktów przebiega bez naszej kon-
troli, odpowiedzialność za ich prawidłowe użycie leży całkowicie po Państwa stronie.
Oczywiście gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów spełniających obec-
nie obowiązujące normy oraz standardy opisane w ogólnych warunkach dostarczania i
sprzedaży produktów.

FFuuttuurraabboonndd  DDCC je duálně tuhnoucí, samoleptací bond zesílený nano-částicemi, ur-
čený k vytvoření pevné vazby mezi zubní hmotou a světlem, samo a duálně poly-
merujícími výplňovými materiály bez netěsností při okrajích. Toto samoleptací
adhezivum se skládá ze dvou složek a odstraňuje tak nutnost samostatného lep-
tání, přičemž dosahuje stejných vazebných vlastností jako preparáty typu total-etch
(totálního leptání). 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC toleruje zbytkovou vlhkost a může být univerzálně použit pro svět-
lem, samo, duálně tuhnoucí kompozita, kompomery a Ormocer®y.

IInnddiikkaaccee::
- Přímé, samo- nebo duálně-polymerující kompozitní výplně a korunkové dostavby.
- Přímé, světlem tuhnoucí výplně na bázi kompozit/kompomerů/Ormocer®ů
- Upevnění kořenových pinů/čepů duálními nebo samo tuhnoucími kompozitními

cementy
- Nepřímé rekonstrukce; s použitím duálně nebo samo tuhnoucích kompozitních 

cementů k upevnění inlejí, onlejí, korunek a můstků

AApplliikkaaccee::

11..  PPrreevveennccee  kkoonnttaammiinnaaccee
K aplikaci výplňového materiálu je nezbytně nutné suché pracovní pole. 
Zabraňte kontaminaci krví nebo slinami. Doporučuje se použití kofferdamu.

22..  PPrreeppaarraaccee
Preparaci kavity proveďte podle zásad adhezivní výplňové techniky. Kavitu dů-
kladně vypláchněte. Přebytečnou vlhkost odstraňte slabým proudem vzduchu.
Nepřesušte dentin. Povrch dentinu by měl zůstat mírně vlhký. Jestliže zub nebyl
preparován (např. u defektu krčku), musí být jeho povrch důkladně vyčištěný a
okraj skloviny zdrsněný diamantovým brouskem pro dokončování. Místa v blíz-
kosti pulpy mají být chráněná vhodnou podložkou na bázi kalcium hydroxidu.

33..  NNaammíícchháánníí
FFuuttuurraabboonndd  DDCC je duálně-tuhnoucí materiál, a proto se musí použít ihned po
namíchání. 
PPoouužžíívvááttee--llii  mmaatteerriiááll  vv  llaahhvviiččccee::  
Rozmíchejte 1 kapku tekutiny 1 a 1 kapku tekutiny 2 a na míchací destičce mí-
chejte mikro-aplikátorem SSiinnggllee  TTiimm přibližně 2 s (vzniká samoleptací adhezivum).
PPoouužžíívvááttee--llii  SingleDose::
Oddělte jeden SingleDose v místě perforace a obraťte potištěnou stranou na-
horu. SingleDose blistr podržte mezi palcem a ukazováčkem a blistr zmáčk-
nete v místě označeném modrým nápisem “press here”, čímž blistr aktivujete.
Díky tomu se tekutina 1 vstříkne do tekutiny 2 v míchacím prolisu v poměru 1:1. 
Aplikátorem SSiinnggllee  TTiimm propíchněte fólii nad míchacím prolisem, otvor zvětšete
krouživým pohybem a opakovaným kroužením dobře promíchejte, až vytvoříte
homogenní směs.

44..  AApplliikkaaccee  FFuuttuurraabboonndd  DDCC  
Na sklovinu/dentin naneste středně silnou vrstvu adheziva a vtírejte do zubní
tkáně asi 20 s. Pozor: Obsažený bond je světlem tuhnoucí, proto namíchaný
materiál nevystavujte působení intenzivního světla. Při nanášení je potřeba ztlu-
mit i světlo zubní soupravy.

55..  SSuuššeenníí
Adhezivní vrstvu vysoušejte po dobu 5 s vzduchovou pistolí.

66..  VVyyttvvrrzzoovváánníí
66..11..  PPřříímméé  vvýýppllňňoovvéé  mmaatteerriiáállyy
SSvvěěttlleemm,,  ssaammoo  aa  dduuáállnněě  ttuuhhnnoouuccíí  mmaatteerriiáállyy
Používáte-li světlem, samo a duálně tuhnoucí výplňové materiály, musí se vrstva
bondu vytvrzovat pod modrým světlem (halogen nebo LED) po dobu 10 s. 
66..22..  NNeeppřříímméé  vvýýppllňňoovvéé  mmaatteerriiáállyy
SSvvěěttlleemm  ttuuhhnnoouuccíí  uuppeevvňňoovvaaccíí  ((lluuttiinngg))  kkoommppoozziittaa
Používáte-li světlem tuhnoucí upevňovací (luting) materiály, musí se vrstva
bondu vytvrzovat pod modrým světlem (halogen nebo LED) po dobu 10 s. 
SSaammoo  nneebboo  dduuáállnněě  ppoollyymmeerruujjííccíí  uuppeevvňňoovvaaccíí  ((lluuttiinngg))  mmaatteerriiáállyy
Při použití s duálně nebo samo tuhnoucími upevňovacími materiály vykazuje
FFuuttuurraabboonndd  DDCC vynikající adhezivní vlastnosti i bez vytvrzení světlem. Nicméně
pro doplnění může být FFuuttuurraabboonndd  DDCC vytvrzen světlem (halogen nebo LED)
po dobu 10 s.  
UUppeevvňňoovváánníí  kkoořřeennoovvýýcchh  ččeeppůů
11.. Promíchaný FFuuttuurraabboonndd  DDCC (tekutina 1 a 2) 20 s vtírejte aplikátorem do 

okluzní plochy pahýlu a kořenového kanálku. Vzduchovou pistolí ofukujte
nanesený roztok po dobu 5 s. 
Přebytečný materiál odstraňte proužkem savého papíru.  
Vrstvu bondu nneevvyyttvvrrzzuujjttee světlem.

22.. Kořenový čep připravený podle pokynů jeho výrobce umístěte s pomocí
vhodného upevňovacího materiálu, jako je RReebbiillddaa  DDCC nebo BBiiffiixx  QQMM (viz 
odpovídající návod k použití), do kořenového kanálku. Cílem je vytlačit 
mírný přebytek cementu.

33.. Kořenový čep fixujte nejméně 40 s vytvrzením polymerační lampou a 
vytvrďte také FFuuttuurraabboonndd  DDCC nanesený na okluzní plošku.

77..  PPookkyynnyy  pprroo  uuppeevvňňoovváánníí  MMaarryyllaannddsskkýýcchh  mmůůssttkkůů
Pro upevňování Marylandských můstků musí být sklovina před nanesením 
FFuuttuurraabboonnddu DDCC  buďto zdrsněná nebo upravená leptacím gelem s obsahem
kyseliny fosforečné.
Na neupravené sklovině jsou samoleptací bondy méně účinné. Aplikace bondu
mimo oblast obroušené a zešikmené skloviny může způsobit okrajové disko-
lorace.  Chcete-li u výplní III., IV. V. třídy a při uzavírání diastema dosáhnout op-
timální adheze pomocí materiálu FFuuttuurraabboonndd  DDCC, musíte předem upravit
sklovinu. 

UUppoozzoorrnněěnníí  aa  pprreevveennttiivvnníí  ooppaattřřeenníí::
- Blistr před aktivací neohýbejte. Nepoužívejte zjevně poškoze- né blistry – zmač-

kané nebo zkroucené. 
- Nepoškoďte nehtem fólii blistru nebo horní štítek ani jeho zadní část.
- K aktivaci nepoužívejte žádný nástroj. Aktivujte pouze pomocí palce a ukazováku, 

přičemž palec musí být přesně na označeném místě a ukazovák na protější straně
balení.

- Aktivace a následné protržení fólie aplikátorem SSiinnggllee  TTiimm se nesmí provádět v
bezprostřední blízkosti očí. 

- Nikdy nemačkejte rezervoár současně na obou stranách a nemačkejte tekutinu
mezi rezervoáry tam a zpět. 

- S materiálem FFuuttuurraabboonndd  DDCC nepoužívejte fenolické hmoty (např. provizorní 
materiály obsahující eugenol), protože narušují polymeraci.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC obsahuje organické kyseliny, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, 
kafrchinon, aminy (DABE), BHT, katalyzátory, fluoridy a etanol. FFuuttuurraabboonndd  DDCC
by se neměl používat v případě známé hypersenzitivity (alergie) na některou z jeho 
složek. Zabraňte kontaktu se sliznicí dutiny ústní. Styk sliznice dutiny ústní s 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC může vlivem koagulace proteinů způsobit zbělání. Jde o dočasný
jev, který zmizí během několika dní. V případě kontaktu s očima, 
vypláchněte čistou vodou a poraďte se s lékařem. 

RRaaddyy  kk  uusskkllaaddnněěnníí  aa  ppoouužžiittíí::
Po použití lahvičky FFuuttuurraabboonndd  DDCC pevně uzavřete. Skladujte postavené, abyste
předešli vytékání tekutiny. Skladujte při teplotě  4 °C - 23 °C. Před použitím nechte,
FFuuttuurraabboonndd  DDCC ohřát na pokojovou teplotu. Materiál FFuuttuurraabboonndd  DDCC nevystavujte
přímému slunečnímu světlu ani světlu zubní soupravy. FFuuttuurraabboonndd  DDCC nepoužívejte
po vypršení data exspirace.

Naše preparáty jsou vyvinuté pro použití v zubním lékařství. Příslušné informace o
použití - ústní/psané jsou podány podle našich nejlepších znalostí, nicméně nezá-
vazně. Na naše informace/ návod se nemůžete odvolávat v případě použití za jiným
účelem, než je uvedeno v návodu. Uživatel našich preparátů je plně zodpovědný za
jejich správnou aplikaci. Zaručujeme samozřejmě kvalitu našich preparátů v souladu
se stávajícími standardy a našimi obecnými dodacími a prodejními podmínkami.

A FFuuttuurraabboonndd  DDCC kettős kötésű, fényrekötő, önsavazó bond, melyet nano-ré-
szecskékkel erősítettek meg, annak érdekében, hogy jobb kötődés jöjjön létre a fog
anyaga és a fényrekötő tömőanyag között, kitűnő széli záródás mellett. Az „all-in-
one” adhezív két komponensből áll. Külön savazásra nincs szükség. A FFuuttuurraabboonndd
DDCC alkalmazásával ugyanolyan jó tapadási eredményeket kapunk, mit a „total-etch-
bondok” használata esetében.
A FFuuttuurraabboonndd  DDCC jól tűri a visszamaradó nedvességet. Minden olyan esetben álta-
lánosan használható, ahol fényrekötő, önkötő, vagy kettőskötésű anyagból készí-
tünk tömést: kompozitok, kompomerek, Ormocer®ek. 

AAllkkaallmmaazzáássii  tteerrüülleetteekk::  
- Önkötő vagy kettős kötésű kompozit restaurációk és csonkfelépíés 
- Fényre kötő kompozit / kompomer / Ormocer®-alapú restaurációk 
- Gyökércsapok rögzítésére kettőskötésű vagy önkötő kompozitokkal
- Indirekt restaurációk beragasztására kettős kötésű vagy önkötő kompozitokkal,

inlay, onlay, koronák és hidak beragasztása.

FFeellhhaasszznnáállááss::
11.. EEllőőkkéésszzüülleetteekk

Mivel fényrekötő tömőanyagokat használunk a munkaterület szárítása kívána-
tos. Kerülni kell a vérrel, nyállal való érintkezést. Kofferdam izolálás használata
ajánlott.

22.. PPrreeppaarráácciióó

A kavitás kialakítása hasonlóan történik, mint az adhezív technikák alkalmazá-
sánál. Alaposan le kell öblíteni, majd a visszamaradt nedvesség felesleget 
óvatosan olajmentes levegő ráfújásával távolítsuk el, de ne szárítsuk túl a 
dentint. A dentin felszíne kissé nedves maradhat.
Ha a fogat nem kell preparálni, (pl.: nyaki kopásnál) a felszínt ugyancsak meg
kell tisztítani és a zománcszéleket gyémántfúróval ferdére kell csiszolni.
A pulpaközeli részeken alábélelést lehet alkalmazni kalcium-hidroxidalapú 
alábélelőkkel.

33.. KKeevveerrééss
A FFuuttuurraabboonndd  DDCC  kettős kötésű, az összekeverés után azonnal alkalmazni kell. 
Ha az üveges kiszerelést használjuk keverjünk össze 1 - 1 cseppet az 1-es és
a 2-es üvegben lévő folyadékból a keverő tálkában a SSiinnggllee  TTiimm applikátor
segítségével és kb. 2 másodperc elteltével alkalmazható az önsavazó adhezív.
HHaa  aa SingleDose:
Kiszerelést használjuk, a perforációnál válasszuk le a levélről, és a nyomtatás-
sal (az írott felülettel) felfelé a hüvelykujj és mutatóujj között tartva nyomjuk meg
a „press here” felíratnál! Ezzel az 1 és 2 folyadékot bejuttatjuk a keverő tégelybe
1 : 1 arányban. Ezután szúrjuk ki a fóliát a hajlékony SSiinnggllee  TTiimm segítségével
és körkörös mozdulatokkal keverjük össze homogén oldattá, körölbelül 3 - 5
másodperc alatt!

44.. AA  FFuuttuurraabboonndd  DDCC  aallkkaallmmaazzáássaa
Vigyünk fel egy közepes vastagságú adhezív réteget a zománc/dentin határra, 
valamint a fogfelszínekre és mintegy 20 másodpercig maszírozzuk be azt. 
Figyelem! A kettős kötés a környezeti fény hatására könnyen beindulhat, ezért 
ügyelni kell arra, hogy túl erős megvilágításnak ne tegyük ki! 

55.. SSzzáárrííttááss
Levegővel szárítsuk legalább 5 másodpercig.

66.. PPoolliimmeerriizzáácciióó  
66..11  DDiirreekktt  rreessttaauurráácciióókk  eesseettéénn  
FFéénnyy--,,  öönn--  ééss  kkeettttőőss  kkööttééssűű  aannyyaaggookk  aallkkaallmmaazzáássaakkoorr
A ragasztó réteget polimerizáljuk (halogén vagy LED lámpák) 10 másodpercig. 
66..22..  IInnddiirreekktt  rreessttaauurráácciióókk  eesseettéénn  
FFéénnyyrree--kkööttőő  kkoommppoozziittookk  hhaasszznnáállaattaakkoorr  
A ragasztó réteget polimerizáljuk (halogén vagy LED lámpák) 10 másodpercig. 
Ön-vagy kettős kötésű anyagok használatakor a Futurabond DC kiváló adhé-
ziót biztosít polimerizációs lámpa használata nélkül is, azonban kiegészítő lé-
pésként meg lehet világítani 10 másodpercig ebben az esetben is.

GGyyöökkéérrccssaappookk  bbeerraaggaasszzttáássaa  
11.. Maszírozzuk az összekevert FFuuttuurraabboonndd  DDCC  –t (1. és 2. folyadékok) a rágó-

felszínen a csonkon vagy a gyökér csatornában 20 másodpercig egy appli-
kátor segítségével. Terítsük szét  olajmentes levegő segítségével 5 másod-
percig. Az anyagfelesleget távolítsuk el. NNee lámpázzuk meg a ragasztó 
réteget. 

22.. Miután előkészítette a gyökércsapot a gyártó előírásainak megfelelően, 
helyezze be a gyökércsatornába egy megfelelő ragasztó cement használa-
tával, mint a RReebbiillddaa  DDCC vagy BBiiffiixx  QQMM (lásd a megfelelő használati utasí-
tást). A cél az, hogy egy kis cementfelesleg megjelenjen. 

33.. Lámpázza legalább 40 másodpercig, hogy rögzítse a gyökércsapot és 
polimerizálja a rágófelszínen applikált FFuuttuurraabboonndd  DDCC-t. 

77..  TTaannááccssookk  MMaarryyllaanndd  hhiiddaakk  bbeerraaggaasszzttáássááhhoozz  
A Maryland hidak ragasztásánál a zománcot meg kell csiszolni, vagy foszfor-
savas géllel  kondicionálni a FFuuttuurraabboonndd  DDCC aplikálása előtt. 
Az önsavazó ragasztóanyagok kevésbé hatékonyak az előkészítetlen zománc-
felszíneken. A ragasztóanyag túl vastag felvitele a nem megfelelően előkészí-
tett, egyenetlen felszínen széli elszíneződést okozhat. 
A FFuuttuurraabboonndd  DDCC-vel történő optimális ragasztás elérésének érdekében a 
zománcot kell először előkészíteni a III. 
IV. és V. osztályú kavitásoknál  és diastema zárásnál. 

TTaannááccssookk  ééss  óóvvaattoossssáággii  rreennddsszzaabbáállyyookk::  
- Ne hajtsuk össze a tároló fóliáját aktiválás előtt! A fólia sérülését okozhatja 

gyűrődés vagy ráncolódás, ezeket ne használjuk. 
- Ne sértsük meg a tároló fóliáját, címkéjét, sem, a tetején sem pedig az alján 

körömmel.
- Ne használjunk semmilyen eszközt az aktiváláshoz. Csak a hüvelykujj és mutató-

ujj használatával aktiváljuk, a hüvelykujjat helyezzük pontosan a jelzésre és a 
mutatóujjat pedig a tárolónak az ellenkező oldalára.

- Az aktiválás és azt követően a fólia átszúrása a SSiinnggllee  TTiimm-el történjen, ne 
tartsuk közben túl közel a szemünkhöz.

- Ne nyomjuk egyszerre a két tárolót, ha előfordul nyomjuk a folyadékot vissza és
kényszerítsük a tárolókba.

- Fenol származékok (pl.: eugenol tartalmú ideiglenes tömőanyagok) meggátolják
a polimerizációt, és nem jön létre a kötés a FFuuttuurraabboonndd  DDCC adhezívvel.

- A FFuuttuurraabboonndd  DDCC tartalmaz : Bis-GMA-t, HEMA-t, TMPTMA-t, kámforkinont, 
BHT-t, etanolt, szerves savakat és fluoridokat. A FFuuttuurraabboonndd  DDCC nem használható
fel a bármely ezen összetevőjével szembeni ismert hiperérzékenység (allergia) 
esetén. Ne érintkezzen a nyál kahártyával! A FFuuttuurraabboonndd  DDCC a szájnyálkahártyá-
val érintkezve fehéres elszíneződést okoz-hat a fehérjék koagulációja miatt. Ez
egy visszafordítható folyamat, néhány napon belül elmúlik. Ha szembe kerül 
alaposan mossuk ki bő vízzel, vagy forduljunk orvoshoz. 

TTáárroolláássii  úúttmmuuttaattóó::

A használat után azonnal szorosan zárjuk le az üveg tetjét! Függőlegesen tároljuk,

hogy a folyadék ne tudjon kifolyni. Szobahőmérsékleten (4 C - 23 C fok) tárolandó. 

A FFuuttuurraabboonndd  DDCC-t ne érje közvetlen napfény, vagy erős mesterséges fény. Ne hasz-

nálja fel a FFuuttuurraabboonndd  DDCC-t a lejárati idő eltelte után. 

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított 
termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban
és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott infomáció és/vagy tanács nem mente-
síti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az
Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni,
a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk
minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelve azon általános  feltételeknek,
melyeket az értékesítés  és a szállítás során kikötöttünk. 

FFuuttuurraabboonndd  DDCC este un sistem adeziv cu polimerizare duală, autogravant, îmbună-
tăţit cu nanoparticule pentru realizarea unei adeziuni puternice şi durabile între sub-
stanţa dentară şi materialele de restaurare foto, auto cât şi cele duale cu o închidere
marginală perfectă.
Cu acest adeziv practic ce conţine 2 componente se elimină necesitatea etapei de
gravare separată, obţinând aceleasi proprietati de adeziune ca şi la sistemele ade-
zive cu gravare separată.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC tolerează umiditatea reziduală şi poate fi folosit ca şi sistem adeziv
universal cu toate tipurile de materiale compozite, compomeri şi Ormocer®i.

IInnddiiccaaţţiiii::
- Restaurări directe folosind materiale compozite cu polimerizare auto sau duală şi

reconstituire de bonturi
- Restaurări directe cu materiale fotopolimerizabile de tip compozit/ compomer/ 

Ormocer®

- Cimentarea pivoţilor radiculari cu ajutorul cimenturilor compozite cu polimerizare
de tip auto sau duală

- Restaurări indirecte prin aplicarea cimentului compozit cu polimerizare de tip auto 
sau duală pentru adeziunea încrustaţiilor de tip inlay, onlay, coroane şi punţi.

AApplliiccaarreeaa::
11.. PPrreevveenniirreeaa  ccoonnttaammiinnăărriiii

Un câmp uscat de lucru este esenţial pentru aplicarea stratului de material 
pentru restaurare. Evitaţi contaminarea cu sânge sau salivă. Este recomandată
utilizarea unui sistem de digă.

22.. PPrreeppaarraarreeaa  ccaavviittăăţţiiii
Prepararea cavităţii se efectuează conform tehnicii de restaurare adezivă. 
Spălaţi foarte bine cavitatea.
Indepărtaţi excesul de umezeală cu ajutorul unui jet de aer slab. A nu se usca
complet dentina. Suprafaţa dentinară trebuie să rămână uşor umedă.
Dacă dintele nu a fost preparat (ex: defect în zona cervicală) suprafaţa dentară
trebuie curaţată bine şi marginea cavităţii trebuie abrazată cu o freză de şlefuire
diamantată. Zonele din imediata apropiere a camerei pulpare trebuie protejate
prin aplicarea unui material de bază cu conţinut de hidroxid de calciu.

33..  MMiixxaarreeaa
FFuuttuurraabboonndd  DDCC este un sistem adeziv cu polimerizare duală aşadar trebuie
aplicat imediat după mixare.
LLaa  ffoolloossiirreeaa  vvaarriiaanntteeii  îînn  ffllaaccooaannee::
Se amestecă o picătură de lichid din Flaconul 1 cu o picătură de lichid din 
Flaconul 2, pe suportul de amestecare, cu ajutorul periei de aplicare SSiinnggllee
TTiimm timp de 2 sec (se obţine un adeziv autogravant).
LLaa  ffoolloossiirreeaa  vvaarriiaanntteeii  îînn  SingleDose::
Desprindeţi o SingleDose prin plierea acesteia de-a lungul liniei perforate şi tra-
geţi în sus de marginea imprimată. Pentru a activa SingleDose ţineţi blisterul
între degetul mare şi cel arătător şi apăsaţi pe blister în zona în care este indi-
cat cu albastru ‘’Apăsaţi aici’’ (‘’Press here’’). În felul acesta Lichidul din rezerva
1 se amestecă cu Lichidul din rezerva 2 într-un raport de 1:1. Înţepaţi blisterul
cu ajutorul periei de aplicare SSiinnggllee  TTiimm, măriţi gaura blisterului cu o mişcare
circulară pentru a realiza un amestec omogen.

44..  AApplliiccaarreeaa  aaddeezziivvuulluuii  FFuuttuurraabboonndd  DDCC
Aplicaţi adezivul într-un strat cu grosime medie la nivelul smalţului/dentinei şi
masaţi suprafaţa dintelui timp de 20 sec. Atenţie: Adezivul amestecat este 
fotopolimerizabil, astfel acesta nu trebuie expus la o lumină ambientală puter-
nică. Lumina lămpii de lucru trebuie diminuată pe toată perioada aplicării.

55..  UUssccaarreeaa
Aplicaţi un jet de aer pe stratul adeziv pentru o durată de cel puţin 5 sec.

66..  PPoolliimmeerriizzaarreeaa
66..11  RReessttaauurraarree  ddiirreeccttăă  
MMaatteerriiaallee  ddee  rreessttaauurraarree  ccuu  ppoolliimmeerriizzaarree  ffoottoo,,  aauuttoo  ssii  dduuaallăă  
Stratul adeziv trebuie să fie polimerizat cu ajutorul unei lămpi de polimerizare
cu lumină albastră (de tip halogen sau LED) pe timp de 10 sec atunci când se
utilizează materiale de restaurare cu polimerizare foto, auto şi duală.
66..22  RReessttaauurraarree  iinnddiirreeccttăă  
MMaatteerriiaallee  ccoommppoozziittee  ffoottooppoolliimmeerriizzaabbiillee  ppeennttrruu  cciimmeennttaarree
Stratul adeziv trebuie să fie polimerizat cu ajutorul unei lămpi de polimerizare
cu lumină albastră (de tip halogen sau LED) pe timp de 10 sec atunci când se
utilizează materiale de cimentare fotopolimerizabile.
MMaatteerriiaallee  ddee  cciimmeennttaarree  ccuu  ppoolliimmeerriizzaarree  aauuttoo  ssaauu  dduuaallăă
Prin folosirea materialelor de cimentare cu polimerizare auto sau duală produ-
sul FFuuttuurraabboonndd  DDCC oferă o adeziune excelentă fără fotopolimerizare. 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC deasemenea poate fi fotopolimerizat timp de 10 sec cu ajuto-
rul unei lămpi de polimerizare cu lumină albastră (de tip halogen sau LED) acest
pas fiind opţional. 
CCiimmeennttaarreeaa  ppiivvooţţiilloorr  rraaddiiccuullaarrii  
11.. Masaţi amestecul de FFuuttuurraabboonndd  DDCC (lichidul 1 şi 2) pe suprafaţa ocluzală a

bontului şi în canalul radicular cu ajutorul unui applicator pe timp de 20 sec.
Dispersaţi solventul cu ajutorul unui jet de aer fără particule de ulei timp 
5 sec. Îndepărtaţi materialul în exces prin tamponare cu ajutorul unor conuri
absorbante din hârtie. A nnuu se fotopolimeriza stratul adeziv.

22.. După prepararea pivotului radicular, în conformitate cu instrucţiunile produ-
cătorului, introduceţi pivotul în canalul radicular folosind un material de 
cimentare adecvat, precum RReebbiillddaa  DDCC sau BBiiffiixx  QQMM (urmaţi instrucţiunile 
de utilizare ale produselor respective). Scopul este de a obţine un mic 
surplus de ciment. 

33.. Pentru a fixa pivotul radicular fotopolimerizaţi cimentul pentru cel puţin 
40 sec şi polimerizaţi FFuuttuurraabboonndd  DDCC  aplicat pe suprafaţa ocluzală.

77..  SSffaattuurrii  pprriivviinndd  cciimmeennttaarreeaa  ppuunnţţiilloorr  ddee  ttiipp  MMaarryyllaanndd
Pentru cimentarea punţilor de tip Maryland smalţul trebuie să fie abrazat sau
gravat cu un acid fosforic de tip gel înainte de aplicarea adezivului FFuuttuurraabboonndd
DDCC.
Materialele adezive auto gravante sunt mai puţin eficiente dacă suprafaţa de
smalţ este nepreparată. Aplicarea materialui adeziv pe un smalţ ce nu a fost
şlefuit sau bizotat poate duce la decolorarea zonei marginale. 
Pentru a obţine o adeziune optimă cu FFuuttuurraabboonndd  DDCC, smalţul trebuie prepa-
rat anterior în cavităţile de clasa III, IV, V şi în cazurile de închidere a diastemei.

AAtteennttiioonnăărrii  şşii  mmăăssuurrii  ddee  pprreeccaauuţţiiee::
- A nu se îndoi blisterul înainte de activare. Blisterele cu deteriorări evidente cum ar

fi pliuri sau falduri nu trebuie folosite.
- A nu se distruge folia blisterului sau rezerva pe partea de deasupra şi dedesubtul 

rezervei blisterului cu unghiile.
- A nu se folosi nici un instrument pentru activare. Folosiţi numai degetul mare şi 

degetul arătător pentru activare, acestea fiind poziţionate exact pe zona marcată. 
Se poziţionează degetul mare exact pe zona marcată iar degetul arătator trebuie 
plasat exact pe partea opusă a blisterului.

- Activarea şi apoi deschiderea blisterului cu peria SSiinnggllee  TTiimm  nu se efectuează în 
imediata apropiere a ochilor.

- A nu se apăsa simultan pe rezerve din ambele părţi sau a se apăsa lichidul înainte 
şi înapoi între cele două rezerve.

- Substanţele fenolice (de ex materiale de cimentare temporară ce conţin eugenol)  
afectează polimerizarea şi prin urmare nu trebuie utilizate împreună cu 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC. FFuuttuurraabboonndd  DDCC conţine acizi organici, Bis-GMA, HEMA, 
TMPTMA, camforchinonă, amine (DABE), BHT, catalizatori, fluoruri şi  etanol. A 
nu se folosi FFuuttuurraabboonndd  DDCC în cazuri de hipersensibilităţi (alergii) cunoscute la 
unul dintre aceşti ingredienţi. Contactul mucoasei bucale cu FFuuttuurraabboonndd  DDCC
poate duce la o decolorare de culoare albă a mucoasei, cauzată de coagularea 
proteinelor. Acesta este un fenomen reversibil care dispare în câteva zile. Evitaţi
contactul cu mucoasa orală. În cazul contactului cu ochii, clătiţi cu multă apă şi 
consultaţi doctorul. 

PPăăssttrraarreeaa  şşii  ffoolloossiirreeaa::
Înşurubaţi bine capacul flaconului FFuuttuurraabboonndd  DDCC după folosire. A se păstra în
poziţie verticală pentru a menţine fluidizarea lichidului. A se păstra la temperaturi cu
prinse între  4 °C - 23 °C. Înainte de utilizare permiteţi produsului să ajungă la tem-
peratura camerei de lucru. Nu expuneţi FFuuttuurraabboonndd  DDCC direct la lumina solară sau
direct la lumina lămpii de lucru. Nu utilizaţi FFuuttuurraabboonndd  DDCC după data de expirare.

Produsele noastre au fost concepute pentru uz stomatologic. În ceea ce priveşte
aplicarea produselor livrate de noi, informaţiile verbale şi/sau scrise au fost oferite în
conformitate cu toate cunoştinţele pe care le avem şi fără nici o obligaţie. Informaţiile
şi/sau sfaturile noastre nu vă scutesc de obligaţia de a examina materialele 
furnizate de noi din punct de vedere al potrivirii cu scopurile dumneavoastră. 
Aplicarea preparatelor aflându-se în afara controlului nostru, utilizatorul este pe 
de-a întregul responsabil pentru aplicare. Desigur, garantăm calitatea preparatelor
noastre în conformitate cu standardele existente şi în conformitate cu condiţiile 
stipulate de termenii generali ai vânzării şi livrării. 
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FFuuttuurraabboonndd  DDCC е двойнополимеризиращ самоецващ адхезив, усилен с наноче-
стици, за създаване на надеждна връзка между зъбната субстанция и свет-
линно-, химически- и двойнополимеризиращи възстановителни материали без
маргинално пропускане. Този адхезив тип „всичко в едно” се състои от два
компонента, което премахва нуждата от ецване в отделна стъпка, но въпреки
това той достига същите адхезивни качества като системите за тотално ецване.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC толерира остатъчната влага и може да се използва универсално
с всички светлинно-, химически- и двойнополимеризиращи композити, компо-
мери и Ормосери®.

ППооккааззаанниияя::
- Директни химически- или двойнополимеризиращи обтурации и пънчета
- Директни възстановявания на основа на фотополимеризиращи композити,

компомери и Ормосери®

- Фиксиране на вътрекоренови щифтове с двойно- или химически полимери-
зиращи композитни цименти

- Индиректни възстановявания: с използване на двойнополимеризиращи/
химически полимеризиращи цименти за фиксиране на инлеи, онлеи, корони 
и мостове

ИИззппооллззввааннее::
11..  ППррееддппааззввааннее  оотт  ззааммъъррссяяввааннее

Сухото работно поле е изключително важно заради следващото нанасяне
на възстановителния материал. Избягвайте замърсяване с кръв или
слюнка. Използването на гумено платно е препоръчително.

22..  ППррееппаарраацциияя
Препарирайте кавитета според принципите на адхезивната възстанови-
телна техника. Изплакнете кавитета много добре. Отстранете остатъчната
влага с лека въздушна струя. Не пресушавайте дентина. Дентиновата по-
върхност трябва да остане леко влажна. Ако зъбът не е бил препариран
(напр. при цервикални дефекти) повърхността трябва основно да се по-
чисти и емайловите граници трябва да се разграпавят с финирен диамант.
Участъците в тясна близост с пулпата трябва да се защитят с подходяща
калциево хидроксидна подложка.

33..  ССммеессввааннее
FFuuttuurraabboonndd  DDCC е двойно полимеризиращ и следователно трябва да се 
нанася веднага след разбъркването му.
ККооггааттоо  ииззппооллззввааттее  ббууттииллккооввааттаа  ввееррссиияя::
Смесете 1 капка от Течност 1 и една капка от Течност 2 върху смесително
блокче със SSiinnggllee  TTiimm в продължение приблизително на 2 s (получава се
самоецващ адхезив).
ККооггааттоо  ииззппооллззввааттее  Единични Дози::
Отделете една Единична Доза като прегънете по перфорацията и я
дръпнете с напечатаната страна нагоре. За да я активирате, хванете 
Единичната Доза между палеца и показалеца си и стиснете там, където е
написано „press here” в синьо. Така Течност 1 се инжектира при Течност 2
в смесителното кладенче в съотношение 1 : 1. Пробийте фолиото на сме-
сителното кладенче със SSiinnggllee  TTiimm, разширете отворас кръгово движение
и разбъркайте добре, за да създадете хомогенна смес.

44..  ННааннаассяяннее  ннаа  FFuuttuurraabboonndd  DDCC
Нанесете адхезива в средно дебел слой върху емайла/дентина и втрийте
в зъбната повърхност за 20 s. Внимание: Cмесеният адхезив е фотопо-
лиеризиращ, поради което трябва да бъде пазен от интензивна светлина.
Светлината на юнита трябва да бъде намалена по време на нанасянето.

55..  ППооддссуушшааввааннее
Подсушете адхезивния слой най-малко за 5 s с въздушна струя.

66..  ППооллииммееррииззаацциияя
66..11..  ДДииррееккттннии  ввъъззссттааннооввяявваанниияя
ФФооттоо--,,  ххииммииччеессккии--  ии  ддввооййнноо  ппооллииммееррииззиирраащщии  ммааттееррииааллии
Адхезивния слой трябва да бъде полимеризиран със синя светлина (ха-
логенни или LED лампи) за 10 s, когато използваме фото-, химически- и
двойно полимеризиращи възстановителни материали.
66..22..  ИИннддииррееккттннии  ввъъззссттааннооввяявваанниияя
ФФооттоо  ппооллииммееррииззиирраащщии  ффииккссиирраащщии  ккооммппооззииттии
Адхезивния слой трябва да бъде полимеризиран със синя светлина (ха-
логенни или LED лампи) за 10 s, когато използваме фото полимеризиращи
фиксиращи материали.
ХХииммииччеессккии--  ииллии  ддввооййнноо  ппооллииммееррииззиирраащщии  ффииккссиирраащщии  ммааттееррииааллии
С използване на двойно- или химически полимеризиращи фиксиращи ма-
териали.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC също така осигурява отлична адхезия без фотополимери-
зация. FFuuttuurraabboonndd  DDCC  може да бъде фотополимеризиран за 10 s със синя
светлина (халогенни или LED лампи), като опция.
ФФииккссииррааннее  ннаа  ккооррееннооввии  щщииффттооввее
11.. Втрийте размесения FFuuttuurraabboonndd  DDCC (течност 1 и 2) в оклузалната

повърхност на дентиновото ядро и кореновия канал за 20 s с апликатор. 
Отстранете разтворителя със свободна от масло въздушна струя за 
5 s. Попийте излишъка с абсорбираща лента или хартия. ННее фотополи-
меризирайте адхезивния слой.

22.. След като сте подготвили кореновия щифт в съответствие с инструк-
циите на производителя, поставете го в кореновия канал, като изпол-
звате подходящ фиксиращ материал - RReebbiillddaa  DDCC или BBiiffiixx  QQMM (виж 
съответните инструкции за употреба). Целта е да остане малко количе-
ство цимент в излишък.  

33.. Фотополимеризирайте поне 40 s за да фиксирате кореновия щифт и да
полимеризирате FFuuttuurraabboonndd  DDCC, нанесен по оклузалната повърхност.

77..  ССъъввеетт  ппррии  ффииккссииррааннее  ннаа  ММееррииллееннддссккии  ммооссттооввее
При фиксиране на Мерилендски мостове емайлът трябва или да се раз-
грапави или да се обработи с ецващ гел на фосфорната киселина преди
да се нанесе FFuuttuurraabboonndd  DDCC.
Самоецващите адхезивни материали са по-малко ефективни върху не-
обработен емайл. Използването на  адхезивни продукти върху емайл,
който не е препариран, или взет във фаза, може да доведе до маргинално
оцветяване. За оптимални адхезивни резултати с FFuuttuurraabboonndd  DDCC, емайлът
би трябвало предварително да се обработи при кавитети от класове III, IV,
V и при корекция на диастеми.

ППррееддууппрреежжддеенниияя  ии  ппррееддппааззннии  ммееррккии::
- Не прегъвайте блистера преди активацията. Блистери с очевидни повреди 

като прегъвания и драскотини не бива да бъдат използвани.
- Не повреждайте фолиото на блистера, или останалите му повърхности с нокти.
- Не използвайте никакви инструменти за активация. Само палеца и показа-

леца да се използват за активиране като палеца се поставя точно върху обо-
значението, а показалеца се поставя точно върху обратната страна на опа-
ковката.

- Активацията и последващото пробиване на фолиото със SSiinnggllee  TTiimm не трябва
да се случва близо до очите.

- Никога на притискайте едновременно резервоара от двете му страни и 
никога не движете течността в двете посоки между двата резервоара. 

- Фенолните съединения (напр. временни материали, съдържащи евгенол) 
пречат на полимеризацията и следователно не би трябвало да бъдат 
използвани с FFuuttuurraabboonndd  DDCC. FFuuttuurraabboonndd  DDCC съдържа органични киселини, 
Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, камфорохинон, амини (DABE), BHT, катализатори,
флуориди и етилов алкохол. FFuuttuurraabboonndd  DDCC не трябва да се използва в 
случаи на известна свръхчувствителност (алергия) към някоя от тези 
съставки. Избягвайте контакт с оралната лигавица. Контактът на 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC с оралната лигавица може да доведе до поява
на белезникави петна поради коагулация на белтъците. Това е обратимо и 
изчезва за няколко дни. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с
вода и се консултирайте с лекар. 

ССъъввееттии  ззаа  ссъъххррааннееннииее  ии  ииззппооллззввааннее::
Затваряйте плътно бутилките FFuuttuurraabboonndd  DDCC след употреба. Съхранявайте в
изправено положение, за да сте сигурни, че течността няма да изтече обратно.
Съхранявайте при температури между 4 °С и 23 °С. Позволете на FFuuttuurraabboonndd
DDCC да достигне стайна температура преди да го използвате. Не излагайте 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC на директна слънчева светлина или на светлината на юнита. Не
използвайте FFuuttuurraabboonndd  DDCC след изтичане  на срока му за годност.

Нашите продукти са предназначени за използване в стоматологията. Що се
отнася до приложението на доставяните от нас продукти, устната и/или пис-
мената информация, която предоставяме за тях е най-добрата, с която разпо-
лагаме. Тя не е задължителна. Нашата информация и/или препоръки не ви
освобождават от задължението сами да изпробвате качествата на материала,
отнесени към предназначенията му. Тъй като работата с нашите продукти е
вън от нашия контрол, потребителят е лично отговорен за използването им.
Разбира се, ние гарантираме, че нашите продукти отговарят на съществува-
щите стандарти за качество и изисквания към условията, които ние поставяме
към продажбите и доставянето.

FFuuttuurraabboonndd  DDCC je z nanodelci ojačeno samojedkalno vezivo z dvojnim utrjevalnim
učinkom za izdelavo trajnega spoja brez špranj ob robovih med trdno površino zoba
in polnilnim materialom/materialom za cementiranje, ki se strjuje na svetlobi, samo-
dejno ali ima dvojni utrjevalni učinek. To samojedkalno vezivo je sestavljeno iz 2 se-
stavin.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC  brez ločenega jedkanja trdne površine zoba doseže enake vezivne
lastnosti kot preparati za popolno jedkanje. FFuuttuurraabboonndd  DDCC dopušča ostanke vlage.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC je primeren za uporabo z vsemi kompozitnimi materiali, kompomeri
in materiali Ormocer® (hibridni polimeri), ki se strjujejo na svetlobi, samodejno ali
imajo dvojni utrjevalni učinek.

PPooddrrooččjjaa  uuppoorraabbee//iinnddiikkaacciijjee::
– Neposredne obnove ali zasnove krnov s kompozitnimi materiali, ki se samodejno

strjujejo ali imajo dvojni utrjevalni učinek
– Neposredne obnove na osnovi kompozitnih materialov, kompomerov ali materia-

lov Ormocer®, ki se strjujejo na svetlobi
– Cementiranje koreninskih zatičev s kompozitnimi materiali za cementiranje, ki se

samodejno strjujejo ali imajo dvojni utrjevalni učinek
– Posredne obnove; pri uporabi kompozitnih materialov za cementiranje, ki se 

samodejno strjujejo/imajo dvojni utrjevalnim učinek za cementiranje inlejev, onle-
jev, kron in mostičkov

UUppoorraabbaa::
11..  SSuuššeennjjee

Zaradi takojšnjega nanosa polnilnega materiala morate delovne površine 
posušiti. Preprečite vsakršno okužbo luknjic s krvjo ali slino. Priporočljivo je,
da uporabite gumijasto zaščito (koferdam).

22..  PPrriipprraavvaa
Luknjice pripravite po načelu adhezivne polnilne tehnike. Očistite jih z vodo.
Odvečno vodo razpihajte z blagim pihanjem. Dentina ne posušite preveč. Cilj
je doseči rahlo vlažno površino luknjic.
Če poteka zdravljenje brez priprave (npr. cervikalne poškodbe), površino 
temeljito očistite in pobrusite rob sklenine z diamantom z drobnimi zrni, da 
postane hrapava. Predel v bližini pulpe zaščitite z ustrezno podlogo na osnovi 
kalcijevega hidroksida.

33..  MMeeššaannjjee
Material FFuuttuurraabboonndd  DDCC ima dvojni utrjevalni učinek in ga je treba zato takoj
po mešanju dodatno obdelati.
PPrrii  uuppoorraabbii  sstteekklleenniiččkkee::
Z dozirnimi konicami SSiinnggllee  TTiimm nanesite 1 kapljico tekočine 1 in 1 kapljico te-
kočine 2 na mešalno ploščico in temeljito mešajte pribl. 2 s (dobili boste sa-
mojedkalno vezivo).
PPrrii  uuppoorraabbii  SingleDose::
SingleDose odrežite na označenem mestu in obrnite potiskano stran navzgor.
Mehurček dozirnika SingleDose primite med palec in kazalec in s pritiskom na
modro označeni del z napisom “press here” (pritisnite tukaj) aktivirajte me-
hurčke. Pri tem začne teči tekočina 1 v razmerju 1 : 1 v tekočino 2 na mestu pri-
tiska. Z dozirno konico SSiinnggllee  TTiimm predrite folijo, razširite luknjo s krožnimi gibi
in z večkratnim mešanjem iz tekočin 1 in 2 ustvarite homogeno zmes.

44..  NNaannooss  mmaatteerriiaallaa  FFuuttuurraabboonndd  DDCC  
Vezivo nanesite na sklenino/dentin v ne preveč tanki plasti in vtirajte 20 s v trdno
površino zoba. Navodilo: Namešano vezivo se strjuje na svetlobi, zato prepre-
čite preveliko izpostavljenost okolice svetlobi. Med nanosom zatemnite lučko
OP.

55..  SSuuššeennjjee
Plast veziva sušite najmanj 5 s z brizgalko z zrakom.

66..  PPoolliimmeerriizzaacciijjaa
66..11  NNeeppoossrreeddnnaa  oobbnnoovvaa
MMaatteerriiaallii ,,  kkii  ssee  ssttrrjjuujjeejjoo  nnaa  ssvveettlloobbii,,  ssee  ssaammooddeejjnnoo  ssttrrjjuujjeejjoo  iinn  iimmaajjoo  ddvvoojjnnii  
uuttrrjjeevvaallnnii  uuččiinneekk
Pri uporabi polnilnih materialov, ki se strjujejo na svetlobi, se samodejno strju-
jejo ali imajo dvojni utrjevalni učinek, morate plast veziva polimerizirati 10 s z
modro svetlobo (halogenske ali LED-svetilke). 
66..22  PPoossrreeddnnaa  oobbnnoovvaa
KKoommppoozziittnnii  mmaatteerriiaallii  zzaa  cceemmeennttiirraannjjee,,  kkii  ssee  ssttrrjjuujjeejjoo  nnaa  ssvveettlloobbii..
Pri uporabi materialov za cementiranje, ki se strjujejo na svetlobi, morate plast
veziva polimerizirati 10 s z modro svetlobo (halogenske ali LED-svetilke). 
MMaatteerriiaallii   zzaa  cceemmeennttiirraannjjee,,  kkii  ssee  ssaammooddeejjnnoo  ssttrrjjuujjeejjoo  aallii  iimmaajjoo  ddvvoojjnnii  uuttrrjjee--
vvaallnnii  uuččiinneekk..
Pri uporabi materialov za cementiranje z dvojnim utrjevalnim učinkom/samo-
dejnim strjevanjem predstavlja material FFuuttuurraabboonndd  DDCC tudi brez strjevanja na
svetlobi dovolj trden spoj.
Po želji ga lahko dodatno strjujete na svetlobi 10 s z modro svetlobo (halogen-
ske ali LED-svetilke).
PPrriittrrjjeevvaannjjee  kkoorreenniinnsskkiihh  zzaattiiččeevv
11.. Za pritrditev koreninskih zatičev morate z napravo za nanos približno 20 s

vtirati umešani FFuuttuurraabboonndd  DDCC (tekočini 1 in 2) v koreninski kanal in na 
okluzalno površino krna.
Topilo razpihujte približno 5 s s komprimiranim zrakom (brez olja).
Morebitne ostanke materiala odstranite z vpojnimi lističi papirja.
Lepljene plasti nnee strjujte na svetlobi.

22.. Po proizvajalčevih navodilih pripravljeni koreninski zatič s pomočjo primer-
nega pritrdilnega materiala, kot je npr. RReebbiillddaa  DDCC ali BBiiffiixx  QQMM (glejte ustre-
zna navodila za uporabo), ki ga nanesete z rahlim presežkom, namestite v
koreninski kanal.

33.. Za fiksiranje koreninskega zatiča in za strjevanje okluzalnega nanosa 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC  material najmanj 40 s strjujte s svetlobo.

77..  NNaassvveett  zzaa  pprriittrrjjeevvaannjjee  mmoossttiiččkkoovv  MMaarryyllaanndd
Za pritrditev mostičkov Maryland z uporabo materiala FFuuttuurraabboonndd  DDCC  morate
pred nanosom lepil sklenino pripraviti z brušenjem ali jedkanjem z gelom na
osnovi fosforjeve kisline.
Samojedkalni vezivni materiali so manj učinkoviti na nepripravljeni sklenini. 
Prevelika količina nanosa vezivnega materiala na nebrušeno sklenino brez 
poševnega roba lahko povzroči obarvanost robov. Za doseganje najbolj trdnih
rezultatov z materialom FFuuttuurraabboonndd  DDCC morate sklenino v luknjicah kategorij
III, IV in V in pri zapiranju diasteme pripraviti vnaprej.

NNaavvooddiillaa,,  vvaarrnnoossttnnii  uukkrreeppii::
– Mehurčka pred aktiviranjem ne smete pripogniti. Če na mehurčku opazite očitne

znake poškodb, kot so sledi prepogibanja ali zlaganja, mehurčka ne smete več 
uporabiti.

– Folije mehurčka oz. etikete ne smete poškodovati z nohti niti na zgornji niti na 
spodnji strani.

– Za aktiviranje ne smete uporabiti orodja. Aktiviranje lahko poteka izključno s 
palcem in kazalcem, pri čemer morate položiti palec natanko na oznako na etiketi, 
kazalec pa neposredno na nasproti ležečo spodnjo stran.

– Aktiviranje in prebadanje z dozirnimi konicami SSiinnggllee  TTiimm ne sme potekati v 
bližini oči.

– Nikoli ne pritisnite na oba vdrta dela istočasno oz. ne potiskajte tekočine med 
vdrtima deloma sem in tja.

– Fenolna sredstva (npr. začasni materiali, ki vsebujejo evgenol) vplivajo na poli-
merizacijo in zato ne smejo priti v stik z materialom FFuuttuurraabboonndd  DDCC. FFuuttuurraabboonndd  
DDCC vsebuje organske kisline, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, kamforkinon, amine 
(DABE), BHT, katalizatorje, fluoride in etanol. Pri znani preobčutljivosti (alergijah)
na te sestavine FFuuttuurraabboonndd  DDCC materiala ne smete uporabiti. Preprečite stik s 
sluznico. Zaradi koagulacije proteinov se lahko ustna sluznica pri stiku s 
sredstvom FFuuttuurraabboonndd  DDCC obarva belkasto. Gre za reverzibilen pojav, ki v roku
nekaj dni izzveni. Pri stiku materiala FFuuttuurraabboonndd  DDCC z očmi oči takoj sperite z
obilico vode in poiščite zdravniško pomoč. 

NNaavvooddiillaa  zzaa  sshhrraannjjeevvaannjjee  iinn  uuppoorraabboo::
Stekleničke izdelka FFuuttuurraabboonndd  DDCC po uporabi trdno zaprite. Hranite v stoječem
položaju, da zagotovite kroženje tekočine. Hranite pri temperaturi od 4 °C do 23 °C.
Pred uporabo naj bo material na sobni temperaturi. Materiala FFuuttuurraabboonndd  DDCC ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali svetlobi lučke OP. Po datumu preteka
uporabe izdelka FFuuttuurraabboonndd  DDCC  ne smete več uporabljati!

Naši preparati so razviti za uporabo v zobozdravstvu. Naša ustna in/ali pisna 
navodila in nasveti, ki zadevajo uporabo naših preparatov, temeljijo na našem 
najboljšem poznavanju in so neobvezujoča. Naša navodila in/ali nasveti vas ne os-
vobodijo lastne preizkušnje in presoje o primernosti za načrtovano uporabo naših
preparatov. Ker poteka uporaba naših preparatov brez našega nadzora, nosite od-
govornost zanjo sami. Seveda pa zagotavljamo kakovost naših izdelkov v skladu z
obstoječimi normami ter v skladu s standardi, ki so določeni v naših splošnih do-
stavnih in prodajnih pogojih.

FFuuttuurraabboonndd  DDCC je nanočasticami zosilnený duálne tuhnúci samoleptací bond 
určený na vyhotovenie trvanlivého spojenia medzi zubovinou a svetlom tuhnúcim,
samotuhnúcim alebo duálne tuhnúcim výplňovým/upevňovacím materiálom bez
okrajových štrbín. Toto samoleptacie adhezívum pozostáva z dvoch zložiek:
FFuuttuurraabboonndd  DDCC dosahuje bez osobitného leptania skloviny rovnaké väzobné vlast-
nosti ako prípravky na techniku celkového leptania. FFuuttuurraabboonndd  DDCC toleruje 
zvyškovú vlhkosť.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC je univerzálne použiteľný pri všetkých svetlom tuhnúcich, samo-
tuhnúcich alebo duálne tuhnúcich kompozitoch, kompoméroch a Ormocer®och.

OObbllaassttii  ppoouužžiittiiaa//iinnddiikkáácciiee::
- Priame samotuhnúce alebo duálne tuhnúce kompozitné obnovy a dostavby pahýľov 
- Priamo svetlom tuhnúce obnovy na základe kompozitov/kompomérov/

Ormocer®ov
- Upevnenie koreňových čapov duálne tuhnúcimi alebo samotuhnúcimi kompozit-

nými cementmi
- Nepriame obnovy; pri použití duálne tuhnúcich/samotuhnúcich kompozitných 

cementov k upevneniu inlejov, onlejov, koruniek a na ošetrenie mostíkov

AApplliikkáácciiaa::

11..  VVyyssuuššeenniiee
Vzhľadom na následnú aplikáciu výplňových materiálov je nutné vysušiť 
pracovné pole. 
Vyhnite sa akejkoľvek kontaminácii kavity krvou alebo slinami. Odporúča sa
použitie koferdamu.

22..  PPrreeppaarráácciiaa
Kavity vypreparujte podľa zásad adhéznej výplňovej techniky. Kavitu očistite
vodou. Prebytočnú vodu odfúknite slabým prúdom vzduchu. Dentín sa nesmie
celkom vysušiť. Cieľom je mierne vlhký povrch kavity.
Ak sa preparácia nevykonala (napr. u cervikálneho defektu), povrch dôkladne
očistite a okraj skloviny zdrsnite finírovacím diamantom. Oblasti v blízkosti
pulpy chráňte vhodnou podkladovou výplňou na báze hydroxidu vápenatého.

33..  MMiieeššaanniiee
FFuuttuurraabboonndd  DDCC je duálne tuhnúci a musí sa preto ihneď po namiešaní ďalej
spracovať. 
PPrrii  ppoouužžiittíí  ffľľaaššee::
Na miešaciu doštičku naneste 1 kvapku tekutiny 1 (Liquid 1) a 1 kvapku teku-
tiny 2 (Liquid 2) a tekutiny dôkladne miešajte cca 2 s pomocou jednorazového
aplikátora SSiinnggllee  TTiimm (vznikne samoleptacie adhezívum). 
PPrrii  ppoouužžiittíí  SingleDose::
Oddeľte SingleDose na perforovanom mieste a potlačenú stranu obráťte nahor.
Blister SingleDose uchopte palcom a ukazovákom a aktivujte pritlačením na
modré miesto blistra, ktoré je označené nápisom „press here“ (tu stlačiť). Tým
sa tekutina 1 dostane do odberového priestoru v pomere 1:1 k tekutine 2. 
Pomocou aplikátora SSiinnggllee  TTiimm prepichnite fóliu, dierku rozšírte kruhovitým
pohybom a viacnásobným pohybom vytvorte homogénnu zmes tekutiny 1 a
tekutiny 2.

44..  AApplliikkáácciiaa  pprríípprraavvkkuu  FFuuttuurraabboonndd  DDCC
Adhezívum naneste v nie príliš tenkej vrstve na sklovinu/dentín a 20 s vtierajte
masážnym pohybom do zuboviny.
Pokyn: Namiešané pojivo tuhne na svetle, preto sa vyhnite jeho exponovaniu
príliš intenzívnemu svetlu prostredia. 
Počas aplikácie stlmte operačné svetlá.

55..  SSuuššeenniiee
Vyfukovačom vysušujte adhéznu vrstvu najmenej 5 s.

66..  PPoollyymmeerriizzáácciiaa
66..11..  PPrriiaammaa  oobbnnoovvaa
SSvveettlloomm  ttuuhhnnúúccee,,  ssaammoottuuhhnnúúccee  aalleebboo  dduuáállnnee  ttuuhhnnúúccee  mmaatteerriiáállyy
Pri použití svetlom tuhnúcich, samotuhnúcich alebo duálne tuhnúcich výplňo-
vých materiálov sa musí vrstva spojiva po dobu 10 s polymerizovať modrým
svetlom (halogénovou alebo LED lampou).
66..22..  NNeepprriiaammaa  oobbnnoovvaa
SSvveettlloomm  ttuuhhnnúúccee  uuppeevvňňoovvaacciiee  kkoommppoozziittyy
Pri použití svetlom tuhnúcich upevňovacích materiálov sa musí vrstva pojiva
po dobu 10 s polymerizovať modrým svetlom (halogénovou alebo LED lam-
pou).
SSaammoottuuhhnnúúccee  aalleebboo  dduuáállnnee  ttuuhhnnúúccee  uuppeevvňňoovvaacciiee  mmaatteerriiáállyy
Pri použití duálne tuhnúcich alebo samotuhnúcich upevňovacích materiálov vy-
tvorí FFuuttuurraabboonndd  DDCC dobré adhézne spojenie aj bez vytuhnutia svetlom.
Podľa vlastnej voľby môžete pridať vytuhnutie modrým svetlom (halogénovou
alebo LED lampou) po dobu 10 s.
UUppeevvnneenniiee  kkoorreeňňoovvýýcchh  ččaappoovv
11.. Pre upevnenie koreňových čapov sa namiešaný FFuuttuurraabboonndd  DDCC (tekutina 

1 a 2) zavedie aplikátorom do koreňového kanálika a 20 s vmasíruje do oklúz-
neho povrchu pahýľa.
Rozpúšťadlo sfúknite 5-sekundovým prúdom bezolejnatého vzduchu.
Prípadné prebytky materiálu osušte ľahkými dotykmi pásikom pijavého 
papiera. Vrstvu tmelu nneevvyyttvvrrddzzuujjttee svetlom.

22.. Koreňový čap pripravený podľa pokynov výrobcu zaveďte do koreňového
kanálika s použitím vhodného upevňovacieho materiálu, napr. RReebbiillddaa  DDCC
alebo BBiiffiixx  QQMM (pozri príslušný návod na použitie). Koreňový čap nasaďte s
použitím takého množstva upevňovacieho materiálu, aby ste dosiahli mierne 
prebytky cementu.

33.. Pre fixáciu koreňového čapu a vytvrdnutie oklúzne naneseného FFuuttuurraabboonndd
DDCC vytvrdzujte materiál svetlom minimálne 40 sekúnd.

77..  PPookkyynn  pprrii  uuppeevvnneenníí  mmaarryyllaannddsskkééhhoo  mmoossttííkkaa
Pri upevňovaní marylandských mostíkov s pomocou FFuuttuurraabboonndd  DDCC sa musí
sklovina pred nanesením pojiva najprv kondicionovať zdrsnením alebo leptaním
gélom kyseliny fosforečnej.
Samoleptajúce dentínové adhezíva sú na neupravenej sklovine menej účinné.
Nadmerná aplikácia dentínového materiálu na neobrúsenej a nezošikmenej
sklovine môže viesť k sfarbeniu okrajov. Ak chceme dosiahnuť, aby 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC mal optimálny adhézny účinok, musíme sklovinu u výplní triedy
III, IV, V a pri uzatváraní diastémy vopred preparovať. 

PPookkyynnyy,,  bbeezzppeeččnnoossttnnéé  ooppaattrreenniiaa::
- Blister sa nesmie pre aktiváciou prelamovať. Ak sa na blistri nachádzajú očividné 

poškodenia, ako záhyb alebo zlom, nesmie sa viac použiť.
- Fólia blistra resp. štítok nesmú byť poškodené nechtami prstov ani na vrchnej, ani 

na spodnej strane.
- K aktivácii sa nesmú používať žiadne nástroje. Aktivácia sa môže uskutočniť iba 

medzi palcom a ukazovákom, pričom palec musí byť umiestnený presne na 
značke nálepky a ukazovák priamo na protiľahlej spodnej strane.

- Aktivácia a následné prepichnutie aplikátorom SSiinnggllee  TTiimm by sa nemalo vykoná-
vať v blízkosti očí.

- Nikdy netlačte na obe preliačiny súčasne, ani nepretláčate tekutinu medzi obomi 
preliačinami sem a tam.

- Fenolové látky (napr. provizórne materiály, ktoré obsahujú eugenol) znižujú kvalitu 
polymerizácie a preto sa nesmú uvádzať do styku s FFuuttuurraabboonndd  DDCC. FFuuttuurraabboonndd
DDCC obsahuje organické kyseliny, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, kamferchinon, 
amíny (DABE), BHT, katalyzátory, fluoridy a etanol. Pri známej precitlivenosti (aler-
gii) na tieto zložky FFuuttuurraabboonndd  DDCC je nutné upustiť od použitia tohto prípravku.
Zabráňte kontaktu so sliznicou v ústnej dutine. Sliznica ústnej dutiny sa z dôvodu
koagulácie proteínov môže pri kontakte s FFuuttuurraabboonndd  DDCC zafarbiť na bielo. Ide 
pri tom o reverzibilný príznak, ktorý v rámci niekoľkých dní odznie. Pri kontakte 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC s očami vypláchnite oči bohatým prúdom vody a vyhľadajte 
lekársku pomoc.

PPookkyynnyy  kk  sskkllaaddoovvaanniiuu  aa  ppoouužžíívvaanniiuu::
Fľaštičky FFuuttuurraabboonndd  DDCC po použití pevne uzavrite. Uchovávajte v stojacej polohe,
aby ste zabezpečili spätný tok tekutiny. Skladujte pri teplote 4 °C - 23 °C.
Pred použitím materiál ohrejte na izbovú teplotu. FFuuttuurraabboonndd  DDCC nevystavujte 
priamemu slnečnému svetlu alebo svetlu operačných lámp. FFuuttuurraabboonndd  DDCC sa po
uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti nesmie použiť.

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v zubnom lekárstve. Čo sa týka použitia nami
dodávaných prípravkov, sú naše slovné aj písomné pokyny, či naše rady dávané
podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení
toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia.
Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpo-
vední výhradne sami. Ručíme samozrejme za akosť našich prípravkov podľa plat-
ných noriem, ako aj podľa štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích
a predajných podmienkach.

FFuuttuurraabboonndd  DDCC yra dvigubo kietėjimo pats ėsdinantis surišiklis, sutvirtintas nano
užpildo dalelėmis, užtikrinantis patvarų, be kraštinio pralaidumo šviesos, cheminio ir
dvigubo kietėjimo plombų surišimą su danties struktūromis. Šis viskas viename ad-
hezyvas sudarytas iš dviejų komponentų. Atskiras ėsdinimo žingsnis nereikalingas:
FFuuttuurraabboonndd  DDCC pasiekia tą patį surišimo tvirtumą kaip bendro išėsdinimo preparatai.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC toleruoja drėgmės likučius danties ertmėje ir gali būti universaliai
naudojamas su visais šviesoje, chemiškai ir dvigubo kietėjimo kompozitais ir Ormo-
cer®ais.

NNaauuddoojjiimmoo  ssrriittyyss::
- Tiesioginės restauracijos ir kulties atstatymas su cheminio arba dvigubo kietėjimo

kompozitais
- Tiesioginės restauracijos su šviesa kietinamais kompozitais/kompomerais/Ormocer®

- Kaiščių cementavimas  šaknyse su dvigubo arba  cheminio kietėjimo  kompoziti-
niais cementais

- Netiesioginėms restauracijoms; įklotų, užklotų, vainikėlių ir tiltų cementavimui su 
cheminio ir dvigubo kietėjimo kompozitiniais cementais

NNaauuddoojjiimmaass::

11..  SSaauussoo  ddaarrbboo  llaauukkoo  uužžttiikkrriinniimmaass
Sausas darbo laukas yra ypatingai svarbus restauruojant dantį. Venkite bet
kokio ertmės užteršimo seilėmis ar krauju. Rekomenduojame naudoti kofer-
damą.

22..  EErrttmmėėss  ppaarruuooššiimmaass
Ertmę preparuokite pagal adhezinio plombavimo technikos principus. Ertmę
kruopščiai išplaukite. drėgmės perteklių nupūskite švelnia oro srove. Dentino
neperdžiovinkite. Dentinas turi būti šiek tiek drėgnas.
Jei dantis nebuvo preparuotas (pvz. kaklelio defektas) paviršius turi būti kruop-
ščiai nuvalytas ir emalio kraštai pašiurkštinti švelniais deimantais.
Artimos pulpai sritys turi būti apsaugotos tinkamu kalcio hidroksido pamušalu.

33..  MMaaiiššyymmaass  
FFuuttuurraabboonndd  DDCC yra dvigubo kietėjimo, todėl turi būti aplikuojamas iš karto po
sumaišymo.
NNaauuddoojjaanntt  bbuutteelliiuukkuuss::
Vieną lašą skysčio 1 ir vieną lašą skysčio 2 ant lentelės sumaišykite per 2 se-
kundes vienkartiniu šepetėliu SSiinnggllee  TTiimm. Tuo būdu gaunamas adhezyvas, kuris
pats ėsdina.
NNaauuddoojjaanntt  SingleDose ssiisstteemmąą::
Paimkite SingleDose ir laikykite užrašais į viršų. Kad aktyvuotumėte – 
suspauskite tarp nykščio ir rodomojo piršto tą vietą kur mėlynai pažymėta
“press here”. Paspaudus, skystis 1 susilieja su skysčiu 2 santykiu 1 : 1. 
Pradurkite folijos maišymo rezervuarą su SSiinnggllee  TTiimm, padidinkite skylutę rota-
ciniais judesiais ir pamaišykite, kad susidarytų homogeniškas mišinys.

44..  FFuuttuurraabboonndd  DDCC  aapplliikkaavviimmaass
Užtepkite vidutinio storio adhezyvo sluoksnį ant dentino/emalio ir 20 s trinkite
šepetėliu danties audinius.
Dėmesio: Sumaišytas adhezyvas yra šiesa kietinamas, tad neturėtų būti pa-
veiktas intensyvia supančia šviesa. Operacinio šviestuvo šviesa aplikavimo
metu neturėtų būti nukreipta į darbinį lauką.

55..  DDžžiioovviinniimmaass  
Athezyvą 5 s džiovinkite oro srove.

66..  PPoolliimmeerriizzaavviimmaass
66..11  TTiieessiiooggiinnėėmmss  rreessttaauurraacciijjoommss
NNaauuddoojjaanntt  ššvviieessooss,,  cchheemmiinniioo  iirr  ddvviigguubboo  kkiieettėėjjiimmoo  mmeeddžžiiaaggaass
Surišimo sistemos sluoksnis turi būti 10 s polimerizuojamas su mėlynos 
spalvos šviesa (halogenine arba diodine lempa)
66..22  NNeettiieessiiooggiinnėėmmss  rreessttaauurraacciijjoommss
NNaauuddoojjaanntt  ššvviieessaa  kkiieettiinnaammuuss  kkoommppoozziittuuss
Surišimo sistemos sluoksnis turi būti polimerizuojamas 10 s mėlynos spalvos
šviesa (halogenine arba diodine lempa).
NNaauuddoojjaanntt  ddvviigguubboo  iirr  cchheemmiinniioo  kkiieettėėjjiimmoo  cceemmeennttuuss
FFuuttuurraabboonndd  DDCC užtikrina puikią adheziją be kietinimo šviesa. Tačiau, esant po-
reikiui, FFuuttuurraabboonndd  DDCC gali būti papildomai kietinamas 10 s mėlyno spektro
šviesa (halogenine arba diodine lempa).
KKaaiiššččiioo  cceemmeennttaavviimmaass  ššaakknnyyjjee
11.. Sumaišykite skystį 1 ir skystį 2 ir 20 s trinkite į danties vainiko ir šaknies 

paviršius. Surišėją tolygiai paskirstykite su sauso oro srove 5 s. Skysčio 
perteklių nuimkite su apsorbuojančia juostele arba popieriniu kaiščiu. 
NNeekkiieettiinnkkiittee surišėjo su šviesa.

22.. Paruošę šakninį kaištį pagal gamintojo instrukcijas, įveskite į šaknies kanalą
naudodami tinkamą cementavimo medžiagą, tokią kaip RReebbiillddaa  DDCC ar BBiiffiixx  
QQMM (žiūrėkite atitinkamas naudojimo instrukcijas). Tikslinga pasiekti 
nedidelį cemento perteklių.

33.. Kietinkite mažiausiai 40 s, kad fiksuotumėte šakninį kaištį ir sukietintumėte 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC, aplikuotą ant okliuzinio paviršiaus.

77..  ““MMeerriilleennddoo””  ttiillttųų  cceemmeennttaavviimmaass::
Cementuojant “Merilendo” tiltus, emalis turi būti pašiurkštinamas arba paėsdi-
namas su fosforo rūgštimi prieš FFuuttuurraabboonndd  DDCC aplikaciją. Savaiminio ėsdini-
mosi surišimo sistemos nepakankamai efektyviai veikia intaktinį emalį. Surišimo
sistemos aplikacija ant nešlifuoto ar neėsdinto emalio gali iššaukti restauraci-
jos ribų patamsėjimą ir mikropralaidumą. Kad pasiekti optimalius rezultatus su
FFuuttuurraabboonndd  DDCC atstatant III, IV, V klasės ertmes ir koreguojant diastemą, ema-
lis turi būti preparuojamas.

NNuurrooddyymmaaii,,  aattssaarrgguummoo  pprriieemmoonnėėss::
- Nespauskite mėlynai pažymėtos kameros pirma laiko. Pakuotės su aiškiais 

kamerų pažeidimais negalima naudoti.
- Nepažeiskite nagu kamerų folijos esančios iš viršaus ir apačios.
- Nenaudokite jokių instrumentų aktyvacijai. Aktyvaciją atlikite tik su nykščiu ir 

rodomuoju pirštu, nykštį laikydami ant pažymėtos vietos, o rodomąjį pirštą 
priešingoje pakuotės pusėje.

- Pradurdami foliją su SSiinnggllee  TTiimm nelaikykite pakuotės arti akių.
- Niekada nespauskite abiejų rezervuarų kartu ir nespaudinėkite rezervuaruose 

esančio skysčio „pirmyn-atgal”.
- Medžiagos, kurios turi sudėtyje fenolio, (pvz. eugenolio), trukdo FFuuttuurraabboonndd  DDCC

sukietėjimui. Kartu su jomis FFuuttuurraabboonndd  DDCC nenaudoti. FFuuttuurraabboonndd  DDCC sudėtyje 
yra Bis-GMA,  HEMA, TMPTMA, kamforochinono, aminų (DABE), BHT, kataliza-
torių, fluoridų ir etanolio. FFuuttuurraabboonndd  DDCC neturėtų būti naudojamas esant žino-
mam padidintam jautrumui (alergijai) bent vienai iš šių sudėtinių dalių. Venkite 
kontakto su gleivine. FFuuttuurraabboonndd  DDCC patekus ant burnos gleivinės, ji pabąla dėl
koaguliavusių baltymų. Tai yra laikinas pakitimas, kuris praeina per kelias dienas.
Patekus į akis, gausiai išplaukite vandeniu ir konsultuokitės su gydytoju. 

LLaaiikkyymmaass::  
FFuuttuurraabboonndd  DDCC po naudojimo tuojau gerai uždarykite. Laikykite vertikaliai, kad skys-
tis sutekėtų atgal. Laikykite 4 °C - 23 °C temperatūroje. Prieš vartojimą, leiskite kad
produktas pasiektų kambario temperatūrą. Saugokite FFuuttuurraabboonndd  DDCC nuo tiesiogi-
nės saulės ir operacinės lempos šviesos. Nenaudokite FFuuttuurraabboonndd  DDCC po nurody-
tos galiojimo datos.

Mūsų preparatai sukurti naudoti odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus,
mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Tačiau ši informacija neatlei-
džia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi
mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako 
vartotojas. Suprantama, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems
standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.

FFuuttuurraabboonndd  DDCC ir ar nanodaļiņām papildināta duāli cietējoša un paškodinoša sais-
tviela izturīga un ideāli pieguļoša savienojuma izveidošanai starp zoba substanci un
plombēšanas/nostiprināšanas materiāliem, kas ir gaismā cietējoši, pašcietējoši vai
duāli cietējoši. Paškodinošais adhezīvs sastāv no 2 komponentiem.
Iztiekot bez speciāla zoba substances kodināšanas procesa, FFuuttuurraabboonndd  DDCC
nodrošina tādas pašas adhezīvās īpašības kā pilnīgās kodināšanas preparāti. 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC pieļauj mitruma atliekas.
FFuuttuurraabboonndd  DDCC ir universāli pielietojams kopā ar visiem gaismā cietējošiem, 
pašcietējošiem vai duāli cietējošiem kompozītmateriāliem, kompomēriem un Ormocer®

lietošanai gatavajiem materiāliem.

PPiieelliieettooššaannaass  jjoommaass//iinnddiikkāācciijjaass::
- Tiešās pašcietējošās vai duāli cietējošās kompozītmateriāla restaurācijas un zoba

kroņa izveidošana
- Tiešās gaismā cietējošās restaurācijas uz kompozītmateriālu/kompomēru/

Ormocer® bāzes
- Sakņu tapu nostiprināšana ar duāli cietējošiem vai pašcietējošiem kompozīt-

materiāla cementiem
- Netiešās restaurācijas, izmantojot duāli cietējošus/pašcietējošus kompozītmate-

riāla cementus, lai nostiprinātu inlejas, onlejas, kroņus un tiltus

LLiieettooššaannaa::
11..  SSaauussuummaa  nnooddrrooššiinnāāššaannaa

Tā kā pēc tam tiks izmantots plombēšanas materiāls, darba zonā ir jānodro-
šina sausums. Nedrīkst pieļaut dobuma kontamināciju ar asinīm vai siekalām.
Ir ieteicams koferdams.

22..  SSaaggaattaavvooššaannaa
Dobums jāsagatavo atbilstoši adhezīvās plombēšanas tehnoloģijas principiem.
Izskalojiet dobumu ar ūdeni. Lieko mitrumu nosusiniet ar vieglu gaisa plūsmu.
Pārāk neizsausiniet dentīnu. Ir jāiegūst nedaudz mitra dobuma virsma.
Ja sagatavošana nenotiek (piem., cervikāls defekts), kārtīgi notīriet virsmu un ar
dimanta urbi padariet emaljas malu porainu. Pulpa jāaizsargā ar piemērotu oderi
uz kalcija hidroksīda bāzes.

33..  SSaajjaauukkššaannaa
FFuuttuurraabboonndd  DDCC ir duāli cietējošs, tāpēc tas ir jāizlieto tūdaļ pēc sajaukšanas. 
IIzzmmaannttoojjoott  ppuuddeellii::
Ar SSiinnggllee  TTiimm uz samaisīšanas stikliņa apm. 2 s ir rūpīgi jāsajauc 1 piliens šķid-
ruma 1 un 1 piliens šķidruma 2 (tiek iegūts paškodinošs adhezīvs).
IIzzmmaannttoojjoott  SingleDose::
Atdaliet SingleDose pa perforācijas līniju un pagrieziet ar apdrukāto pusi uz
augšu. Turiet SingleDose iesaiņojuma plāksnīti starp īkšķi un rādītājpirkstu un
aktivizējiet to, spiežot plāksnītes zilo daļu ar uzrakstu „press here” („spiest šeit“).
Šķidrums 1 iekļūst gatavā maisījuma nodalījumā pie šķidruma 2 proporcijā 1:1.
Ar SSiinnggllee  TTiimm pārduriet foliju, ar apļveida kustību paplašiniet caurumu un vai-
rākas reizes apmaisiet, lai iegūtu homogēnu šķidruma 1 un šķidruma 2 maisī-
jumu.

44..  FFuuttuurraabboonndd  DDCC  aapplliiccēēššaannaa
Uzklājiet adhezīvu ne pārāk plānā slānī uz emaljas/dentīna un 20 s iemasējiet
zoba substancē. Norāde: Sajauktā saistviela cietē gaismā, tāpēc jāizvairās no
pārāk intensīva apgaismojuma. Aplicēšanas laikā samaziniet operāciju lampu
gaismas stiprumu. 

55..  ŽŽāāvvēēššaannaa
Žāvējiet adhezīva slāni vismaz 5 s.

66..  PPoolliimmeerriizzāācciijjaa
66..11..  TTiieeššāā  rreessttaauurrāācciijjaa
GGaaiissmmāā  cciieettēējjooššii,,  ppaaššcciieettēējjooššii  uunn  dduuāāllii  cciieettēējjooššii  mmaatteerriiāāllii
Izmantojot gaismā cietējošus, pašcietējošus vai duāli cietējošus plombēšanas
materiālus, saistvielas slānis ir 10 s jāpolimerizē zilajā gaismā (ar halogēnlampu
vai gaismas diožu lampu). 
66..22..  NNeettiieeššāā  rreessttaauurrāācciijjaa
GGaaiissmmāā  cciieettēējjooššii  nnoossttiipprriinnāāššaannaass  kkoommppoozzīīttmmaatteerriiāāllii
Izmantojot gaismā cietējošus nostiprināšanas materiālus, adhezīva slānis ir 
10 s jāpolimerizē zilajā gaismā (ar halogēnlampu vai gaismas diožu lampu). 
PPaaššcciieettēējjooššii  vvaaii  dduuāāllii  cciieettēējjooššii  nnoossttiipprriinnāāššaannaass  kkoommppoozzīīttmmaatteerriiāāllii
Izmantojot pašcietējošus vai duāli cietējošus nostiprināšanas materiālus, 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC nodrošina labu sasaisti arī bez cietināšanas gaismā.
Pēc izvēles var papildus cietināt 10 s zilajā gaismā (ar halogēnlampu vai gais-
mas diožu lampu).
SSaakkņņuu  ttaappuu  nnoossttiipprriinnāāššaannaa
11.. Lai nostiprinātu sakņu tapas, samaisīto FFuuttuurraabboonndd  DDCC (šķidrums 1 un 2) ar

aplikatoru 20 s iemasē saknes kanālā un zoba kroņa košļāšanas virsmā.
Ar gaisu, kurā nav eļļas piejaukuma, 5 s izsmidziniet šķīdinātāju.
Iespējamos materiāla pārpalikumus kanālā savāciet, piespiežot absorbējoša 
papīra strēmeli.
Saistvielas slānis nnaavv jācietina gaismā.

22.. Atbilstoši ražotāja norādījumiem sagatavoto saknes tapu kopā ar piemērotu
nostiprināšanas materiālu, piem., RReebbiillddaa  DDCC vai BBiiffiixx  QQMM (skat. attiecīgo 
lietošanas instrukciju) ievietojiet saknes kanālā tā, lai izveidotos neliels 
cementa pārpalikums.

33.. Lai nostiprinātu saknes tapu un sacietinātu uz košļāšanas virsmas uzklāto 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC, to nepieciešams vismaz 40 s cietināt gaismā.

77..  NNoorrāāddee  ppaarr  llīīmmēēttoo  ttiillttuu  nnoossttiipprriinnāāššaannuu
Nostiprinot līmētos tiltus un lietojot FFuuttuurraabboonndd  DDCC, pirms saistvielas uzklāša-
nas emalja ir jāpadara poraināka vai jākodina ar fosforskābes gēlu.
Paškodinošie saistmateriāli ir mazāk efektīvi uz nesagatavotas emaljas. Uzklā-
jot uz neslīpētas un nenoslīpinātas emaljas pārāk daudz saistmateriāla, var 
iekrāsoties maliņa. Lai ar FFuuttuurraabboonndd  DDCC iegūtā sasaiste būtu optimāla, veicot
III, IV, V klases plombēšanu un diastēmu noslēgšanu, emalja ir iepriekš jāsaga-
tavo.

NNoorrāāddeess,,  ppiieessaarrddzzīībbaass  ppaassāākkuummii::
- Iesaiņojuma plāksnīte pirms aktivizēšanas nedrīkst būt salocīta. Ja ir skaidri 

redzams, ka iesaiņojuma plāksnītei ir bojājumi – izliekumi vai lūzumi, to vairs 
nedrīkst izmantot.

- Iesaiņojuma plāksnītes folija vai etiķete nedrīkst būt saskrāpēta ar nagiem ne 
augšpusē, ne apakšpusē.

- Aktivizēšanai nedrīkst izmantot nekādus instrumentus. Aktivizēt drīkst tikai ar īkšķi 
un rādītājpirkstu, turklāt īkšķim ir jāatrodas precīzi uz etiķetes marķējuma, bet 
rādītājpirkstam jābūt novietotam tieši pretī apakšpusē.

- Aktivizēšanu un tai sekojošo pārduršanu ar SSiinnggllee  TTiimm nevajadzētu veikt, turot 
tuvu pie acīm. 

- Nekad nespiediet vienlaikus uz abiem nodalījumiem vai nespiediet šķidrumu no
viena nodalījuma otrā un atpakaļ.

- Vielas, kas satur fenolus (piem., eigenolu saturoši pagaidu materiāli), ietekmē 
polimerizāciju, tāpēc nedrīkst pieļaut to saskari ar FFuuttuurraabboonndd  DDCC. FFuuttuurraabboonndd
DDCC  satur organiskās skābes, Bis-GMA, HEMA, TMPTMA, kamparhinonu, amīnu 
(DABE), BHT, katalizatorus, fluorīdu un etanolu. Ja ir zināms par paaugstinātu 
jutību (alerģiju) pret šīm FFuuttuurraabboonndd  DDCC sastāvdaļām, no izmantošanas ir jāatsa-
kās. Nepieļaut saskari ar mutes gļotādu. Mutes gļotāda pēc saskares ar 
FFuuttuurraabboonndd  DDCC var iegūt baltu nokrāsu, jo notiek proteīnu koagulācija. Tā ir 
atgriezeniska parādība, kas izzūd dažu dienu laikā. Ja FFuuttuurraabboonndd  DDCC iekļūst
acīs, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pie ārsta. 

NNoorrāāddeess  ppaarr  uuzzggllaabbāāššaannuu  uunn  ppiieelliieettooššaannuu::
FFuuttuurraabboonndd  DDCC pudeles pēc lietošanas cieši jānoslēdz. Uzglabāt stāvus, lai nodro-
šinātu šķidruma satecēšanu atpakaļ. Uzglabāt 4 °C - 23 °C temperatūrā. Pirms 
lietošanas sasildīt līdz istabas temperatūrai. Neturiet FFuuttuurraabboonndd  DDCC saules staros
vai operāciju lampas apgaismojumā. Nelietojiet FFuuttuurraabboonndd  DDCC pēc derīguma 
termiņa beigām!

Mūsu preparāti ir paredzēti pielietošanai zobārstniecībā. Attiecībā uz mūsu preparātu
pielietošanu, mūsu mutiskie un/vai rakstiskie norādījumi, piem., mūsu ieteikumi, ir
doti balstoties uz mūsu zināšanām un nav obligāti jāievēro. Mūsu norādījumi un/vai
ieteikumi nenozīmē, ka Jums nebūtu jāpārbauda mūsu materiālu atbilstība Jūsu iz-
vēlētajam pielietošanas veidam. Tā kā mēs nespējam kontrolēt preparātu izmanto-
šanu, lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību. Protams, mēs garantējam, ka mūsu
preparātu kvalitāte atbilst pastāvošajiem standartiem un mūsu vispārējiem piegādes
un pārdošanas noteikumiem.

LLaasstt  rreevviisseedd::  0066//22001122
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