IT - Elite Cord

Gruppo di pazienti target

Per il trattamento di donne e uomini di qualsiasi fascia di eta, nonché bambini.

Uso

Esclusivamente per uso odontoiatrico.

Descrizione

Fili di retrazione a maglie concatenate in cotone 100%.

Indicazioni

Ausilio per retrarre e trattenere la gengiva.

Controindicazioni

Nessuna

Beneficio dinico

Ausilio per preparare la presa dell'impronta per la fabbricazione di corone o ponti

Ausilio per otturazioni profonde o otturazioni dei colletti dentali.

Caratteristiche del prodotto

Numerose micro-maglie formano una catena ad incastro. Lo speciale design consente

di ottenere una pressione uniforme e costante nel solco gengivale. Grazie alla sua

speciale struttura concatenata, Elite Cord assicura un‘eccellente retrazione del tessuto

gengivale e rimane meglio inserito nel solco rispetto i fili di retrazione tradizionali. |
fili Elite Cord offrono inoltre un'eccellente azione emostatica, poiché assorbono quan-
tita significativamente maggiori di agenti emostatici rispetto ai fili tradizionali.

- La misura #2 e talvolta anche la misura #3 sono indicate per i molari.

- Lamisura #1 & spesso indicata per i premolari e i denti dell'arcata superiore.

- Le misure #0 0 #00 sono spesso usate per gli incisivi inferiori.

- La misura #000 & usata per le preparazioni o per la cementazione di faccette e per
tessuti del solco sottili e aderenti. Questa misura & anche usata come filo inferiore
nella tecnica del doppio filo. Le caratteristiche del tessuto e I'ampiezza desiderata
dello spazio libero possono rendere necessario |'uso di misure diverse da quelle de-
scritte sopra. Se preferibile o necessario, il filo di retrazione a maglie concatenate
puo essere imbevuto con una soluzione emostatica. In alternativa, il filo puo es-
sere impregnato con cloruro di alluminio, una soluzione di fosfato o una soluzione
di cloridrato di epinefrina.

Precauzioni speciali

A causa della modalita di imballaggio, i fili di retrazione sono pressati. Selezionare una

misura pit grande del previsto.

Modalita d’uso

1. Selezionare la misura appropriata di un filo i retrazione.

2. Utilizzare uno strumento per filo di retrazione per inserire il filo di retrazione nel
solco.

3. Una volta inserito il filo di retrazione, irrigare le aree interessate. Si ottiene una re-
trazione ottimale del tessuto nell'arco di 1-3 minuti.

4. Rimuovere il filo di retrazione dal solco prima della presa dellimpronta. Irrigare
leggermente nebulizzando acqua per pulire la preparazione e testare I'azione
dell'agente emostatico.

Avvertenze / rischi residui

nessuno

Conservazione

In luogo asciutto, a temperatura ambiente.

Durata minima

3 anni, se conservato correttamente. Vedere Iimballaggio esterno.

Varianti

Le diverse misure dei fili di retrazione

610000, misura #000

- Preparazione e cementazione di faccette

- Trattamento restaurativo in caso di tessuto sottile e fragile

(610010, misura #00 / (REF| (610020, misura #0

- Incisivi inferiori

- Fissaggio di faccette in prossimita di aree gengivali o subgengivali

- Restauri delle classi lll, IV +V

- Secondo filo nella "tecnica a due fili"

€610030, misura #1

- Le misure 1 e 2 sono particolarmente efficaci per il controllo e/o la retrazione del
tessuto, se preventivamente imbevute in una soluzione emostatica, prima o dopo
la preparazione di corone

- Utilizzare un "filo di preparazione preliminare” protettivo per gli incisivi

(610040, misura #2

- Filo superiore nella "tecnica a due fili"

- "Filo di preparazione preliminare" protettivo per gli incisivi

Smaltimento
Smaltire il materiale nel rispetto delle normative locali vigenti.
Gliimballaggi non contaminati possono essere riciclati.

Eventuali effetti collaterali, reazioni o altri eventi indesiderati sul paziente
/o sull'utilizzatore (anche se solo sospetti) devono essere segnalati tem-
pestivamente e dettagliatamente al produttore.

EN - Elite Cord

Patient target group
For the treatment of women and men of all ages as well as children.
User
For dental use only.
Description
Knitted retraction threads made of 100% cotton.
Indications
Aid for pushing aside and retracting the gingivae.
Contraindications
None
Clinical benefit
Aid for preparing an impression for the fabrication of crowns or bridges
Aid for deep fillings or cervical fillings.
Performance characteristics of the product
Numerous tiny loops form an interlocking chain. This unusual design results in even,
lasting pressure on the gum line. Due to its special knitted construction, Elite Cord
ensures excellent tissue displacement and is better retained in the sulcus than conven-
tional retraction hreads. Elite Cord thread also offer excellent haemostatic properties,
as they absorb significantly greater amounts of haemostatic agents than conventional
threads.

- Size #2 and occasionally size #3 are suitable for molars.

- Size #1is often suitable for premolars and upper teeth.

- Sizes #0 or #00 are often used for the lower front teeth.

- The thread size #000 is used for preparations or cementing of veneers and for thin,
tightly fitting sulcus tissue. This size is also used as the lower thread for the double-
thread technique. The nature of the tissue and the desired size of the free space
may make it necessary to use sizes other than those described above. If preferred
or necessary, the knitted retraction thread can be soaked in a haemostatic solution.
The knitted thread can also be impregnated with aluminium chloride, a phosphate
solution or an epinephrine hydrochloride solution.

Specific precautions

Due to the type of packaging used, the retraction threads are pressed. Please select

one size larger than expected.

Application

1. Select the appropriate size of retraction thread.

2. Use a thread stopper to insert the retraction thread into the sulcus.

3. After inserting the retraction thread, rinse the affected areas. An optimal displace-
ment of the tissue will take place within 1-3 minutes.

4. Remove the retraction thread from the sulcus before taking an impression. Lightly
spray with water to clean the preparation and test the effect of the haemostatic
agent.

Warnings / residual risks

None

Storage

Dry and at room temperature.

Minimum shelf life

3 years if stored properly. See outer packaging.

Variants

The different sizes of retraction cords

610000, size #000

- Preparation and cementation of veneers

- Restorative treatment for thin and brittle tissue

(610010, size #00 / [REF] (610020, size #0

- Lower front teeth

- For luting veneers close to gingival or subgingival areas

- Restorations in classes Ill, IV +V

- Second thread for “two-thread” technique

(610030, size #1

- Sizes 1.and 2 are particularly effective for tissue control and/or restraining if they are
previously immersed in a haemostatic solution before or after crown preparations -
Use a protective “pre-preparation thread” for front teeth

(610040, size #2

- Upper thread for “two-thread” technique

- Protective “pre-preparation thread” for anterior teeth

Disposal
Dispose of properly in accordance with the local official regulations.
Non-contaminated packaging can be sent to a recycling facility.

Side effects, reactions or other undesired occurrences for the patient and/
or user (even in cases of doubt) must be reported to the manufacturer
promptly and in detail.

FR - Elite Cord

Groupe cible de patients

Pour le traitement des femmes et des hommes de tous ages, des enfants.
Utilisateurs

Pour un usage dentaire uniquement.

Foglietto illustrativo

Instructions for use

Notice d'utilisation

Description

Fils de rétraction tricotés en 100% coton.

Indications

Aide a déplacer et a retenir la gencive.

Contre-indications

Aucun

avantage clinique

Aide a la préparation de I'empreinte pour la fabrication de couronnes ou de bridges

Aide aux obturations profondes ou aux obturations du collet des dents.

Caractéristiques du produit

De nombreuses petites boucles créent une chaine enchevétrée. Sa conception spéciale

permet d'exercer une pression réguliére et permanente dans le sillon gingival. Grace

a son tricotage spécial, Elite Cord assure un excellent déplacement des tissus et reste

dans le sulcus mieux que les fils de rétraction conventionnels. En outre, les sutures

Elite Cord offrent une excellente efficacité hémostatique car elles absorbent des quan-

tités d'agents hémostatiques nettement supérieures a celles des sutures classiques.

- La taille #2 et occasionnellement la taille #3 conviennent aux molaires.

- La taille #1 convient souvent aux prémolaires ainsi qu'aux dents maxillaires.

- Les tailles #0 ou #00 sont souvent utilisées pour les dents antérieures inférieures.

- Le filetage #000 est utilisé pour les préparations ou lors de la cimentation des fac-
ettes et pour les tissus sulcus fins et serrés. Cette taille est également utilisée comme
fil de canette pour la technique du double fil. La nature du tissu ainsi que la taille
souhaitée du dégagement peuvent nécessiter I'utilisation de tailles autres que celles
décrites ci-dessus. Si cela est préférable ou nécessaire, le fil de rétraction tricoté
peut étre trempé dans une solution hémostatique. De méme, le fil tricoté peut étre
trempé dans du chlorure d'aluminium, une solution de phosphate ou une solution
de chlorhydrate d'épinéphrine.

Mesures de précaution spéciales

Les fils de rétraction sont pressés par le type d'emballage. Veuillez choisir une taille

supérieure a celle prévue.

Application

1. Sélectionnez |a taille appropriée d'un fil de rétraction.

2. Utilisez un bouchon de suture pour insérer la suture de rétraction dans le sulcus.

3. Apres avoir inséré la suture de rétraction, rincez les zones concernées. Le déplace-
ment optimal des tissus se produit en 1a 3 minutes.

4. Retirez le cordon de rétraction du sulcus avant deprendre I'empreinte. Vaporiser
légerement de I'eau pour nettoyer la préparation et tester |'effet de I'agent hémo-
statique.

Avertissements / risques résiduels

aucun

Stockage

Sécher a température ambiante.

Durée de conservation

Avec un stockage approprié, 3 ans. Voir I'emballage extérieur.

Variantes

Les différentes tailles des filets de rétraction

(610000, taille #000

- Préparation et scellement des facettes

- Traitement réparateur des tissus fins et fragiles

€610010, taille #00 /[REF] (610020, taille #0

- Dents antérieures inférieures

- Pour le collage des facettes a proximité des zones gingivales ou sous-gingivales

- Restaurations de classe lll, IV +V

- Deuxiéme fil pour la « technique a deux fils »

(610030, taille 1

- Les tailles 1 et 2 sont particulierement efficaces pour le contrdle et/ou la rétraction
des tissus lorsqu'ils sont préalablement immergés dans une solution hémostatique
vésiculeuse avant ou apresdes préparations de couronnes

- Utilisez un "fil de préparation" protecteur pour les dents antérieures

€610040, taille 2

- Fil supérieur pour la « technique a deux fils »

- Fil de protection "pré-préparation” pour les dents antérieures

Elimination

Eliminer correctement conformément aux exigences réglementaires locales.

Les emballages non contaminés peuvent étre recyclés.

Les effets secondaires, réactions ou autres événements indésirables chez le
patient et/ou l'utilisateur (également en cas de doute) doivent étre signalés
au fabricant rapidement

ES - Elite Cord

Grupo objetivo de pacientes
Para el tratamiento de mujeres y hombres de todas las edades, nifios.
Usuarios
Exclusivamente para uso dental.
Descripcion
Hilos de retraccién, de punto, con un 100 % de algodon.
Indicaciones
Ayuda para desplazar y retener la encia.
Contraindicaciones
Ninguna
Uso clinico
Herramienta para preparar un molde para la fabricacién de coronas o puentes
Ayuda en los empastes profundos o en los empastes del cuello del diente.
Caracteristicas del producto
Numerosos bucles diminutos conforman una cadena entrelazada. El disefio especial
permite una presion uniforme y permanente en el surco de la encia. Elite Cord garan-
tiza un excelente desplazamiento del tejido gracias al tejido especial y permanece en
el surco mejor que los hilos de retraccion tradicionales. Asimismo, los hilos Elite Cord
proporcionan un excelente efecto hemostético, ya que absorben cantidades mucho
mayores de productos hemostaticos que los hilos tradicionales.

-Latalla #2 y en ocasiones la talla #3 son adecuadas para los molares.

- Latalla #1 suele ser adecuada para los premolares y los maxilares superiores.

- Las tallas #0 o #00 suelen emplearse para los dientes anteriores inferiores.

- El tamafio del hilo #000 se emplea para preparaciones o al cementar carillas, asi
como para el tejido de surco fino y ajustado. Esta talla se utiliza también como hilo
inferior para la técnica de doble hilo. La naturaleza del tejido, asi como la talla de
la holgura deseada, pueden requerir el uso de tallas distintas a las menciona-das
anteriormente. Silo prefiere 0 en caso necesario, el hilo de retraccion tejido se puede
empapar en una solucién hemostatica. Asimismo, el hilo de punto puede empaparse
con cloruro de aluminio, solucion de fosfato o solucion de clorhidrato de epinefrina.

Medidas preventivas especiales

Los hilos de retraccion son presionados por el tipo de envase. Seleccione una talla mas

grande de la esperada.

Aplicacion

1. Seleccione la talla adecuada de un hilo de retraccién.

2. Utilice un palpador para introducir el hilo de retraccion en el surco.

3.Tras introducir el hilo de retraccion, enjuague las zonas afectadas. El desplazamiento

dptimo del tejido se produce en 1-3 minutos.

4. Retire el hilo de retraccion del surco antes de obtener el molde. Rocie ligeramente

con agua para limpiar la preparacién y probar el efecto del producto hemostatico.

Advertencias/riesgos residuales

ninguno

Almacenamiento

Secar a temperatura ambiente.

Vida util

Con un almacenamiento adecuado, 3 afios. Véase el envase.

Variantes

Las diferentes tallas de los hilos de retraccion

(610000, talla #000

- Preparacion y cementacion de carillas

- Tratamiento restaurador para tejidos finos y fragiles

(610010, talla #00 / [REF] (610020, talla #0

- Dientes anteriores inferiores

- Para la cementacion de carillas cerca de las zonas gingivales o subgingivales

- Restauraciones de las clases Il IV +V

- Segundo hilo para la «técnica de dos hilos»

[REF] C610030, talla #1

- Las tallas 1y 2 son especialmente eficaces para el control o la retraccién de los teji-
dos si se sumergen previamente en una solucién hemostética antes o después de la
preparacion de la corona

- Utilice un «hilo de preparacién» protector para los dientes anteriores

(610040, talla #2

- Hilo superior para la «técnica de dos hilos»

- «Hilo de proteccion de preparacién» para dientes anteriores

Eliminacion

Eliminar de forma adecuada de acuerdo con la normativa local.

Los envases no contaminados pueden reciclarse.

Los efectos secundarios, las reacciones u otros sucesos no deseados en el
paciente o el usuario (también en caso de duda) se deberan comunicar al
fabricante de forma rapida y detallada.

DE - Elite Cord

Patientenzielgruppe

Fiir die Behandlung von Frauen und Mannern aller Altersgruppen, Kinder.
Anwender

AusschlieBlich fiir den zahnérztlichen Gebrauch.
Beschreibung

Gestrickte Retraktionsfaden aus 100% Baumwolle.
Indikationen

Hilfsmittel zum Verdrangen und zuriickhalten der Gingiva.
Kontraindikationen

Keine

klinischer Nutzen

Informacion para el usuario

Gebrauchsinformation

Hilfsmittel zur Vorbereitung der Abformung fiir die Anfertigung von Kronen oder Brii-

cken Hilfsmittel bei tiefen Fiillungen oder Zahnhalsfiillungen.

Leistungsmerkmale des Produkts

Zahlreiche, winzige Schlaufen ergeben eine ineinander greifende Kette. Das besonde-

re Design fiihrt zu einem gleichmaBigem, dauerhaften Druck in der Zahnfleischfurche.

Elite Cord gewahrleistet durch seine besondere Strickung eine hervorragende Gewe-

beverdréngung und verbleibt besser im Sulcus als herkmmliche Retraktionsféden.

Auch bieten Elite Cord-Faden hervorragende, blutstillende Wirkung, da sie bedeutend

groBere Mengen an Hemostatika aufnehmen als herkommliche Faden.

- GroBe #2 und gelegentlich auch die GroBe #3 sind fiir Molaren geeignet.

- GroBe #1 ist haufig fiir Pramolaren sowie Oberkieferzahne geeignet.

- Die GroRen #0 oder #00 werden haufig fiir die unteren Frontzahne verwendet.

- Die Fadengroe #000 wird bei Praparationen oder beim Zementieren von Veneer und
bei diinnem, eng anliegendem Sulkusgewebe verwendet. Ebenfalls wird diese Gro-
Be als Unterfaden bei der Doppelfadentechnik verwendet. Die Beschaffenheit des
Gewebes sowie die erwiinschte GroBe des Freiraums kann die Nutzung von anderen
GroRen, als vorab beschrieben, notwendig machen. Falls bevorzugt oder notwendig
kann der gestrickte Retraktions-faden in einer hemostatischen Losung getrénkt wer-
den. Ebenso kann der gestrickte Faden mit Aluminiumchlorid, Phosphatldsung oder
Epinephrine Hydrochloridldsung getrénkt werden.

Spezielle VorsorgemaBnahmen

Durch die Art der Verpackung werden die Retraktionsfaden gepresst. Bitte wahlen Sie

eine Nr. groBer als erwartet.

Anwendung

1. Wahlen Sie die geeignete GroRe eines Retraktionsfadens.

2. Verwenden Sie einen Fadenstopfer zum Einbringen des Retraktionsfadens in den

Sulcus.

3. Nach dem Einbringen des Retraktionsfadens die betroffenen Bereiche spiilen. Eine

optimale Verdrangung des Gewebes erfolgt innerhalb von 1-3 Minuten.

4. Retraktionsfaden vor Abdrucknahme vom Sulcus entfernen. Leicht mit Wasser be-

spriiht um die Praparation zu reinigen und die Wirkung des Hemostatika zu testen.

Warnhinweise / Restrisiken

keine

Lagerung

Trocken bei Raumtemperatur.

Mindesthaltbarkeit

Bei ordnungsgemaBer Lagerung 3 Jahre. Siehe Umverpackung.

Varianten

Die verschiedenen GroBen der Retraktionsfaden

(610000, groBe #000

- Praparieren und zementieren von Veneers

- Restaurative Behandlung bei diinnem und briichigem Gewebe

(610010, groBe #00 /[REF| (610020, groBe #0

- Untere Frontzahne

- Zur Befestigung von Veneers nahe von gingivalen oder subgingivalen Bereichen

- Restaurationen der klassen IIl, IV +V

- Zweiter Faden fiir, Zweifaden-Technik”

(610030, groRe #1

- GroBe 1und 2 sind besonders effektiv zur Gewebekontrolle und/oder Riickdréngung
wenn diese vorher in blustillende, hemostatische Ldsung vor oder nach Kronenpra-
paration angewendet werden.

- Verwenden Sie einen schiitzenden, Vorpraparationsfaden” bei Frontzéhnen

0610040, groBe #2

- Oberfaden fiir, Zwei-Faden-Technik”

- schiitzender, Vorpraparations-faden” bei Frontzéhnen

Entsorgung
Unter Beachtung der drtlichen behdrdlichen Vorschriften ordnungsgeméB beseitigen.
Nicht kontaminierte Verpackungen knnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

Nebenwirkungen, Reaktionen oder sonstige unerwiinschte Vorkommnisse
beim Patienten und/oder Anwender (auch in Zweifelsfallen) miissen dem
Hersteller zeitnah und detailliert mitgeteilt werden..

PT - Elite Cord

Grupo-alvo de doentes
Para tratamento em mulheres e homens de todos os grupos etarios, criangas.
Utilizador
Exclusivamente para uso dentdrio.
Descricao
Fios de retracdo tricotados feitos 100% de algodao.
Indicagdes
Agente auxiliar para o deslocamento e retencao gengival.
Contraindicagoes
Nenhuma
Uso dlinico
Ajudas para a preparacao de impressdes para o fabrico de coroas ou pontes.
Agente auxiliar com cavidades ou preparacdes subgengivais mais profundas.
Caracteristicas do produto
Intimeras trancas mindsculas foram um cordao continuo. Este desenho especial do fio
permite exercer uma pressdo regular e manter o fio em posicao depois de colocado
no sulco gengival. Com uma estrutura em corddo especial, o Elite Cord assegura um
excelente deslocamento do tecido e agarra melhor no sulco gengival do que o fio de
retracao convencional. Além disso, o fio Elite Cord apresenta excelentes caracteristicas
hemostéticas, uma vez tem uma melhor capacidade de absorco dos fluidos hemos-
taticos do que o fio convencional.

- Tamanho #2 e ocasionalmente também o tamanho #3 sao mais indicados para uso
nos molares.

- 0 tamanho #1 é usado com maior frequéncia para pré-molares e superiores man-
dibulares.

- 0s tamanhos #0 ou #00 sao usados com maior frequéncia para os dentes anteriores
frontais.

-0 tamanho do fio #000 € usado com preparos ou cimentagdes de facetas e com tecido
fino do sulco gengival ajustado ao contorno. Também se utiliza este tamanho como
fio inferior, com técnica duplo fio. A natureza do tecido, bem como o tamanho deseja-
do do espaco livre, pode exigir a utilizacao de outros tamanhos para além dos acima
descritos. Se preferir, ou quando necessério, o fio de retragdo pode ser impregnado
em solucdo hemostatica, para remover do sulco. O fio entrancado pode também ser
impregnado com cloreto de aluminio, solucdo de fosfato ou solucdo de cloreto de
epinefrina.

Medidas de cuidado especiais

0s fios de retracdo ficam comprimidos quando embalados. Deve, por isso, selecionar

um tamanho superior ao esperado.

Aplicagdo

1. Selecione um tamanho de fio de retracao apropriado.

2. Use o limitador de fio para ajudar a colocar o fio de retracdo no sulco gengival.

3. Depois de colocar o fio de retraco, enxague bem a zona envolvida. Um desloca-

mento 6timo do tecido € esperado no intervalo de 1-3 minutos.

4. Antes da toma de impressao, remova o fio de retraco do sulco gengival. Para limpar

0 preparo, pulverize ligeiramente com dgua e verifique a eficacia da hemostasia.

Adverténcias / Riscos residuais

nenhum

Armazenamento

Secar a temperatura ambiente.

Data de validade minima

3 anos, em condi¢des normais de armazenamento. \er embalagem exterior.

Variantes

0s diferentes tamanhos do fios de retracao

(610000, tamanho #000

- Preparo e cimentacdo de facetas

- Procedimentos restauradores com tecido gengival fino e fridvel

(610010, tamanho #00 / [REF] (610020, tamanho #0

- Dentes anteriores frontais

- Para fixacdo de facetas em zonas peri-gengivais ou subgengivais

- Restauros das classes Ill, IV +V

- Segundo fio para "Técnica de Fio Duplo”

[REF] C610030, tamanho #1

- 0s tamanhos 1 e 2 sdo especialmente eficazes para o controlo de tecidos e/ou des-

locamento apés impregnacdo em solugdo hemostatica coagulante antes e/ou depois

das preparacdes de coroas

- Utilizar como fio protetor no "pré-preparo"” de anteriores

(610040, tamanho #2

- Fio superior para "Técnica de Fio Duplo”

- usar como fio protetor no "pré-preparo" de anteriores

Eliminacao

Eliminar corretamente, em conformidade com os regulamentos locais.

As embalagens ndo contaminadas podem ser recicladas.

0s efeitos secundarios, reacdes ou outras ocorréncias indesejaveis no pa-
ciente e/ou utilizador (também em caso de duvida) devem ser prontamente
relatados em pormenor ao fabricante.

NL - Elite Cord

Patiéntendoelgroep

Voor de behandeling van vrouwen en mannen van alle leeftijdsgroepen, kinderen.
Gebruikers

Uitsluitend bedoeld voor tandheelkundig gebruik.

Beschrijving

Gebreide retractiedraden van 100% katoen.

Indicaties

Hulpmiddel voor het verdringen en tegenhouden van de gingiva.
Contra-indicaties

Geen

Klinisch voordeel

Hulpmiddel ter voorbereiding van de afdruk voor het produceren van kronen of brug-
gen Hulpmiddel bij diepe vullingen of tandhalsvullingen.

Folheto Informativo

Gebruiksinformatie

Eigenschappen van het product

Talrijke, uiterst kleine lussen vormen een in elkaar grijpende keten. Het speciale ont-

werp leidt tot een gelijkmatige, permanente druk in de gingivale sulcus. Elite Cord

garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdringing van het weefsel
en blijft beter in de sulcus zitten dan gebruikelijke retractiedraden.

Elite Cord-draden bieden eveneens een uitstekende bloedstillende werking, omdat

ze beduidend grotere hoeveelheden hemostatica opnemen dan gebruikelijke draden.

- Maat #2 en soms ook maat #3 zijn geschikt voor molaren.

- Maat #1 is vaak geschikt voor premolaren en bovenkaaktanden.

- De maten #0 of #00 worden vaak gebruikt voor de onderste voortanden.

- De maat #000 wordt gebruikt bij preparaties of bij het cementeren van veneer en
bij dun, nauwsluitend sulcusweefsel. Deze maat wordt eveneens gebruikt als onder-
draad bij de dubbele draadtechniek. De toestand van het weefsel en de gewenste
grootte van de vrije ruimte kan het gebruik van andere maten, zoals hierboven be-
schreven, noodzakelijk maken. Indien geprefereerd of noodzakelijk kan de gebreide
retractiedraad in een hemostatische oplossing worden gedrenkt. De gebreide draad
kan eveneens worden doordrenkt met aluminium-chloride, fosfaatoplossing of een
oplossing van epineftinehydrochloride.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Door de verpakkingswijze worden de retractiedraden samengeperst. Kies een nr. gro-

ter dan verwacht.

Toepassing

1. Kies een retractiedraad in de geschikte maat.

2. Gebruik een draadstopper om de retractiedraad in de sulcus in te brengen.

3. Spoel de betreffende zones na het inbrengen van de retractiedraad. Een optimale
verdringing van het weefsel vindt plaats binnen 1-3 minuten.

4. \lerwijder de retractiedraden van de sulcus alvorens een afdruk te nemen. Besproei
licht met water om de preparatie te reinigen en de werking van de hemostatica
te testen.

Waarschuwingen / restrisico's

Geen

Bewaring

Droog op kamertemperatuur.

Minimale houdbaarheid

Bij correcte bewaring 3 jaar. Zie buitenverpakking.

Varianten

De verschillende maten van de retractiedraden

(610000, maat #000

- Prepareren en cementeren van veneers

- Restauratieve behandeling bij dun en fragiel weefsel

(610010, maat #00/ (610020, maat #0

- Onderste voortanden

-Voor de bevestiging van veneers in de buurt van gingivale of subgingivale zones

- Restauraties van de klassen Ill, IV +V

- Tweede draad voor "twee-draden-techniek”

(610030, maat #1

- Maat 1 en 2 zijn bijzonder doeltreffend voor weefselcontrole en/of verdringing wan-
neer deze vooraf in een bloedstillende, hemostatische oplossing zijn gedrenkt voor
of na kroonprepa-raties

- Gebruik een beschermende "voorpreparatie-draad" bij voortanden

(610040, maat #2

- Bovendraad voor "twee-draden-techniek"

- Beschermende "voorpreparatiedraad” bij voortanden

Afvoeren
Met inachtneming van de lokale wetgeving reglementair afvoeren.
Niet-gecontamineerde verpakkingen kunnen worden ingeleverd voor recycling.

Bijwerkingen, reacties of andere ongewenste verschijnselen bij de patiént
en/of de gebruiker (ook in twijfelgevallen) moeten spoedig en gedetail-
leerd worden meegedeeld aan de fabrikant

Fl - Elite Cord

Potilaskohderyhma

Kaikenikdisten naisten ja miesten seka lasten hoitoon.

Kayttajat

Vain hammaslaaketieteellisen kayttoon.

Kuvaus

Neulotut vetolangat 100 % puuvillaa.

Kayttoaiheet

Avustaa ikenen siirtamisessd ja pidattamisessa.

Vasta-aiheet

Ei tunneta

Kliiniset hyodyt

Tydkalu muotoilun valmisteluun kruunujen tai siltojen valmistamiseksi

Apuvéline syviin téytteisiin tai hampaiden kaulan taytteisiin.

Tuotteen ominaisuudet

Useat pienet silmukat muodostavat lukitusketjun. Erityinen muotoilu johtaa tasai-

seen, pysyvdan paineeseen ikenen urassa. Erityisen neulontansa ansiosta Elite Cord

varmistaa erinomaisen kudoksen siirtymisen ja pysyy paremmin sulkissa kuin tavan-
omaiset takaisinvetolangat.

Elite Cord-langoilla on myds erinomainen hemostaattinen vaikutus, koska ne ab-

sorboivat huomattavasti suurempia maéria hemostaattisia aineita kuin perinteiset

langat.

- Koko # 2 ja joskus koko # 3 soveltuvat molaareihin.

- Koko # 1 soveltuu usein premolaareihin sekd yldleuan hampaisiin.

- Koot #0 ja #00 soveltuvat usein kdytettavaksi alaetuhampaisiin.

- Langan koko #000 kéytetaan viilun leikkaamiseen tai sementointiin ja ohueen, tii-
viisti istuvaan kudokseen. Tétd kokoa kaytetaan myds alalankana kaksoislankateknii-
kassa. Kudoksen luonne ja haluttu vapaan tilan koko saattavat vaatia kéytettavaksi
muita kokoja kuin edelld kuvatut. Vetolanka voidaan haluttaessa tai tarpeen mukaan
liottaa hemostaattiseen liuokseen. Vetolanka voidaan kostuttaa myds alumiiniklori-
dilla, fosfaattiliuoksella tai epinefriinihydrokloridiliuoksella. Erityiset varotoimenpi-
teet Vetolangat ovat puristuneet pakkausmenetelman takia. Valitse yhtd numeroa
odotettua suurempi koko.

Kaytto

1. Valitse oikea vetolangan koko.

2.Tydnnd ompelupainikkeella sisaanvedettédva ommel sulkkiin.

3. Huuhtele vaurioituneet alueet sisaanvedon jalkeen. Kudos siirtyy optimaalisesti

1-3 minuutin aikana.

4. Poista vetolanka sulkista ennen mallin ottamista. Suihkuta kevyesti vedelld valmis-

teen puhdistamiseksi ja hemostaattisten aineiden testaamiseksi.

Varoitukset/jaannosriskit

eiole

Sailytys

Kuivassa paikassa, huoneenldmpdtilassa.

Sailyvyys

Asianmukaisessa varastoinnissa 3 vuotta. Katso pakkaus.

Vaihtoehdot

Sisdanvetolankojen eri koot

€610000, koko # 000

- Viilujen valmistus ja sementointi

- Ohuen ja hauraan kudoksen korjaava hoito

(610010, koko #00 / [REF] (610020, koko #0

- Alemmat etuhampaat

- Viilujen sementointiin Iahelld ikenid tai ihon alla olevilla alueilla

- Luokan Il, IV +V korjaukset

- Toinen lanka "kaksiséikeiselle tekniikalle"

0610030, koko #1

- Koot 1ja 2 ovat erityisen tehokkaita kudosten estamisessd ja/tai tukahduttamisessa,
jos ne asetetaan ensin hemostaattiseen liuokseen ennen kruunun valmistusta tai
sen jalkeen

- Kéytd suojaavaa "esivalmistelulankaa” etuhampaille

[REF] (610040, koko #2

- Ylakierre "kaksiséikeiselle tekniikalla”

- suojaavaa "esivalmistelulanka” etuhampaille

Havittiminen
Hévitettava paikallisten voimassa olevien maaraysten mukaisesti.
Saastumattomat pakkaukset voidaan kierrattaa.

Potilaan ja/tai kdyttdjan haittavaikutuksista, reaktioista tai muista ei-toi-
votuista tapahtumista (myds epailyista) on ilmoitettava valmistajalle no-
peasti ja yksityiskohtaisesti.

EL - Elite Cord

Ltoxevopevn opdda acdevav

la ™ Bepanmeia yuvatkav kat avdpwv OAwv Twv NAIKIWY, KaBa¢ Kat maidiov.
Xprioteg

AnmokAeLOTIKG yia 08ovTIaTPIKA Xprion.

Nepypagi

M\etd vipata amabnong amd 100% BapBdx.

Evdeigeig

Borifnpa yia v amwbnon kai m ouykpdtnon Twv 00Awv.

Avrevéeifeig

Kapia

Khviko d¢ehog

Borifnpa yia T mpogToipasia amotimwong yia TV KATAOKEUT KOPWVAV ) YEQUPWOV
Borfnpa yia Badid iy auyevika oppayiopata.

Xapaktnpiotika amddoong Tov mpoiovrog

MoludpiBuor pikpoakomikoi Bpoxot oxnuatiouv pia aMAnhoguvdeopevn ahvoida. O
€161kd¢ oxedlaopoc odnyei og opolopopen, Stapkn mieon oV AUAGKWON TwWY OUAWV.
Noyw g €11kig Tov Mégng, To Elite Cord eyyudtar e€aipeTiki HeTATOMON TWV 1OTWV
Kat kaAotepn diatiipnon otnv ovAodovTIKK GX10HI GUYKPITIKA pe Ta cupBatika vipa-
T1a anwénong. Eniong, Ta vijparta Elite Cord mpoagépouv éva e§atpeTiko aipooTatiko
amotéeopa, KaBag amoppopoly GNPAvTIKA HeyahuTePES TOOOTNTEC AILOCTATIKWV
GUYKPITIKG i€ Ta GUPBATIKA vipaTa.

Pakkausseloste

08nyie¢ xprong

- To péyeBog #2 kai meplotaotakd To péyebog #3 eivat katdMnAa yia yopgpioug.

- To péyeBoc #1 eivat cuyva katdMnho yia mpoyop@ioug, kaBw¢ kat yia v dve yvdbo.

- Ta peyédn #0 i #00 xpnotpomolohvTal Guxvd yia Ta KATw pmpooTivd dévia.

- To péyeBog vipatog #000 xpnotpomoteital o€ mapaokevdopata i o€ ouykOMnon
Opewv kat o€ Aemtd, oteva tomoBetnyévo 1010 T oulodovTikig oxlopc. Autd
T0 péyeBog xpnotpomoleitat emong w¢ KATw vipa ot TexviK dimou vipatog. H
@Uon Tov (ool Kat To eMOUUNTO PéyeBog Tou ENelBEPOL XWPOUL pmopei va KabioTolv
amapaitT ™ xpron dMwv peyebwv ané autd mou meptypdovtat mapandvw. Edv
mpoTpdral 1 €val amapaitTo, To MAEKTO VA anwlnong pmopei va EUMoTIoTE( o€
apootatikd didupa. To MAeKTO vija pmope emiong va eumoTioTei pe yAwplobyo ap-
yikio, pwopopikd didupia i Sidhupa udpoyAwpikig EmvePpivng.

Erdika pétpa mpopulagng

Tavipata anwdneng supméCovral amd To €idog e ouokevaoiag. EmAESTe éva vouyie-

0 EYANUTEPO aMD TO AVAEVOpEVO.

Eqappoyr

1. EmAé€re To katdMnho péyeBog vipatog amabnong.

2. Xpnotponotote éva epyaheio TomoBETONE VARATOC Yia Val EIGAYETE TO VAHA ane-
Onong o ouhodovTik oxtopn.

3. Apou tomoBetroete To vipa amabnong, Semovete Tic mAnyeioeg meploxég. Oa ako-
oubroetn Béktiotn amebnon Tou 16ToU evidg 1-3 Nemtav.

4. ApaipéoTe To vipa anwnong amd Ty oulodovTiki) axiop Tpwv ané t Aqyn Tou
anotunwyatog. Yekdote ehagpd pie vepd yia va kabapioete To mapackevaopa Kat
Yia va ehéyéete Ty anoteheopaTikdTTa THE ApoaTAONC.

Mpocdononjoeig/ Ynohemopevot Kivduvot

Kavévag

AmoBrikevon

Matnpeitat oteyvo o Beppokpacia Swpatiov.

Avalwon Katd mpotipnon mpv amo

Mé v kataMnAn amoBrikevon 3 €. B). e§wtepikr suokevacia.

Mapalayéc

Ta d109opeTKd peyé0n Twv vnpdtwv anwbnong

610000, méyeBoc #000

- Npoetoipasia kat cuykdNAnon dyewv

anzia amoKatdotaong o€ Aemtd kat e0BpauoTo 10To

[REF] (610010, méye0o¢ #00 / [REF] (610020, méye0oc #0

- Katw pmpoota dovtia

- o Tn oTEPéwon OYEWV KOVTA OTIC TEPLOXEC TWV OUAWV 1 KATW amd Ta 00Aa

- Anokataotaoeg kamyopiac I, IV +V

- Mebtepo vipa yia T «tegvIKi Simhou vijpatoc»

(610030, méyeBoc #1

- Ta peyédn 1 kat 2 eivar dlaitepa amMOTENEGPATIKG Yia Tov ENeyXO TWV 10TV Kal/f
NV peTatomion, ev tomoBetnBodv mpwta o€ apooTatikd SIAAUKa, T 1 PeTd Ta
TapaokeVdopaTa Kopwvag

- Xpnotpomorote £va MPOOTATEUTIKO «Vijj1a IPOETOIUATIAC Yia MAPACKEVAGATa» 0TA

ootd dovtia

[REF] (610040, méyeBoc #2

- Avw vijpa yia Ty «Ttegvikn dimhol vijpatog»

- TIPOGTATEVTIKO «Vria MPOETOIPAGIAC Yla TaPaOKEVAOPATA» 0TA PMPOaTd SovTIa

Anéppupn
Anoppilte 600TA Kal C0PPWVA LE TOUG TOMKOUC EMIONUOUE KAVOVIOHOUG.
Ot pn poluopéveg uoKevasieg pmopoly va avakukAwBolv.

Napevépyeiec, avudpaosig i dAa avemBopnta oupBdvra otov acdeviy i/
Kat 6Tov XpiioTn (emiong o€ mepintwon ap@iBoliac) mpémet va Kovomotou-
VTAl APECWE KAt AEMTOPEPWC GTOV KATAGKEVAGTH.

DA - Elite Cord

Patientmalgruppe

Til behandlingen af kvinder og maend i alle aldersgrupper, barn.

Bruger

Udelukkende til tandmedicinsk brug.

Beskrivelse

Strikkede retraktionstrade i 100% bomuld.

Indikationer

Hjaelper med at fortraenge og holde tandkedet tilbage.

Kontraindikationer

Ingen

klinisk fordel

Hjelpemiddel til forberedelse af afformningen til udfeerdigelse af kroner og broer

Hjeelpemiddel ved dybe fyldninger eller tandhalsfyldninger.

Produktets egenskaber

Talrige, sma slgjfer danner en sammenkoblet kade. Det specielle design forer til et

jeevnt, permanent tryk i gingival sulcus. P& grund af sin specielle strikning sikrer Elite

Cord en fremragende vaevsforskydning og sidder bedre i sulcus end konventionelle

retraktionstrade. Desuden har Elite Cord-trdde en fremragende hemostatisk effekt,

da de absorberer betydeligt storre mangder hemostatik end konventionelle trade.

- Storrelse #2 og lejlighedsvist storrelse #3 er velegnet til molarer.

- Storrelse #1 bruges ofte til premolarer og tender i overmunden.

- Storrelserne #0 eller #00 bruges ofte til de nederste fortender.

- Tradsterrelse #000 bruges til praeperation eller til cementering af finer og til tyndt,
tetsiddende sulcusvaev. Denne storrelse bruges ogsa som undertrad i forbindelse
med dobbelttradsteknik-ker. Vaevets beskaffenhed og den gnskede storrelse af det
frie rum kan gore det nodvendigt at bruge andre storrelser end de ovenfor beskrevne.
Huis det foretraekkes eller er ngdvendigt, kan den strikkede retraktionstrad gennem-
vdes i et hemostasemiddel. Den strikkede trdd kan ogsa gennemblades med alu-
miniumchlorid, phosphatoplesning eller adrenalinhydrochloridoplesning.

Sarlige forholdsregler

Retraktionstradene presses ved hjalp af emballagens srlige design. Veelg et num-

mer storre, end tiltaenkt.

Anvendelse

1. Velg den passende storrelse pa retraktions-traden.

2. Brug en tradskubber til at indsatte retraktions-traden i sulcus.

3. Skyl de berarte omrader efter anbringelsen af retraktionstraden. Optimal vaevsfor-

skydning forekommer i labet af 1-3 minutter.

4. Fjern retraktionstréden for der tages aftryk af sulcus. Sprojtes let med vand for at

renggre praeparatet og for at teste effektiviteten af haemostatika.

Advarsler / restrisici

ingen

Opbevaring

Tort ved stuetemperatur.

Mindste holdbarhed

3 dr ved korrekt opbevaring. Se emballage.

Varianter

De forskellige storrelser retraktionstrade

(610000, storrelse #000

- Praeperation og cementering af finer

- Genoprettende behandling af tyndt og skrabeligt veev

(610010, storrelse #00 / [REF| (610020, storrelse #0

- Nederste fortaender

-Til fastgorelse af finer i naerheden af gingivale eller subgingivale omrader

- Genoprettelser i klasserne lll, IV +V

- Anden trad til »to-trads-teknik«

(610030, storrelse #1

- Storrelse 1 0g 2 er serligt effektive til vaevskontrol og/eller tilbagetraengning, hvis
de forud gennemvaedes i et haemostasemiddel for eller efter kronepraeparationer

- Brug en beskyttende »for-praeperations-trad« il forteender

(610040, storrelse #2

- Overtrade til »to-trads-teknik«

- beskyttende »forpraeperationstradex til fortaender

Bortskaffelse
Bortskaffes korrekt i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
Emballage, der ikke er forurenet, kan genbruges.

Bivirkninger, reaktioner eller andre ugnskede haendelser hos patienten og/
eller brugeren (ogsa i tvivistilfalde) skal meddeles producenten straks og
detaljeret.

NO - Elite Cord

Pasientmalgruppe
For behandling av kvinner og menn i alle aldersgrupper samt barn.
Bruker
Kun for bruk innen tannmedisin.
Beskrivelse
Strikkede retraksjonstrader av 100 % bomull.
Indikasjoner
Hjelpemidler til & forskyve og holde tilbake tannkjattet.
Kontraindikasjoner
Ingen
klinisk bruk
Hjelpemidler for & forberede inntrykket til produksjon av kroner eller broer.
Hjelp ved dype fyllinger eller tannhalsfyllinger.
Produktets ytelsesegenskaper
Tallrike, sma slayfer danner en kjede som griper inn i hverandre. Den spesielle utfor-
mingen forer til et jevnt, permanent trykk i tannkjottsporet. Pa grunn av den spesielle
strikkingen, garanterer Elite Cord utmerket vevsforskyvning, og forblir i sulcus pa en
bedre mate enn konvensjonelle retraksjonstrader. Elite Cord-trader har ogsé en ut-
merket hemostatisk effekt, da de absorberer betydelig starre mengder hemostatika
enn konvensjonelle tréder.

- Starrelse nr. 2, og i enkelte tilfeller storrelse nr. 3, er egnet for jekslene.

- Storrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer samt tennene oppe.

- Storrelse nr. 0 eller nr. 00 brukes ofte til de nedre fortennene.

- Tradstgrrelse nr. 000 brukes til preparasjoner eller sementering av veneer og ved
tynt, tettsittende sulcusvev. Denne storrelsen brukes ogsa som undertrad ved dob-
belttradsteknikk. Stoffets utforming og nsket sterrelse pa det ledige rommet kan
gjore det ngdvendig & bruke andre storrelser enn de som er beskrevet ovenfor. Hvis

Brugsinformation

Bruksinformasjon

Zhermack“?”

Dental

elite cord
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det foretrekkes eller er ngdvendig, kan den strikkede retraksjonstraden fuktes med
en hemostatisk lasning. Den strikkede trdden kan ogsa fuktes med aluminiumklorid,
fosfatlesning eller adrenalinhydrokloridlgsning.

Spesielle forholdsregler

Emballasjen gjer at retraksjonstradene blir presset. Velg et nummer storre enn for-

ventet.

Bruk

1. Velg egnet storrelse pd en retraksjonstrad.

2. Bruk et tradinnsettingsverktoy for & sette retraksjonstraden inn i sulcus.

3. Skyll omradet etter at du har satt inn retraksjonstraden. Vevet forskyves optimalt
innen 1-3 minutter.

4. Fjern retraksjonstraden fra sulcus for du tar inntrykk. Sprayt lett med vann for &
rengjore preparatet og for  teste virkningen av hemostatika.

Advarsler / restrisiko

ingen

Lagring

Tort ved romtemperatur.

Minste holdbarhet

3 ar ved riktig lagring. Se den ytre emballasjen.

Varianter

De ulike storrelsene pa retraksjonstradene

(610000, strrelse nr. 000

- Preparering og sementering av veneer

- Restaurerende behandling av tynt og skjart vev

(610010, storrelse nr. 00 / 610020, storrelse nr. 0

- Nedre fortenner

- For festing av veneer i nerheten av gingivale eller subgingivale omrader

- Restaureringer i klasse lll, IV 4V

- Sekundzer trad for «To-tradsteknikk»

(610030, storrelse nr. 1

- Storrelse 10g 2 er spesielt effektive for vevskontroll og/eller forskyvning hvis de tidli-
gere ble plassert i en hemostatisk losning for eller etter kronpreparater

- Bruk en beskyttende «forpreparasjonstrad» for fortenner

(610040, storrelse nr. 2

- Overtrad for «To-tradsteknikk»

- beskyttende «forpreparasjonstrad» for fortenner

Kassering
Kasser produktet pa riktig mate i samsvar med lokale offisielle forskrifter.
Emballasje som ikke er kontaminert, kan resirkuleres.

Bivirkninger, reaksjoner eller andre ugnskede hendelser hos pasienten og/
eller brukeren (ogsa i tvilstilfeller) ma rapporteres omgaende og i detalj til
produsenten.

SV - Elite Cord

Patientmalgrupp
For behandling av kvinnor, man och barn i alla ldersgrupper.
Anvindning
Endast for tandvard.
Beskrivning
Flétad retraktionstrad gjord av 100 % bomull.
Indikationer
Hjalpmedel for att trycka och halla tillbaka tandkottet.
Kontraindikationer
Inga
Klinisk nytta
Hjalpmedel for forberedelse av intryck vid tillverkning av kronor eller bryggor.
Hjalpmedel vid djupa fyllningar och tandhalsfyliningar.
Prestandaegenskaperna hos produkten
Ett stort antal sma dglor bildar en sammankopplad kedja. Den speciella designen re-
sulterar i ett enhetligt, fast tryck i tandkottsfickan. P4 grund av sin speciella vévning
sakerstaller Elite Cord utmarkt vavnadsretraktion och haller sig béttre fast i tandkotts-
fickan &n konventionella retraktionstradar. Elite Cord-trddar har ocksa en blodstil-
lande effekt eftersom de kan ta upp en betydligt storre méngd blod an konventionella
tradar.

- Storlek nr 2 och ibland &r dven storlek nr 3 [dmplig for molarer.

- Storlek nr 1 passar ofta till premolarer och tanderna i dverkéken.

- Storlek nr 0 eller 00 anvands ofta for de undre framtanderna.

- Trdstorlek nr 000 anvénds for preparering eller cementering av faner och for tunna,
tétt anslutande tandkétt. Denna storlek anvénds ocksa som undertrdd vid “dubbel-
tradsteknik”. Formen pa vavnaden och den dnskade storleken pa det fria utrymmet
kan kréva anvandning av andra storlekar &n vad som tidigare beskrivits. Om det &r
onskvart eller nodvandigt kan retraktionstrdden vara impregnerad i en hemostatisk
1sning. Retraktionstraden kan ocksa vara impregnerad med aluminiumklorid, fos-
fatlosning eller epinefrinhydrokloridldsning.

Sarskilda forsiktighetsatgarder

Retraktionstraden trycks ihop beroende pa forpackning. Vélj en storlek storre &n vad

som forvantas.

Anvindning

1. Vlj en passande storlek av retraktionstraden.

2. Anvénd ett smalt stift for att fora in retraktions-traden i tandfickan.

3. Skolj rent det berdrda omradet efter att traden dr insatt. En optimal fortrangning av
vévnaden skerinom 1-3 minuter.

4. Ta bort retraktionstraden innan ett avtryck gors. Skolj latt med vatten for att
rengora preparatet och for att testa effekten av hemostatika.

Varningar/kvarstaende risker

inga

Forvaring

Torrt vid rumstemperatur.

Minsta héllbarhetstid

Vid rétt forvaring, tre ar. Se forpackningen.

Varianter

De olika storlekarna av retraktionstraden

(610000, storlek nr 000

- Preparering och cementering av tandfanér

- Restaurerande behandling vid tunn och sprod vévnad

610010, storlek nr 00 /[REF] (610020, storlek nr 0

- Framténder i underkéken

- For cementering av tandfanér néra gingival- eller subgingivalomraden

- Restaurering av klasserna lll, IV och V

- Tvd tradar for "dubbeltrédsteknik”

610030, storlek nr 1

- Storlek nr 1 och 2 ar sarskilt effektiva for vavnadskontroll och/eller ompositionering
nar de dr forebyggande, hemostatiska, fore eller efter kronfdrberedelse

- Anvénd en skyddande “forpreparatstrad” for framtander

(610040, storlek nr2

- Overtrad for "dubbeltradsteknik”

- skyddande "forpreparatstrad” for framtander

Avfallshantering
Bortskaffas enligt lokala myndigheternas foreskrifter.
Icke nedsmutsade forpackningar kan lémnas till tervinning.

Biverkningar, reaktioner eller andra odnskade effekter hos patienten och/
eller anvandaren (aven i tveksamma fall) ska omgaende anmiilas pa ett de-
taljerat satt till tillverkaren.

Bipacksedel



SL - Elite Cord

Ciljna skupina pacientov

Za zdravljenje Zensk in moskih vseh starostnih skupin, otrok.

Uporabnik

Izkljucno za zobozdravstveno uporabo.

Opis

Pletene retrakcijske nitke iz 100-odstotnega bombaza.

Indikacije

Pripomocek za potiskanje in zadrZevanje dlesni.

Kontraindikacije

Brez

Klini¢na uporaba

Pripomocek za pripravo odtisa za izdelavo kron ali mostickov.

Pripomocek pri globokih zalivkah ali zalivkah zobnega vratu.

Inacilnosti izdelka

Stevilne, zelo majhne zanke oblikujejo povezano verigo. Posebna oblika povzroci ena-

komeren, trajni pritisk v brazdi dlesni. Elite Cord s svojim posebnim pletenjem zago-

tavlja odlicno potiskanje tkiva in v sulkusu ostane bolje kot obicajne retrakcijske nitke.

Elite Cord nitke nudijo tudi odlicen, hemostaticen vpliv, ker vpija pomenljivo vecje

koli¢ine hemostatikov kot obicajne nitke.

- Velikost #2 in vcasih tudi velikost #3 sta primerni za meljake.

- Velikost #1 je pogosto primerna za kocnike in zobe zgornje Celjusti.

- Velikost #0 ali #00 se pogosto uporablja za spodnje sprednje zobe.

- Velikost niti #000 se uporablja pri pripravi ali cementiranju maske in pri tankem,
ozko prilegajocem se sulkusnem tkivu. Ta velikost se uporablja tudi kot spodnja nitka
pri tehniki dvojne nitke. Zaradi sestave tkiva in Zelene velikosti prostega prostora je
lahko potrebna uporaba drugih velikosti od prej opisanih. V kolikor je prednostno
ali nujno, je mogoce pleteno retrakcijsko nitko prepojiti s hemostaticno raztopino.
Pleteno nitko je mogoce prepojiti z aluminijevim kloridom, s fosfatno raztopino ali z
epinefrin hidrokloridno raztopino.

Posebni previdnostni ukrepi

Zaradi vrste embalaze se retrakcijske nitke stisnejo. Izberite eno Stevilko vecjo od

pricakovane.

Uporaba

1. Uporabite primerno velikost retrakcijske nitke.

2. Uporabite polnilo nitke za vstavljanje retrakcijske nitke v sulkus.

3. Po vstavljanju retrakcijske nitke izperite prizadeta mesta. Optimalno potiskanje
tkiva se izvede v 1-3 minutah.

4. Pred odvzemom odtisa odstranite retrakcijsko nitko s sulkusa. Poskropite z nekaj
vode, da odistite pripravek in preizkusite ucinek hemostatikov.

Opozorilo/preostala tveganja

brez

Shranjevanje

Na suhem pri sobni temperaturi.

Rok uporabe

Pri pravilnem shranjevanju tri leta. Glejte zunanjo embalazo.

Razlicice

Razlicne velikosti retrakcijskih nitk

€610000, velikost #000

- Priprava in cementiranje mask

- Zdravljenje z zobnimi nadomestki pri tankem in krhkem tkivu

€610010, velikost #00 / [REF] (610020, velikost #0

- Spodnji sprednji zobje

- Za pritrditev maske v blizini obmocja dlesni in pod dlesnijo.

- Zobni nadomestki razredov I, IV +V

- Druga nitka za, tehniko dvojne nitke”

0610030, velikost #1

- Velikosti 11n 2 sta Se posebej ucinkoviti za nadzor tkiv in/ali povratno potiskanje,
Ce se predhodno uporabljata v hemostatski raztopini za zaustavljanje krvi pred ali
po pripravah krone

- Pri sprednjih zobeh uporabite zai¢itno,,nitko za vnaprej3njo pripravo”

(610040, velikost #2

- Zgornja nitka za  tehniko dvojne nitke”

- zas(itna,,nitka za vnaprejsnjo pripravo” pri sprednjih zobeh

Odstranjevanje med odpadke
Pravilno odstranite med odpadke ob upostevanju lokalnih uradnih predpisov.
Nekontaminirano embalazo je mogoce reciklirati.

0 nezelenih ucinkih, reakcijah ali drugih nezelenih pojavih pri bolniku in/
ali uporabniku (tudi v primerih dvoma) je treba takoj in podrobno obvestiti
proizvajalca.

PL- Elite Cord

Grupa docelowa pacjentow

Do leczenia kobiet i mezczyzn wszystkich grup wiekowych oraz dzieci.

Uzytkownicy

Wytacznie do uzytku stomatologicznego.

Opis produktu

Dziane nici retrakcyjne ze 100% bawetny.

Wskazania

Srodek pomocniczy do odsuniecia i retrakgji dziasta.

Przeciwwskazania

Brak

Korzysci kliniczne

Srodek pomocniczy do przygotowania wycisku pod korony i mosty

Srodek pomocniczy podczas wypetnien po gtebokich ubytkach i wypetnien szyjek

zebowych.

Cechy produktu zapewniajace wiasciwy efekt

Liczne drobne petelki tworza zazebiajacy sie faricuszek. Ta specjalna konstrukca wy-

wiera rownomierny trwaty ucisk na szczeling dziastowa. Poprzez swéj specjalny wzor

plecionki Elite Cord zapewnia doskonate odsuniecie tkanki i utrzymuije sie lepiej w

szczelinie niz zwykte nici retrakcyjne. Nici Elite Cord majq takze doskonate dziatanie

tamujace krwawienie, poniewaz pochtaniaja wieksze ilosci elementéw hemostazy niz
zwykte nici.

- Rozmiar #2 oraz niekiedy takze rozmiar #3 sa odpowiednie dla zebéw trzonowych.

- Rozmiar #1 jest czesto wykorzystywany do zebéw przedtrzonowych oraz zehéw
szczeki gornej.

- Rozmiary #0 oraz #00 stosuje sie czesto do dolnych zebow przednich.

- Rozmiar nici #000 stosuje sie do przygotowania lub cementowania licéwek oraz w
przypadku cienkich ciasno przylegajacych tkanek szczeliny dzigstowej. Tego rozmia-
ru uzywa sie takze jako nici dolnej w technice podwdjnej nici. Wasciwos¢ tkanki
oraz zadana wielkos¢ wolnej przestrzeni moga sprawic, ze zaistnieje potrzeba sko-
rzystania z innych rozmiarow, niz opisane powyzej. W przypadku takich preferencji
lub jesli zaistnieje potrzeba, dziana nic retrakcyjna moze by¢ nasaczona roztworem
hemostatycznym. Dziana ni¢ moze by¢ réwniez nasaczona chlorkiem glinu, roztwo-
rem fosforanowym lub chlorowodorkiem epinefryny.

Spegjalne srodki zapobiegawcze

Rodzaj opakowania powoduje, Ze nici retrakcyjne podlegaja sile nacisku. Dlatego na-

lezy wybrac rozmiar o numer wigkszy niz oczekiwany.

Sposob uzycia

1. Nalezy wybrac odpowiedni rozmiar nici retrakcyjnej.

2. Do zamocowania nici retrakcyjnej w szczelinie uzyc stopera nici.

3. Po zamocowaniu nici retrakcyjnej narazone obszary przeptuka¢. Optymalne odsu-
niecie tkanki nastapi w ciagu 1-3 minut.

4. Przed pobraniem wycisku usunac ni¢ retrakcyjng ze szczeliny. Spryskac lekko woda,
aby oczyscic obszar przygotowania i sprawdzic dziatanie srodka hemostatycznego.

Ostrzezenia/ ograniczenia

brak

Przechowywanie

Przechowywac w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.

Data minimalnej trwatosci

W przypadku prawidtowego przechowywania — 3 lata. Patrz opakowanie zewnetrzne.

Wersje

Rdzne rozmiary nici retrakcyjnych

610000, rozmiar #000

- Przygotowanie i cementowanie licéwek

- Zabiegi rekonstrukcyjne w przypadku cienkiej i famliwej tkanki

(610010, rozmiar #00 / €610020, rozmiar #0

- Dolne zeby przednie

- Do mocowania licéwek w poblizu obszaréw dzigstowych i poddziastowych

- Rekonstrukcje klas ll, IV +V

- Druga ni¢ w ,technice dwéch nici”

610030, rozmiar #1

- Rozmiar 1 2 sg szczegéInie skuteczne do kontroli tkanki i/lub odsuniecia w przy-
padku uprzedniego zastosowania roztworu hemostatycznego tamujacego krew lub
przygotowania pod korony

- Ochronna,,ni¢ do przygotowania wstepnego” uzywa sie do zehéw przednich

(610040, rozmiar #2

- Ni¢ gdrna w ,technice dwdch nici”

- Ochronna,ni¢ do przygotowania wstepnego” do zebéw przednich

Usuwanie odpadow

Odpady usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami urzedowymi.

Niezanieczyszczone opakowania mozna przekazac do ponownego wykorzystania.

0 dziataniach ubocznych, reakcjach i innych dziataniach niepozadanych u
pacjentow i/lub uzytkownikow (takze w przypadkach watpliwosci) nalezy
niezwlocznie i szczegétowo poinformowac producenta.

(S - Elite Cord

Cilova skupina pacient

K 1é¢hé Zen a muzii v3ech vékovych skupin, déti.
Uzivatel

Pouze k pouiti zubnimi Iékafi.

Popis

Informacije za uporabo

Informacja o produkcie

Navod k pouziti

Pletené stahovaci nité ze 100% baviny.

Indikace

Pomiicka k vytésnéni a zadrZeni désné.

Kontraindikace

Zadné

Klinické vyuZiti

Pomiicka k pripravé otisku pro vyrobu korunek nebo mistki

Pomicka pro hluboké vypIné nebo vypiné zubnich krekd.

Funkéni viastnosti produktu

Vzéjemné propojeny fetézec tvoii cetné malé smycky. Specidlni konstrukce vede k

rovnomérmnému stélému tlaku v désiiovém Zlabku. Diky svému speciélnimu pleteni

zarucuje Elite Cord vynikajici vytésnéni tkané a zlistava v sulku lépe nez u bézné sta-
hovaci nité. Rovnéz nité Elite Cord nabizeji vynikajici hemostaticky ucinek, protoze
absorbuji vyrazné vétsi mnoZstvi hemostatik nez bézné nité.

- Pro moldry je vhodnd velikost #2 a piileZitostné velikost #3.

- Velikost #1 je casto vhodnd jak pro premoldry, tak pro zuby horni celisti.

- Pro dolni pfedni zuby se ¢asto pouZivaji velikosti #0 nebo #00.

- Velikost nité #000 se pouziva k piipravé nebo pii cementovani zubnich fazet a pro
tenkou, tésné pfiléhajici sulkovou tkan. Tato velikost se také pouzivé jako spodni
nit v technice dvojitych vidken. Kvili povaze tkané a pozadované velikosti volného
prostoru miize byt nutné pouzit jiné velikosti, nez jaké jsou popsany vy3e. Pokud je
to vyhodné nebo nutné, miiZe byt pletend stahovaci nit namocena v hemostatick-
ém roztoku. Pletend nit mlze byt také namocena chloridem hlinitym, roztokem
fosforecnanu nebo roztokem hydrochloridu epinefrinu.

Zvlastni preventivni opatieni

Stahovadi nité jsou stlaceny typem obalu. Vyberte prosim velikost o Cislo vétsi, nez

byste ocekavali.

Poutiti

1. Vyberte vhodnou velikost stahovaci nité.

2. Pomoci zavadéce stahovaci nité zasurite stahovaci nit do sulku.

3. Po zasunuti stahovaci nité opldchnéte postizend mista. Tkan se optimélné vytésni

béhem 1-3 minut.

4. Pred otiskem odstranite stahovaci nit ze sulku. Mimé postfikejte vodou k vycisténi

preparace a otestovani Gcinnosti hemostatik.

Varovna upozornéni / zbytkova rizika

Zddnd

Skladovani

V suchu pii pokojové teploteé.

Minimalni trvanlivost

Pfi spravném skladovani 3 roky. Viz vnéjsi obal.

Varianty

Riizné velikosti stahovacich niti

€610000, velikost #000

- Pfiprava a cementovani zubnich fazet

- Zachovné osetieni v piipadé tenké a kiehké tkdné

€610010, velikost #00 / [REF] (610020, velikost #0

- Dolni piedni zuby

- K upevnéni zubnich fazet v blizkosti gingivalnich nebo subgingivalnich oblasti

- Obnoveni tidy Il, IV +V

- Druhd nit pro,,dvouvldknovou techniku”

(610030, velikost #1

-Velikosti a2 jsou zvIasté icinné pro kontrolu tkané a/nebo zpétné vytésnéni, pokud
jsou nejprve viozeny do hemostatického roztoku pied nebo po pripravé korunky.

- Pro prredni zuby pouZivejte ochrannou,,pfedpiipravnou nit”

(610040, velikost #2

- Horni vldkno pro,,dvouvléknovou techniku”

- ochrannd, predpfipravna nit” pro predni zuby

Likvidace

Zlikvidujte fadné v souladu s mistnimi Grednimi predpisy.

Obaly, které nejsou znecisténé, Ize recyklovat.

Vedlejsi ucinky, reakce nebo jiné nezadouci tcinky u pacienta a/nebo

uZivatele (i v pfipadé pochybnosti) musi byt neprodlené a podrobné sdéleny

vyrohdi.

RO - Elite Cord

Grup tinta de pacienti

Pentru tratamentul femeilor si barbatilor din toate grupele de varstd, copiilor.

Utilizator

Este destinat exclusiv uzului stomatologic.

Descriere

Fire de retractie impletite din bumbac 100%.

Indicatii

Accesoriu pentru indepdrtarea si retinerea gingiei.

Contraindicatii

Nu existd

Beneficiul clinic

Accesoriu pentru pregdtirea amprentei in vederea confectiondrii de coroane sau punti

Accesoriu pentru obturatii profunde sau obturatii cervicale ale dintelui.

Caracteristicile de performanta ale produsului

Numeroasele bucle de mici dimensiuni formeaza un lant interconectat. Designul spe-

cial duce la o presiune uniformd si permanenta in sulcusul gingival. Datorita impleti-

turii sale speciale, Elite Cord asigura o indepdrtare excelentd a tesuturilor si ramane in
sulcus mai bine decét firele de retractie conventionale. De asemenea, firele

Elite Cord au si un efect hemostatic excelent, deoarece absorb cantitdti semnificativ

mai mari de solutii hemostatice decét firele conventionale.

- Mdrimea #2 si ocazional si mdrimea #3 sunt adecvate pentru molari.

- Mdrimea #1 este adesea adecvatd pentru premolari si dintii maxilarului superior.

- Mérimile #0 sau #00 se utilizeaza frecvent pentru incisivii inferiori.

- Mérimea firului # 000 se utilizeazd pentru prepararea sau cimentarea fatetelor si
pentru tesutul sulcusal subtire, imediat adiacent. Aceastd marime se utilizeaza si
ca fir inferior in tehnica cu fir dublu. Atat natura tesutului, cat si marimea doritd a
spatiului liber pot face necesara utilizarea altor marimi decét cele descrise mai sus.
Dacd se prefera sau este necesar, firul de retractie impletit poate fi imbibat intr-o
solutie hemostaticd. Totodatd, firul impletit poate fi imbibat cu clorurd de aluminiu,
solutie de fosfat sau solutie de clorhidrat de epinefrina.

Masuri speciale de precautie

Firele de retractie sunt presate din cauza naturii ambalajului. Vd rugdm sa alegeti un

numdr mai mare decét cel preconizat.

Utilizare

1. Alegeti marimea adecvata a firului de retractie.

2. Folositi un impingator de fire pentru a introduce firul de retractie in sulcus.

3. Dupa introducerea firului de retractie, irigati zonele afectate. Indepartarea optima
atesutului are locin 1-3 minute.

4. Indepdrtati din sulcus firul de retractie inainte de amprentare. Pulverizati usor cu
apd pentru a curdta zona pregatitd si pentru a testa efectul solutiilor hemostatice.

Atentionari/riscuri reziduale

Nu existd

Depozitare

Intr-un loc uscat, la temperatura camerei.

Termen minim de valabilitate

La depozitare optima, 3 ani. Consultati ambalajul exterior.

Variante

Diferitele marimi ale firelor de retractie

610000, marimea #000

- Pregatirea si cimentarea fatetelor

- Tratamentul restaurator pentru tesut subtire si friabil

(610010, marimea #00 / [REF| (610020, marimea #0

- Incisivii inferiori

- Pentru cimentarea fatetelor in apropierea zonelor gingivale sau subgingivale

- Restaurdri din clasele lll, IV +V

- Un al doilea fir pentru, tehnica cu doua fire”

(610030, marimea #1

- Marimile 1 si 2 sunt deosebit de eficiente pentru controlul tesutului si/sau reve-
nirii daca sunt introduse in prealabil intr-o solutie hemostaticd, inainte sau dupd
pregétirile coroanelor

- Utilizati un,,fir de pre-pregatire” protector pentru incisivi

(610040, marimea #2

- Fir superior pentru,tehnica cu doud fire”

- Fir de pre-pregatire” protector pentru incisivi

Eliminarea ca deseu

A se elimina ca deseu fin mod corespunzator, in conformitate cu prevederile oficiale

locale. Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.

Efectele secundare, reactiile sau alte incidente nedorite la pacient si/
sau utilizator (de asemenea, in caz de incertitudine) trebuie comunicate
prompt si in detaliu producatorului.

HR - Elite Cord

Ciljna skupina pacijenata

Za lijecenje Zena i muskaraca svih dobnih skupina te djece.

Korisnici

Iskljucivo za stomatolosku upotrebu.

Opis

Pleteni retrakcijski konci izradeni od 100-% pamuka.

Indikacije

Pomagala za potiskivanje i zadrZavanje desni.

Kontraindikacije

Nema

Klinicka korist

Pomagala za pripremu otiska za izradu zubnih krunica ili mostova.

Pomagala za duboke ispune ili ispune zubnog vrata.

ZInacajke proizvoda

Brojne sitne, medusobno isprepletene oice tvore lanac. Poseban dizajn dovodi do
ujednacenog, trajnog pritiska u udubljenju desni. Zbog svojeg posebnog natina

Informatii de utilizare

Informacije o upotrebi

pletenja Elite Cord jami izvrsno potiskivanje tkiva i bolje se zadrZava u sulkusu od

uobicajenih konaca za retrakciju.

Konci Elite Cord takoder nude izvrsno hemostatsko djelovanje, odnosno zaustavljanje

krvarenja, jer upijaju znatno vece kolicine hemostatika nego standardni konci.

- Velicina br. 2 i povremeno velicina br. 3 pogodne su za kutnjake.

- Velicina br. 1 u nacelu je pogodna za pretkutnjake te zube gornje celjusti.

- Velicine br. 0 ili br. 00 Cesto se upotrebljavaju za donje prednje zube.

- Veli¢ina konca br. 000 upotrebljava se za preparacije ili cementiranje faseta i u
slucaju uskog, tijesno stisnutog tkiva sulkusa. Ova se velicina takoder upotrebljava
kao donji konac tehnici s dvostrukim koncima. Tekstura tkiva i Zeljena velicina slo-
bodnog prostora mogu iziskivati primjenu drukdijih veli¢ina od navedenih. Ako se Zeli
ili je to potrebno, pleteni retrakcijski konac moze se u natopiti u otopini hemostatika.
Takoder, pleteni konac moze se natopiti aluminijevim kloridom, fosfatnom otopinom
ili epinefrinskom hidrokloridnom otopinom.

Posebne mjere predostroznosti

Zhog nacina pakiranja, retrakdijski su konci presani. Odaberite broj veci od ocekivanog.

Primjena

1. Odaberite retrakcijski konac odgovarajuce veliine.

2. Upotrijebite instrument za umetanje konca kako biste retrakijski konac umetnuli

u sulkus.

3. Nakon umetanja retrakcijskog konca isperite zahvacena podrucja. Optimalno

potiskivanje tkiva uslijedit ¢e u roku od 1 do 3 minute.

4. Uklonite retrakdijski konac prije uzimanja otiska sulkusa. Lagano poprskajte vodom

kako biste odistili pripravak i provjerili ucinak hemostatika.

Upozorenja / ostali rizici

Nema

Skladistenje

Suho, na sobnoj temperaturi.

Najmaniji rok trajanja

U slucaju pravilnog skladistenja 3 godine. Pogledajte na vanjskom dijelu pakiranja.

Varijante

Razlicite velicine retrakcijskih konaca

(610000, velicina br. 000

- Prepariranje i cementiranje faseta

- Restorativne obrade u slucaju tankog i krhkog tkiva

€610010, velicina br. 00/ [REF] (610020, veli¢ina br. 0

- Donji prednji zubi

- Zafiksiranje faseta u blizini gingivalnih ili subgingivalnih podrucja

- Restauracije razreda lll, IV +V

- Drugi konac za, tehniku s dvostrukim koncem”

(610030, velicina br. 1

- Velicine 11 2 posebno su ucinkovite za kontrolu i/ili potiskivanje tkiva ako ih se pre-
thodno natopi hemostatikom, tj. otopinom koja zaustavlja krvarenje, ili prije i nakon
izrade preparacija zubne krunice

- Primijenite zastitni ,pretpreparatorni konac” za prednje zube

610040, velicina br. 2

- Gornji konac za, tehniku s dvostrukim koncem”

- Zastitni, pretpreparatorni konac” za prednje zube

Zbrinjavanje

Ihrinite uz postivanje lokalnih sluzbenih propisa.

Nekontaminirana ambalaza moZe se ponovno upotrijebiti kao reciklazni materijal.

Nuspojave, reakcije ili drugi nezeljeni slucajevi kod pacijenta i/ili korisnika

(i u slucajevima sumnje) moraju se Sto prije prijaviti proizvodacu uz sto de-

taljniji opis.

HU - Elite Cord

Betegcélcsoport

Barmely életkorti ndk és férfiak, valamint gyermekek kezelésére.

Felhaszndlé

Kizardlag fogorvosi hasznélatra.

Leiras

Kotott retrakcids fonal 100%-ban pamuthél.

Javallatok

Foginy sszehizésdra és visszatartdsara szolgald segédeszkoz.

Ellenjavallatok

Nincs

Klinikai felhasznalas

Korondk és hidak készitéséhez hasznlt ontdminta el6készitésére szolgald segédesz-

koz.

Mélyen lévé tomések és fognyaktomések segédeszkoze.

A termék teljesitményjellemzdi

Sok apré hurok egymdsba illeszkedd lancot alkot. A kiildnleges kialakitds egyen-

letes és tartds nyomdst biztosit a foginybarazdaban. A Elite Cord a kiilonleges ko-

tésmintdjanak koszonhetden kitling szovetszoritast biztosit, és jobban megmarad a

bardzddban (sulcus), mint a hagyomanyos retrakcids szalak. A Elite Cord szdlak kivald

vérzéscsillapitd hatdst biztositanak, mivel lényegesen nagyobb mennyiségben veszik
fel a pangd vért, mint a hagyomanyos szalak.

- A #2-es méret és esetenként a #3-as méret az Grldfogakhoz valé haszndlatra al-
kalmas.

- Az #1-es méretet gyakran a kisorlokhoz, valamint a fels6 dllkapocs fogaihoz
hasznaljak.

- A #0-&s vagy #00-4s méretet az also eliilsd fogakhoz haszndljak.

- A #000-as szdlméretet fogdszati héjak eldkészitésénél vagy cementezésénél, ill.
vékony, sziik réseknél haszndljék. Szintén ez a méret haszndlatos dupla szdlas
technikéndl alsé szalként. A szovet allapota, valamint a szabad tér kivant mérete
sziikségessé teheti a korabban leirt méretektdl vald eltérg haszndlatot. Amennyiben
elényds vagy sziikséges, a kotott retrakcios szalat hemosztatikus oldattal &t lehet
itatni. A kotott szalat szintén &t lehet itatni aluminium-kloriddal, foszfatoldattal
vagy epinefrin-hidroklorid-oldattal.

Specialis megeldz6 intézkedések

A csomagolasi médnak koszonhetden a retrakcids szalak egymésnak nyomédnak.

Kérjiik, valasszon egy szammal nagyobbat, mint amit gondol.

Alkalmazas

1. Valasszon ki egy megfelelé méret(i retrakciés szalat.

2. Hasznéljon szaltomd eszkozt ahhoz, hogy a retrakcids szalat bejuttassa a bardzdaba.

3. Miutén bejuttatta a retrakcids szalat, oblitse ki az adott teriiletet. A szdvet optimalis
osszehtizésa 1-3 percen beliil megtorténik.

4. A lenyomatvétel eldtt tavolitsa el a retrakcids szalat a bardzdabdl. Enyhén perme-
tezze be vizzel, hogy az el6készitést megtisztitsa és a hemosztatikus hatdst tesztelje.

Figyelmeztetések / fennmaradé kockazat

nincs

Tarolas

Szobahmérsékleten, széraz helyen.

Szavatossagi idé

Szabalyos tarolds esetén 3 év. Lasd a csomagolast.

Valtozatok

Retrakcids szalak kiilonbdz6 méretei,

(610000, #000-s méret

- Fogdszati héjak eldkészitése és cementezése

- Restaurdcids kezelés vékony és torékeny szovet esetén

(610010, #00-s méret / [REF] (610020, #0-s méret

- Als eliilsé fogak

- Afogaszati héj rogzitésére a gingivélis vagy szubgingivalis teriiletek kozelében

- AL, IV. + V. osztdly restaurdcidja

- Mésodik szél , kétszalas technikahoz”

(610030, #1-es méret

- Az 1-es és 2-es méret kiilondsen hatékony a szovetellenGrzésnél és/vagy a visszany-
omasndl, ha ezek eldzéleg vérzéscsillapit, hemosztatikus megoldasokban szere-
peltek a koronakészités eltt vagy utdn

- Az eliils fogaknal hasznaljon védd, elokészitd szdlat”.

610040, #2-es méret

- Felsd szal, kétszalas technikdhoz”

- Védd, eldkészitd szal” eliilsé fogak esetében

Hasznalati utasitas

Artalmatlanitas
A helyi hatésagi el6irdsok betartésa mellett tavolitsa el.
A nem szennyezett csomagoldsokat Gjrahasznositds céljabol leadhatja.

A betegeknél és/vagy felhasznalokndl eléfordulé mellékhatasokrol,
reakciokrol és egyéb nemkivanatos eseményekrdl (kétes esetekben is) mi-
hamarabb és részletesen tajékoztatni kell a gyartot.

SK - Elite Cord

Pacientska cielova skupina

Na o3etrenie Zien a muzov vietkych vekovych skupin i deti.

Pouzivatelia

Ur¢ené vyhradne na stomatologické pouZitie.

Opis

Pletené retrakéné vidkna zo 100 % baviny.

Indikacie

Pomécka na vytesnenie a zadrZanie dasna.

Kontraindikacie

Ziadne

Klinické vyuZitie

Pomacka na pripravu odtlackov pre zhotovenie koruniek alebo mostikov

Pomacka pri hibokych vyplniach alebo vyplniach zubnych krckov.

Charakteristické vlastnosti vyrobku .

Mnozstvo drobnych sluciek vytvara navzéjom prepleteny retazec. Specidlny dizajn ve-
die k rovnomernému a trvalému tlaku v dasnovom Zliabku. Elite Cord zarucuje vdaka
svojmu Specidlnemu tpletu vynikajuce vytesnenie tkaniva a zostava v sulku lepsie ako
beiné retrak¢né vldkna. Elite Cord vldkna maju taktieZ vynikajuci icinok zastavenia
krvacania, pretoze dokazu absorbovat vyrazne viac hemostatik ako bezné vlékna.

- Velkost #2 a prileZitostne tie velkost #3 st vhodné pre moldre.

- Velkost #1 je Casto vhodna pre premoldre a zuby hornej celuste.

- Velkosti #0 alebo #00 sa ¢asto pouzivajd pre spodné predné zuby.

Informdcie o poutziti

- Velkost vlakna #000 sa pouZiva pri priprave alebo pri cementovani zubnych fazietav
pripade tenkého, tesne priliehajticeho tkaniva sulku. Tato velkost sa pouziva taktiez
ako spodné vldkno pri technike s dvoma vidknami. Vlastnosti tkaniva a Zeland
velkost volného priestoru mozu spdsobit, Ze je nutné pouzit iné velkosti, neZ opisu-
jeme vysSie. Pletené retrakcné vidkno mozno na zéklade preferencii alebo v pripade
potreby nechat nasiaknut hemostatickym roztokom. Pletené vldkno mozno taktiez
nechat nasiaknut chloridom hlinitym, roztokom fosfatu alebo roztokom hydrochlo-

_fidu epinefrinu.

Specialne preventivne opatrenia

Sposob balenia stlaca retrakéné vlakna. Vyberte preto vzdy velkost o Cislo vécSiu, nez

by ste cakali.

Pouzitie

1. Zvolte vhodnd velkost retrakéného vidkna.

2. Nazavadzanie retrakéného vidkna do sulku pouZivajte zavadzac retrakéného vidkna.

3. Po zavedeni retrakéného vidkna dotycné oblasti vyplachnite. K optimdlnemu vy-
tesneniu tkaniva déjde v ramci 1az 3 mindt.

4. Pred snimanim odtlacku odstrarite retrakéné vldkno zo sulku. Zfahka postriekajte
vodou, aby ste vycistili preparaciu a otestovali i¢inok hemostatika.

Vystrazné upozornenia / Zvyskové rizika

Ziadne

Skladovanie

V suchu priizbovej teplote.

Minimalna trvanlivost

V pripade spravneho skladovania 3 roky. Pozri vonkajsi obal.

Varianty

Rozne velkosti retrakénych vidkien

0610000, velkost #000

- Priprava a cementovanie zubnyich faziet

- Zachovné osetrenie v pripade tenkého alebo krehkého tkaniva

(610010, velkost #00 / [REF] (610020, velkost #0

- Spodné predné zuby

- Na upevnenie zubnej fazety v blizkosti gingividlnych alebo subgingividlnych oblasti

- Obnovenia tried I1l, IV +V

- Druhé vidkno pre ,techniku s dvoma vldknami”

(610030, velkost #1

- Velkost 1 a 2 st mimoriadne Gcinné na kontrolu tkaniva a/alebo spatné vytesnenie,
pokial bolo pred alebo po preparacii korunky vidkno napustené hemostatickym
roztokom zastavujlicim krvacanie

- PouZivajte ochranné ,predpripravné vidkno” urcené pre predné zuby

(610040, velkost #2

- Horné vidkno pre ,techniku s dvoma vldknami”

- ochranné,,predpripravné vldkno” urcené pre predné zuby

Likvidacia

Zlikvidujte spravnym spdsobom, zohladnite pritom miestne platné Gradné predpisy.

Nekontaminované obaly mozno recyklovat.

0 vedIajsich ticinkoch, reakciach alebo inych nezelanych udalostiach, ktoré
sa vyskytli u pacienta a/alebo pouzivatela (aj v pripade pochybnosti), treba
véas a detailne informovat vyrobcu

LV - Elite Cord

Pacientu mérkgrupa

Jebkura vecuma sieviesu, viriesu un bérnu arstésanai.

Lietotajs

Tikai zobarstniecibas vajadzibam.

Apraksts

Tamboréti retrakcijas diegi no 100% kokvilnas.

Indikacijas

Paliglidzeklis smaganu atbidisanai un atturésanai.

Kontrindikacijas

Nav

kliniskais ieguvums

Paliglidzekli nospieduma sagatavo3anai pirms kroniSu vai tiltinu izgatavosanas

Paliglidzeklis dzilai plombéSanai vai zoba kaklina plombésanai.

Produkta ipasibas .

Daudzas mazas cilpinas veido kéditi. Ipasa uzbive nodrosina vienmérigu, pastavigu

spiedienu smaganu rieva. Elite Cord ar savu ipaSo uzbavi nodrosina teicamu audu

atbidisanu un labak ieklaujas rieva neka parastie retrakijas diegi. Elite Cord diegi ari
nodrosina lielisku hemostatisko efektu, jo tie uzsiic ievérojami lielaku hemostatisko

[idzek|u daudzumu neka parastie retrakcijas diegi.

- lzmérs #2 un dazreiz ari izmérs #3 ir piemérots lielajiem dzerokliem.

- lzmérs #1 parasti ir piemérots mazajiem dzerokliem, ka ari augszobiem.

- lzméru #0 vai #00 parasti lieto apak3gjiem priekszobiem.

- Diega izméru #000 izmanto, sagatavojot vai cementéjot plati, un tad, ja ir plani, cieSi
piegulosi smaganu rievas audi. Sada izméra diegu ari izmanto ka apaksgjo diegu,
kad pielieto divu diegu metodi. Audu ipasibas, ka ari vélamais brivas telpas lielums
var likt izmantot citus izmérus, kas atskiras no ieprieks aprakstitajiem. Ja vélams vai
nepieciesams, tad saadito retrakcijas diegu var piesiicinat ar hemostatisku Skidumu.
Saadito diegu arf var piesicinat ar aluminija hlorida, fosfata skidumu vai epineftina

_hidrohlorida Skidumu.

Ipasi piesardzibas pasakumi

lepakojuma retrakcijas diegs tiek saspiests. Lidzu, izvélieties par vienu numuru

lielaku izméru neka paredzéts.

Pielietojums

1. Izvélieties atbilstoSa izméra retrakcijas diegu.

2. Izmantojiet diega biditaju, lai retrakcijas diegu ievaditu smaganu rieva.

3. Péc retrakcijas diega ievadisanas izskalojiet skartas vietas. Tuvako 1-3 minasu laika
notiek optimala audu atbidisana.

4. Pirms smaganu nospieduma uzpemsanas nonemiet retrakcijas diegu no sma-
ganam. Viegli apsmidziniet ar ideni, lai notiritu preparatu un parbauditu hemos-
tatisko lidzeklu iedarbibu.

Bridinajumi/ atlikusie riski

nav

Uzglabasana

Lavé istabas temperatra.

Mazakais deriguma termins

Ja pareizi uzglaba, 3 gadi. Skatit aréjo iepakojumu.

Varianti

Dazadi retrakcijas diegu izméri

€610000, izmérs #000

- Plates sagatavo$ana un cementésana

- Atjaunojosa apstrade planu un jutigu audu gadijuma

[REF] (610010, izmérs #00 / (610020, izmérs #0

Lietosanas instrukcija

- Plates nostiprinasanai smaganu vai smaganu apakdalas tuvuma

- 11l IV +V klases atjaunosana

- Otrais diegs,, divu diequ metodei”

610030, izmérs #1

- 1. un 2. izméri ir ipasi efektivi audu kontrolei un/vai atbidisanai, ja tos pirms vai péc
kronisa sagatavosanas ieprieks ievieto hemostatiska Skiduma.

- Priek3gjiem zobiem izmantojiet aizsargajo3u “iepriek3éjas sagatavosanas diegu”

(610040, izmérs #2

- Augséjais diegs , divu diegu metodei”

- aizsargajosais ,iepriek$éjas sagatavosanas diegs” priek3ejiem zobiem

Utilizacija

Utilizé atbilstosi attiecigiem vietgjiem noteikumiem.

Nepiesarnoti iepakojuma materiali var tikt parstradati.

Par blakusparadibam, reakcjam vai citiem nevélamiem pacienta un/vai

lietotaja simptomiem (ari Saubu gadijumos) nekavéjoties un detalizéti pa-

zinojiet razotajam.

LT - Elite Cord

Tiksliné pacienty grupé

Visy amziaus grupiy moterims ir vyrams, vaikams gydyti.

Naudotojas

Skirtas naudoti tik odontologijoje.

Apradymas

Megztas retrakcinis sitlas, pagamintas i$ 100 proc. Medvilnés.

Indikacijos

Pagalbiné priemoné dantenoms atitraukti ir sulaikyti.

Kontraindikacijos

Néra

Klinikiné nauda

Pagalbiné priemoné antspaudams nuimti karainéliy ar tilty gamybai.

Pagalbiné priemoné giliam plombavimui ir danties kaklelio plombavimui.

Produkto savybés

Daugybé mazy kilpeliy sudaro blokuojancia grandine. Dél specialaus dizaino dantenos

griovelyje atsiranda tolygus, nuolatinis slégis. Dél specialaus mezgimo ,Elite Cord”

uztikrina puiky audinio prasiskverbima ir geriau laikosi danteny vageléje, nei jprasti
retrakciniai sidlai. ,Elite Cord” sidilai taip pat pasizymi puikiu hemostatiniu poveikiu,
nes sugeria zymiai didesnj kiekj hemostatiky nei jprasti sidilai.

- Dydis #2 ir kartais dydis #3 tinka krdminiams dantims.

- Dydis #1 daznai tinka prieskriminiams ir virdutiniojo Zandikaulio dantims.

- Dydziai #0 arba #00 daznai naudojami apatiniams priekiniams dantims.

- Sidlo dydis #000 naudojamas preparuojant arba cementuojant laminates ir 3alia
plony, tankiai prigludusiy danteny vagelés audiniy. Sis dydis taip pat naudojamas
kaip apatinis sitilas,,dvigubo sitlo” technikos atveju. Dél audinio pobadzio ir norimo
laisvos vietos dydzio gali tekti naudoti kitus dydZius, nei aprasyta pirmiau. Jei pagei-
daujama ar btina, megzta retrakcinj siiilg galima iSmirkyti hemostatiniame tirpale.
Megzta sidila taip pat galima iSmirkyti aliuminio chloridu, fosfato ar epineftino hi-
drochlorido tirpalu.

Spedialiosios profilaktinés priemonés

Retrakciniai sidlai prispaudziami pagal pakuotés tipa. Pasirinkite didesnj Nr., nei

tikétasi.

Naudojimo informacija

Naudojimas

1. Pasirinkite tinkama retrakcinio sidlo dydj.

2. Norédami jterpti retrakcinj siiilg j danteny vagele, naudokite sidlo stamiklj.

3. Jterpe retrakcinj sitila, praskalaukite paveiktas vietas. Optimaliai audinys atitraukia-
mas per 1-3 minutes.

4. Pries imant antspaudus, nuo danteny vagelés pasalinkite retrakcinj sidla. Lengvai
apipurkskite, kad nuvalytuméte preparata ir iShandytuméte hemostatiky poveikj.

Ispéjimai / likusios rizikos

néra

Laikymas

Sausoje vietoje, patalpos temperatiroje.

Geriausias iki 3

Tinkamai laikant, 3 metus. Zr. iSoring pakuote.

Variantai

Skirtingi retrakciniy sidly

(610000, dydis #000

- Laminaciy preparacija ir cementavimas

- Atkuriamasis plono ir trapaus audinio gydymas

(610010, dydis #00 / [REF] (610020, dydis #0

- Apatiniai priekiniai dantys

- Laminaciy tvirtinimas 3alia danteny ar subgingivalinése zonose.

- III, IV +V klasiy restauracijos

- Antras silas,, dviejy siily technikai”

€610030, dydis #1

- 1ir2 dydziai yra ypac veiksmingi audiniy kontrolei ir (arba) atitraukimui, jei jie pries
arba po karainélés paruosimo buvo iSmirkyti krauja slopinanciame, hemostatiniame
tirpale.

- Priekiniams dantims naudokite apsauginj,prie3preparacinj sitla” siiilg

0610040, dydis #2

- VirSutinis sialas, dviejy sitly technikai”

- apsauginis,,prieSpreparacinis sidlas” priekiniams dantims

Salinimas

Tinkamai 3alinkite laikydamiesi vietiniy oficialiy taisykliy.

Neuztersta pakuote galima perdirbti.

Apie Salutinj poveikj, reakdijas ar kitus nepageidaujamus paciento ir (ar)

vartotojo atvejus (taip pat ir abejotinus) butina nedelsiant ir iSsamiai

pranesti gamintojui.

ET - Elite Cord

Patsientide sihtriihm

Kaigi vanusegruppide naiste ja meeste, laste ravimiseks.

Kasutaja

Ainult hambaravialaseks kasutamiseks.

Kirjeldus

100% puuvillast valmistatud kootud retraktsiooniniidid.

Naidustused

Abivahend igemete tagasi tombamiseks ja tagasi hoidmiseks.

Vastunéidustused

Puuduvad

kliiniline kasutus

Abivahend kroonide vdi sildade valmistamiseks vormi ettevalmistamiseks.

Abivahend siigavate plommide vdi hambakaela plommide puhul.

Toote joudlustunnused

Hulk véiikesi aasasid moodustab omavahel haakuva ahela. Eriline disain annab tulemuseks

iihtlase, piisiva surve igeme pinnale. Elite Cord tagab tanu oma erilisele kudumile su-

urepérase koe tagasi tombamise ning jadb tavalistest retraktsiooniniitidest paremini
vakku. Lisaks pakuvad

Elite Cord niidid suurepérast veritsust peatavat toimet, kuna need suudavad endasse vdtta

tavalistest niitidest markimisvadrselt suuremad kogused hemostaatikume.

- Suurus #2 ja monikord ka suurus #3 sobivad purihammastele.

- Suurus #1 sobib sageli eespurihammastele ning ilaloua hammastele.

- Suurusi #0 vdi #00 kasutatakse sageli alumiste eesmiste hammaste puhul.

- Niidi suurust #000 kasutatakse laminaadi ettevalmistamisel voi tsementeerimisel ning
ohukese, tihedalt paikneva vaokoe puhul. Samuti kasutatakse seda suurust alusniidina
topeltniiditehnika puhul. Koe omadused ja vaba ruumi soovitud suurus vdivad muuta
vajalikuks teiste eelpool kirjeldatud suuruste kasutamise. Eelistuse vdi vajaduse korral
saab kootud retraktsiooniniiti immutada hemostaatilise lahusega. Samuti saab kootud
niiti immutada alumiiniumkloriidi, fosfaadilahuse véi epinefriinvesinikkloriidi lahusega.

Erilised ettevaatusabinoud

Pakendi tiiiibi tottu surutakse retraktsiooniniidid kokku. Palun valige oodatust Gihe vorra

suurem number.

Kasutamine

1. Valige retraktsiooniniidi sobiv suurus.

2. Kasutage retraktsiooniniidi vakku viimiseks niidi tagasitombevahendit.

3. Pdrast retraktsiooniniidi paigaldamist loputage méjutatud piirkonnad. Koe optimaalne
tagasi tombamine jargneb 1-3 minuti jérel.

4. Eemaldage retraktsiooniniit enne jaljendi votmist vaost. Pihustage kergelt veega pre-
paraadi puhastamiseks ja hemostaatikumi toime testimiseks.

Hoiatusviited/jaakohud

Kasutusalane teave

puuduvad

Sailitamine

Kuivas kohas toatemperatuuril.

Sailitusaeg

Nouetekohasel séilitamisel 3 aastat. Vt iimbritsevat pakendit.
Variandid

Retraktsiooniniitide erinevad suurused

(610000, suurus #000

- Laminaatide ettevalmistamine ja tsementeerimine

- Taastav ravi 6hukese ja katkise koe puhul

(610010, suurus #00 / [REF| (610020, suurus #0

- Allumised eesmised hambad

- Laminaadi kinnitamiseks gingivaalsete voi subgingivaalsete alade ldheduses

- Klasside Ill, IV +V taastamised

- Teine niit, kahe niidi tehnika” puhul

(610030, suurus #1

- Suurused 1 ja 2 on enne vdi parast krooni ettevalmistamist koe kontrolli all hoidmiseks
ja/vdi tagasi torjumiseks eriti efektiivsed, kui need on eelnevalt immutatud veritsust
peatava hemostaatilise lahusega

- Kasutage eesmiste hammaste puhul kaitsvat , ettevalmistamise eelset niiti”

610040, suurus #2

- Ulemine niit, kahe niidi tehnika” puhul

- kaitsev, ettvalmsitamise eelne niit” eesmiste hammaste puhul

Kaitlemine
Kéidelda nduetekohaselt, jérgides kohalikke eeskirju.
Saastumata pakendid vdib viia taastodtlemisele.

Korvaltoimetest, reaktsioonidest véi muudest soovimatutest juhtumitest
patsiendil ja/véi kasutajal (ka kahtluse korral) tuleb tootjat aegsalt ja iik-
sikasjaliselt teavitada.

BG - Elite Cord

LieneBa rpyna naumeHTH

3a NeyeHue Ha eHu 1 MbXKe 0T BCAYKY Bb3PacToBM rpyni, Aeua.

Motpe6utenn

3a ynotpeba camo 0T CTOMaTono3u.

Onucanue

lneTenn peTpakLmMoHHM KoHLM oT 100% namyk.

Mokasanua

MomoLLHO CPeACTBO 32 U3MECTBAHE U 3afibpXaHe Ha rMHIUBaTa.

MpoTuBonokasanua

Hama

Knuuuuna nonsa

MomOLUHO CPeACTBO 3a MOATOTOBKA HA OTAMBKW NpU U3paboTBaHe Ha KOPOHKN MM

MocToBe

MoMOLLHO CPeACTBO MPH ABAGOKY WM LWMEYHI NNOMOM.

XapaKTepucTuku Ha npopyKTa

MHoro6poiiHu, Manki 6pumkm 06pasyBat Bbp3aHa nomexay UM Bepura. Cneupantara

CTPYKTYpa [OMPUHACA 33 PaBHOMEPHO, MPOLBIKUTENHO HanAraHe B TUHIUBANHATa

6pasna. Elite Cord ocurypsBa upe3 cBoATa cnewmanHa nneTka OTANYHO U3MeCTBaHe

Ha TbKaHuTe, 3a/ibpxa e No-Ao6pe B CyNKya OT KOHBEHLMOHANHUTE PETPaKLNOHHM

KoHuy. (blo Taka Elite Cord KoHuwTe ce 0TAMYaBAT C MHOrO J106po KpbBOCMMpALLO

JLeiiCTBME, Thil KaTo MOEMaT 3HAUMTENHO MO-TONIeMU KOMMYECTBA XeMOCTaTUuyu OT

KOHBEHLIMOHANHUTE KOHLY.

- Pasmep #2 u noxsaKkora sopu pa3mep #3 ca noaXoAALLY 3a Monapu.

- Pa3mep #1 uecTo e NoAX0AALL 33 MPeMonapy KaKTo 1 3a FopHUTe 3b6u.

- Paamepure #0 unu #00 ce 13n0n3BaT YecTo 3a 0NHIUTE POHTANHU 3bOU.

- Pa3mepwT #000 Ha KOHUWTe ce U3M0ON3Ba NPU MpenapaLmui Wn NpU LUMeHTUPaHETo
Ha GaceTM M Npu THHKA, MABTHO MpUnenHana CynkycHa Tbkad. Tou pasmep ce
113M0N13Ba CbLLO KaTo JOMEH KOHEL| NPy TeXHNKaTa ¢ ABOIIHA HUMLLKa. CTpyKTypata Ha
TbKaHTa, KaKTO 1 XKeNaHUAT pa3mep Ha CBOOOAIHOTO NPOCTPaHCTBO MOFaT Aia Hanoxat
113M0N13BAHETO Ha APYTY Pa3MepH, Pa3NnuKII OT ONUCaHNTe No-rope. Ao ce NpeanounTa
WM € HeobXOAUMO, MMETEHUAT PETPAKLMOHEH KOHeL MoXe Ja ce UMMperHupa B
XemocTaTiyeH pasTBop. [INeTeHNAT KOHeL MOXe CbLLO fia Ce IMMPerHupa c anymuHmes
Xnopug, GochateH pasTBop v enuHeGPUH XAPOXOPUaEH PasTBOP.

Cneuvaniu npepnasHu Mepku

Mopazy BMZA Ha OMAKOBKATA PETPAKLMOHHUTE KOHLM ca mpecoBaHy. Mons, u3bepete

pasmep ¢ eAuH HOMep NO-TONAM OT 04aKBaHNA.

Mpunoxenne

1. V36epeTe noaxonALyA pasmep Ha PETPAKLMOHHIA KOHeL.

2.V3non3Baiire wondep 3a nocTaBAHe Ha PeTPaKLMOHHMA KOHeL) B CyNKyca.

3. (nep nocTaBAHe Ha PETPAKLMOHHMA KOHeL, 3acerHaTuTe YuYacTbly Ce M3NNakBar.
ONTUManHOTO M3MeCTBaHe Ha ThKaHTa CefiBa B PaMKITe Ha 1-3 MUHYTI.

4. 0TcTpaHeTe peTpaKLMOHHWA KOHeL| PeAN B3eMaHeTo Ha 0TrevaTbK Ha cynkyca. Jleko
HanpbCkaiiTe € BOAQ, 3a A NOYMCTUTe NpenapaunaTa U Aa NpoBepute AelicTBUeETO Ha

WNHpopmaumsa 3a notpebutens

XemocTatuuure.

Mpepynpexaenna / apyrv puckose

HAMa

CbXxpaHeHue

Ha cyxo mAcTo npu cTaitHa Temneparypa.

CpokK Ha roaHoCT

Tpv npaBuAHO CbXpaHeHue 3 rofinHIA. Bl BbHLUHAT ONaKoBKa.

Bapuantu

PaznnuHm pa3mepy Ha PeTpaKLMOHHI KOHLN

(610000, pa3mep#000

- Mpenapauys u uiMeHTUpaHe Ha paceTn

- Bb3CTaHOBUTENHO NieueHue N ThHKA U He3paBa TbKaH

610010, pa3mep #00 /[REF] (610020, pazmep #0

- [lonHu GpoHTanHm 3661

- 3a GKcupaHe Ha daceTn 61130 O TMHUBAMHUTE VAN CYOTVHTUBAMHUTE YUaCcTbLN

- Bb3caHosaBaHe Ha knacose |ll, IV +V

- Bropu KoHet 3a,, TexHuKa ¢ BOVH HULLK]”

(610030, pasmep #1

- Paamepu 1 12 ca ocobeHo eeKTUBHU 3 KOHTPON Ha TbKaHTa W/uni U3MeCTBaHe,
aKo npeBapUTENHO Ca B KPbBOCTYMPALL, XeMOCTATUUeH Pa3TBOp Mpean Un Ces
npenapawyy 3a KOPoHKH

- W3non3gaiite npeanassaly ,KoHel 3a npeaBapuUTenHa npenapauua” npu GPoHTanHM
3601

(610040, pasmep #2

- [opeH KoHel 3a,, TexHuKa ¢ ABOVH HULLIK"

- NpennasBaLL, KoHeL} 33 NpeAiBapuUTENHa npenapauma“ npu GpoHTaNHI 3661

0TcTpaHABaHe KaTo oTNagbK
OTcTpanABaiiTe 0TNagbKa Cb06pasHo MeCTHUTe, 0duLIManHK pasnopesou.
He3ambpcexnTe 0nakoBKy Morar Jja Gbaar peLiknupai.

Mpyu cTpaHuuHM edekTH, peaKkuum UAM APYri HeKenaHW NpoABM Npu
nauueHTa w/unu notpebutens (aopyu 1 B cnyyan Ha CbMHeHue) HesabaBHO
U AeTaiinHo uHdopmupaiite npoussoguTens.



